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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 20 dicembre 1988. 


Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto l’art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle 
protesi ed i criteri per la revisione periodica; 

Visti i precedenti decreti dell’11 luglio 1986 e 28 agosto 1987, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 
n. 196 del 25 agosto 1986 e n. 206 del 4 settembre 1987; 

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 17 novembre 1988; 


Decreta: 


Art, LL 


È approvato l’allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti 
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. 


Art, 2, 


Il nuovo nomenelatore-tariffario entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di cui 
forma parte integrante. 


Art. 3. 


Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1° gennaio 1988 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sono 
aumentate: 
A) del 5% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 27; 
B) del 4,5% per i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 26; 
C) del 4% peri prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13, 24, 28, 29.02, 29.03, 
29.85. 
Nessun aumento percentuale retroattivo è riconosciuto per i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie 
di appartenenza: 25, 29.1, 30, 31. 


Art. 4, 


Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei 
presidi alla evoluzione tecnico-scientifica e di mercato. 

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno. attiene all'attività procedimentale di aggiornamento e 
non può avere effetto di altro fine. 


Art. 5. 


Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzezta 
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per 
servizio non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle 
disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell’invalido in conformità di specifiche 
direttive regionali. 


Art. 6. 
‘Il presente decreto sarà pubblicato nella Guzzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addi 20 dicembre 1988 
Il Ministro: DONAT CATTIN 
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NOMENCLATORE-TARIFFARIO DELLE PROTESI 
(art. 26 - legge 833 del 1978} 


PRINCIPI E CRITERI 


li nomenclatore-tariffario è composto di una parte descrittiva (nomencaltore) e di una parte relativa ai 
prezzi dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi di costi basato sull'incidenza delle materie 
prime, della mano d'opera, degli oneri di esercizio e delle tecnologie impiegate dalie aziemde abilitate 
alle forniture. 

Ogni presidio è contraddistinto da un numero di codice. 

Nel nomenclatore-tariffario sono elencati i presidi locomotori, gli ausili ed i presidi per ta deambulazio- 
ne, le protesi acustiche e fonetiche, i presidi per la comunicazione, le protesi oculari ed i presidi per 
non vedenti ed ipovedenti, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti, concedibili agli aventi 
diritto e secondo le modalità di erogazione indicati dal D.M. 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 dei 21 marzo 
1984) emanato in attuazione dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 


VOCI AGGIUNTIVE 


Per ciascun presidio, contraddistinto dal relativo numero di codice, sono state previste voci « aggiunti- 

ve » con le quali si possono ottenere le varianti qualora prescritte. 

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una deile 

voci concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato. 

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti 

diversi che esse rappresentano: 

1) l’elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo 
a codice corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d'opera; 

2) qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto 
nel presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa 
la'parte di mano d'opera occorrente. 


RIPARAZIONI 


Inoltre, sono state previste delle voci di « riparazione » che comprendono sia i più comuni interventi, 

sia la totale sostituzione di componenti principali dei presidi. 

Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice. 

A questo proposito, sì specifica quanto segue: 

1) Selavocefa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione. 
Su tale criterio è stato calcolato it relativo prezzo a codice; 

2) se la voce fa riferimento a «revisione» e «adattamento » di un componente del presidio, si 
intende che il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per ii ripristino 
funzionale del componente stessa con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta 
rilevanza della mano d'opera; 

3) la determinazione del prezzo delle ‘singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontag- 
g10, il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio. 

Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l'equivalente del lavoro di smontaggio, 
fimontaggio e revisione. 


MODELLI DI GESSO 


Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione dei quale è 
necessario il modello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni 
ed è compreso nel prezzo a codice. 

La U.S.L. committente, ento 20 gg. dalla consegna del presidio all'utente e/o dalla spedizione e/o 
dalla data di comunicazione delia impossibilità di prova 0 consegna, ha la facoltà di prendere visione 


25, 
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del modello di gesso 0 di materiale sintetico, positivo, utilizzato per fa costruzione de! presidio stesso. Fanno ec- 
cezione le protesi di arto con invasatura a contatto totale, in quanto il processo tecnologico comporta la distruzio- 
ne del modello stesso net corso della lavorazione. 


TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE 


PLANTARI E RIALZI giorni lavorativi 26 
CALZATURE ORTOPEDICHE giorni lavorativi 130 
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE giorni lavorativi 52 
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE giorni lavorativi 52 
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO giorni lavorativi 52 
PROTESI DI ARTO INFERIORE giorni lavorativi 130 
PROTESI DI ARTO SUPERIORE giorni lavorativi 78 
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE giorni lavorativi 52 
PROTESI ACUSTICHE giorni lavorativi 52 
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE giorni lavorativi 52 
PROTESI OCULARI giorni lavorativi 52 
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI giorni lavorativi 52 
PROTESI FISIOGNOMICHE giorni lavorativi 26 
AUSILI PER INCONTINENTI giorni lavorativi 10 
RIPARAZIONI giorni lavorativi 52 
CODIFICAZIONE 


Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenciatore-tariffario, portano un numero 
di codice formato da sette cifre per ia loro individuazione meccanografica. 
Il significato di tali cifre è stato così previsto: 
a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio: 
11. PLANTARI 
12. RIALZI 
13. CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE 
14. CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA 
16. APPARECCHI ORTOPEDICI. {(ORTESI) PER ARTO INFERIORE 
17. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE 
18. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO 
19. PROTESI DI ARTO INFERIORE 
20. PROTESI DI ARTO SUPERIORE 
22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE 
24, PROTESI ACUSTICHE 
25. PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE 
26. PROTESI OCULARI 
27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI ORTOPEDICI {ORTESI) E CALZATURE 
28. PRESIDI ADDOMINALI 
29. PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI 
30. PROTESI FISIOGNOMICHE 
31. AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTOMIZZATI 


b) le seconde due cifre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi e protesi. raggruppati 
in ciascuna famiglia: 
:01..03..05 tipo di apparecchio 


.85. aggiuntivi 
.90. smontaggio e rimontaggio per riparazione 
91. riparazione 


c) le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno il significato di definire la 
particolarità del presidio o dell’aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTO 


| fornitori presenteranno all'U.S.L. competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti 

giustificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati 

direttamente, ma spediti, gli estremi della spedizione. L'autorizzazione può essere redatta su modello 

U.S.L. accompagnato dal preventivo dell'azienda o redatta su modelli meccanografici predisposti 

dall'azienda stessa. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura 

sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione del- 

la fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini: 

- 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova; 

-80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che 
necessitano del modello di gesso o materiale sintetico; 

-100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna. 

Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice darà comunicazione alla U.S.L. di competenza 

dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L.'U.S.L. di campetenza provvederà entro 

venti giorni alia verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata 

etietiuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi 

pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'U.S.L. di competenza. 

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura; purché 

redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi. 

Le Regioni emanano direttive intese a riconoscere interessi di mora, per pagamenti oltre il predetto 

termine, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti. 


CLASSIFICAZIONE DEI PRESIDI 


In relazione alle modalità di costruzione, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario sono classificati: 
« PERSONALIZZATI », in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione 
sul paziente di impronte o modelli, affinchè possano costituire parte integrante del programma di 
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni 0 loro postumi; 

« PREDISPOSTI », in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o 
modifiche e/o adattamenti; 

« FINITI », per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o 
adattamenti sull'utente. 

Rientrano tra i primi, i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11. - 12.- 
14.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 26. -. 

Sono presidi predisposti, quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 
27.- 28.- 29.- 30.-. 

Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25.- 31. -. 


AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE 


Le aziende pubbliche e private che intendono fornire 1 presidi con spesa a carico del Servizio 
sanitario nazionale sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o per il tramite di associazioni di 
categoria regolarmente costituite, in apposito elenco regionale. 

Le domande vanno inoltrate alia Regione in cui opera azienda e corredate dalla seguente documenta- 

zione: 

1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per le 
aziende private; 

2) copia della autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per tersitorio, per ia 
fornitura di presidi che non siano prodotti direttamente dalla azienda; 

3) indicazione del tecnico per ogni specifica arte 0 professione ausiliaria esercitata (es. meccanico 
ortopedico ernista, ottico, audioprotesista ecc.) accompagnata dalla copia autenticata delta 
licenza o titolo di abilitazione registrata, ove prescritto dalie norme in vigore, presso la U.S.L. in 
cui esercita abitualmente la propria professione o arte; 

4) dichiarazione della azienda dalla quale risuiti che il tecnico abilitato di cui al precedente punto 
3). è il titolare o un terzo che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto 


IRERI FRE 
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di dipendenza o di tipo professionale che ne assicuri la presenza per l'intero orano di apertura; 
5) elenco degli addetti alla produzione alla data della domanda con l'indicazione delle rispettive 

competenze (es. calzolaio, bustaio, ecc.); 
6) dichiarazione dei presidi personalizzati e/o predisposti e/o finiti che l'azienda intende fornire; 
7) elenco delle attrezzature e dei macchinari; 
8) planimetria dell'azienda con l'indicazione della superficie. 
Le aziende che aspirano a fornire i presidi « personalizzati » dovranno corrispondere alle caratteristi- 
che indicate nella TABELLA A, menire quelle che intendono fornire soltanto i presidi « predisposti » 
dovranno avere i requisiti di cui alla TABELLA B. 
Per la fornitura dei soli prodotti « finiti » è sufficiente la presentazione di una domanda alia Regione 
competente attestante il possesso dei requisiti per la vendita, e l'accettazione delle condizioni di 
fornitura previste dal nomencaltore tariffario delle protesi. 
} presidi personalizzati possono essere forniti soltanto dalle aziende produttrici. 
La regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delie aziende 
dall'elenco. A tale scopo si avvale di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo. 
Sono invitati a farne pàrte anche i rappresentanti delle associazione professionali di categoria più 
rappresentative delle aziende fornitrici. 
L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi « personalizzati » può essere intregrale in caso 
di possesso di tutti i requisiti indicati nelia Tabella A, ovvero parziale in relazione al possesso di una 
parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso le aziende potanno fornire esclusivamente 
i presidi « personalizzati » che risulteranno compatibili con i requisiti posseduti. 
L'iscrizione nell'elenco della Regione in cui opera l'azienda consente la fornitura al Servizio sanitario 
in tutto il territorio nazionale. Resta inteso che qualora l'azienda abbia filiali e succursali in Regioni 
diverse da quella della sede principale, dovrà provvedere alla iscrizione delle ‘stesse’ nell'elenco della 
Regione in cui operano. 
Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, 
detle relative prove, viene effettuato presso ie sedi o filiali o succursali delle aziende abilitate. 
Le aziende predette possono istituire salvo quanto espressamente indicato nella successiva Tabella 
B, uno o più recapiti per il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, quando è tecnicamente possibile 
anche per le prove, a condizione che il servizio sia svolto da un tecnico abilitato avente i requisiti di 
cui ai punto 4.) 
Soltanto nei casi di intrasportabilità del paziente l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da 
quelle sopra indicate. 
Le aziende comunicano i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità dei servizio svolto 
che dovrà avere almeno cadenza mensile. 


TABELLA A 


REQUISITI MININI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PRESIDI PERSONALIZZATI 

AZIENDE ORTOPEDICHE: 

- locali: 

- laboratorio di produzione - sala modetti o rilevazione impronte - sata prove - sala d'aspetto. 

- attrezzature: 

- per i presidi di arti inferiori: trapano - smerigliatrice - apparecchio di allineamento - apparecchio di 
costruzione protesi - impianto di decompressione per la taminazione delle resine - macchina da 
cucire - fresatrice speciale ad albero inclinato; 

- per i presidi di arti superiori: trapano - smerigliatice - impianto di decompressione - macchina da 
cucire; 

- per apparecchi per tronco: trapano - macchina da cucire - forno a piastra o ad aria smerigliatrice; 

- per tutori per arti superiori e inferiori: trapano - smerigliatrice - impianto saldatura - macchina dà 
cucite - forno a piastra o ad aria; 

- per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire - macchina da cucire a torre o a braccio - banchino 
di fissaggio. 
personale: 
tecnico ortopedica abilitato che operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che 
ne assicuri la presenza per l'intera orario di apertura. 


aria 
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LABORATORI OCULARISTICI 


- Locali: laboratorio di produzione - sala modelli o rilevazione impronte - sala prove - sata d'aspetto; 

- attrezzature: bruciatore e attrezzi per la lavorazione del vetro-materiale per impronte e per la lavorazione delle 
resine; 

- personale: responsabile del laboratorio autorizzato dalle competenti autorità che opera esclusiva- 
mente per l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio. 


TABELLA B 


REQUISITI MINIMI PER LE AZIENDE FORNITRICI DI PRESIDI PREDISPOSTI 

AZIENDE ORTOPEDICHE: 

» locali: laboratorio - sala misure 0 prove - sala d’aspetto; 

- attrezzature: macchina da cucire - smerigliatrice - trapano. 

»* personale: tecnico ortopedico abilitato che, operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di 
favoro che ne assicuri la presenza per l’intero orario di apertura. 

Non è richiesto il locale laboratorio e ie attrezzature sopra indicate alle aziende che intendono fornire 

1 soli presidi di cui ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 30. - 


AZIENDE AUDIOPROTESICHE 


- locali: sala prove insonorizzata - sala d'aspetto; 

- attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero - orecchio elettronico - cabina 
silente ove la sala prove non sia insonorizzata; 

- personale: audioprotesista autorizzato dalle vigenti disposizioni che opera esclusivamente per 
l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario dì apertura dell’esercizio; 

- racapiti: non sono esercizi di vendita ma soltanto punti di assistenza tecnica, dotati di audiametro, 
ove l'audioprotesista presta periodicamente servizio. 


ESERCIZI DI OTTICA 


- locali: locale vendita - sala optometrica; 

- attrezzature: frontifocometro — mota — farottero o cassetta optometrica; 

- per l'applicazione di lenti a contatto: oftalmometro - lampada a fessura - retinoscopio - sterilizzatore 
per lenti a contatto. 

* personale: ottico abilitato che operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne 
assicun fa presenza per l’intero orario di apertura. 


TERMINI DI GARANZIA 


Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla 


consegna: 
PLANTARI mes: 3 
RIALZI mesi 6 
CALZATURE mesi 6 
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE mesi 6 
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE mesi 12 
APPARECCHI PER TRONCO mes: 12 
PROTESI DI ARTO INFERIORE mesi 12 
PROTESI DI ARTO SUPERIORE mesi 12 
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE mesi 12 
PROTESI ACUSTICHE mesi 12 
PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE mesi 12 
PROTESI OCULARI! mesi 12 
PRESIDI PER NON VEDENTI mesi 12 
PROTESI FISIOGNOMICHE mesi 12 
RIPARAZIONI mes:3 


Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili at normale togorio 
del presidio. 


— Ma 
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Ciò può essere dovuta a: 

- cause di forza maggiore; 

- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore; 

- elevata sudorazione del portatore; 

- danno ‘dovuto all'attività particolare del portatore; 

- Incuria 0 manomissione del presidio. 

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione 
somatica del soggetto. 


NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA) 


Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da mese ed anno dell'autorizzazione 
medesima (utlime cifre dell'anno). 

Il numero di matricola va impresso nel presidio in modo visibile ed indelebile; in un punto non 
asportabile e non soggetto a lagorio. Nel caso di eventuale sostituzione della parte del presidio in cui 
inizialmente è stato impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulta parte 
sostituita. Per le protesi acustiche, fonetiche, i presidi per ta comunicazione, orologio tattile e macchine 
dattilo-Braille vale il numero di matricola già impresso sull'apparecchio. Per le calzature su misura, il 
numero di matricola deve essere apposto punzonando sia ia soletta di montatura in sede falangea, 
sia sotto la suola in prossimità del tacco e riportato su apposita linguetta ottenuta con la stessa fodera 
della tomaia. 

Tale linguetta, su cui andrà indicata anche la dicitura: « costruita su misura e il nome della azienda 
costruttrice »,verrà asportata e trattenuta dalla USL in sede di collaudo, come garanzia di presidio 
fabbricato su misura. Per le calzature di serie, il numero di matricola va impresso sotto la suola in 
prossimità del tacco. 

Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla 
casa costruttrice oppure ii mese e l'anno dell’autorizzazione scritta con penna elettrica o punzone. 
Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti 
e gli ausili per non vedenti ed ipovedenti. 


| prezzi indicati nel nomenciatora-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti e dalle 
aziende fornitrici, in quanto il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto. 


CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI 
Sono di seguito indicate le caratteristiche qualitative dei materiali: 


ACCIAIO AL CARBONIO 


Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. 
Carico minimo di rottura a trazione: R=65 Kg./mma. 
Necessità di protezione superficiale contro la corrosione. 


ACCIAIO INOX 


Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. 
Carico minimo di rottura a trazione: R-65 Kg./mmq. 
Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNI 3666 e 5687. 


ALLUMINIO PER PLACCHE, VALVE, DOCCE 


Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica. 
Garico minimo di rottura a trazione: R=9 Kg./mma. 
Necessità di protezione superficiale contro la corrosione. 


ALLUMINIO PER STRUTTURE PORTANTI 


Trafilati in lega con buona resistenza meccanica. 
Carico minimo di rottura a trazione: R=30 Kg./mmq. 
Necessita di protezione superficiale contro la corrosione. 
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OSSIDAZIONE ANODICA 


Protezione superticiale per alluminio e sue leghe. 
Procedimento secondo UNI 4522-66. 

Spessore minimo: 5 micron verificati secondo UNI 3396-6500. 
PLASTIFICAZIONE 


Protezione superficiale per strutture metalliche. 
Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72. 
Spessore minimo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo Kg. .... UNI 4818-74 parte 10. 


VERNICIATURA 
Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successive UNI 7035-72. 


TRATTAMENTO GALVANICO 


Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi. 
Procedimento secondo UNI 6160. 
Spessore minimo 20 micron. 


POLIETILENE IN LASTRE 


Per invasatura 0 prese sul corpo umano. 
Densità: 0,95 gr./cmq. DIN 53479 


. Resistenza alla rottura: 315 Kg./cma. ISO/DR 468. 


Resistenza alla trazione: 240 Kg./cmq. DIN 53455 
Non tossicità al contatto: DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72 


POLIMETILMETACRILATO (PM MA) 


Plexiduro di tipo ortopedico per invasature o prese sul corpo umano. 


LEGNO 


Salice, obece e pioppo. 
Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale. 
Umidità non superiore al 14%. 


PELLAME 


Per invasature o prese sul corpo umano, 
Cuoio di spalla per selleria. 

Concia vegetale. 

Spessore: 2 + 3 mm. 

Pellame: 1a e 2a scelta. 


PELLAME PER TUTORI 


Cinturini, rivestimenti con funzioni contentive. 
Groppone o spalla macello nazionale per selleria. 
Goncia al cromo: Colori vari all'anilina. 

Groppone spessore: 2 + 3 mm. 

Spalla spessore:-2 + 2,5 mm. 

Pellame di 1a e 2a scelta. 


PELLAME PER PROTESI 


Cinturini, sospensione, cosciali, ecc. 
Groppone macello nazionale per selleria. 
Concia at cromo Pigmentato. 
Spessore: 2,5 + 3 mm. 

Pellame: 1a e 2a scelta. 


PEA |, 
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FODERAME DI CAVALLO PER SELLERIA 


Concia al cromo, Pigmentato. 
Spessori: 

- leggero 0,5 P 0,7 mm. 

- medio pesante 0,7 + 0,9 mm. 
Pellame di ta e 2a scelta. 


PELLAMI PER CALZATURE 


Vitelli e capretti pieno fiore. 
Concia al cromo o anilina. 
Spessore: 

- leggero 0,6 + 0,8 mm. 

- medio 1 + 1,1 mm. 

- pesante 1,î - 1,3 mm. 
Pellame di 1a e 2a scelta. 


NAPPA TIPO GLACÉ 


Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm. 
Pellame di 1a e 2a scelta. 


FODERAME Di CAVALLO, VITELLO E CAPRA 


Concia al cromo spessore: 

- leggero 0,5 + 0,7 mm. 

- medio pesante 0,7 + 0,9 mm. 
Pellame di 12 e 28 scelta. 


CUOIO GROPPONE MACELLO NAZIONALE PER SUOLE 


Concia al cromo. 
Spessore: 

- per donna 3 +4mm. 
- per uomo 4 + 5,5 mm. 


CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI 


Macelio nazionale. Concia al cromo. 
Spessore: 

- confraiforti 2 + 2,5 mm. 

- forti semirigidi 2 + 2,5 mm. 

- forti rigidi 5 - 3 mm. 

- suolette interne e puntali: 1,8 + 2 mm. 


BLOCCHI PER TACCHI 


Groppone o croste di groppone. 


SILICONE 


Il silicone deve essere a due componenti e privo di pigmenti di colore; le particelle. dei componenti 
sono complementari le une alle altre. Tali caratteristiche evitano l'irritazione della cute anche in 
presenza di ferite aperte. 

La particolare struttura molecolare deve conferire al prodotto caratteristiche meccaniche simili a quelle 
del tessuto cellulare sottocuteneo. Se ie caratteristiche sopradescritte sono osservate, permettono 
l'applicazione del silicone senza problemi sulle praminenze ossee consentendo la realizzazione degli 
spessori desiderati senza che il materiale scivoli via, come avviene per la resina della laminazione. 


— 14- 


PROTESI 
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PLANTARI (11) 

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato. 

È un presidio ortopedico atto a correggere le deformità o malformazio- 
ne del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversa 
o di scarico di punti dolenti. Si suddividono in plantari su misura, pian- 
tari su misura costruiti su forma di serie, plantari modellati su modello 
di gesso, previo rilievo ove necessario di grafico 0 misura del piede. 


PLANTARE SU MISURA 
Consiste in un plantare prefabbricato, opporlunamente corretto, sulla 
base del grafico e delle misure del piede. 
Può essere costruito con i seguenti materiali: 
— cuoio rinforzato con sughero 
— materiale sintetico o gomma 
— metallo. 


SEMPLICE 


Di cuoio rinforzato: 
dal'n.:18a0h.:39. aaa 
daln.dAatn.46............ vira i ia PA 


Di materiale sintetico o gomma 
dalin::18.aln:93 ciali eee 
dal'n;:34aln-46....c racing ami 


Di metallo 
daln:.18/afn;:99:. ii area anna 
dal'n-34:aln46... 0 utero 


CON PIANO INCLINATO UNILATERALE O BILATERALE 


Di cuoio rinforzato 
dal: 18.aln.:B... tear lean 
dalin:24:al'n:48:..i. rai ara 


Di materiale sintetico o gomma 
dal'n:16.81n.33:- aa dia 
daln:34.alin:46:.0.ol iii Rae ono 


Di metallo 
daln.1B:a80:33: ea la Re sila ire 
dal'n:34"al'M;:46..cl ei nea 


CON SCARICO CALCANEARE 0 SOSTEGNO 
DELLA VOLTA TRASVERSA 


. Di cuoio rinforzato 


daln.18atn:99%ciiri ein ara 
dal'n.:34:8ln:46:;. ee e Tr ra 


Di materiale sintetico o gomma 
da'n.1Baln: Bici leeee 
dal n.34 al N. 46 .....,........ 0 cecerererr eri ici arnie zione 


Di metallo 
dai n: Rat: FF iii ria na 
dal'n.::34:80 N46... iii RITI RE Ra 


Peet ir ES 


11.01.001 
11.01.003 


11.01.005 
11.01.007 


11.01.009 
11.01.011 


11.01.0193 
11.01.0185 


11.01.017 
17.01.019 


11.01.021 
11.01.023 


11.01.025 
11.01.027 


11.01.029 
11.01.031 


11.01.033 
11.01.0935 
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10.450 
12.800 


14.200 
17.550 


11.800 
15.300 


11.600 


_ 14.100 


17.550 
1 9.750 


16.450 
21,300 


19.750 
23.250 


21.300 
26.000 


23.500 
27,900 
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CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE 


Di cuoio rinforzato 
dal n. 1Baln.33.............000% RECTRRRTR leale 
dal n.34 an. 46......... SERI PI PIE RR OA 


DI materiale sintetico a gomma . 
daln:18al:n.93: ciclina area 
daln-9#aln.46::.; iii prora oa idr ii 


Di metalio 
daln.i8 aln:99--- elena lei rana 
dali: 34:a1 N: 40. da re e e 


PLANTARE SU MISURA COSIEMITO SU FORMA DI 


Consiste in un piantare modellato su forma di serie opportunamente 
corretta costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e dei- 
fe misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico se- 
condo fa prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali: 
— cuoio rinforzato con sughero 

— materiale sintetico o gomma 


MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 


Di cuoio rinforzato 
dal n. 18aln.33..................0% iene ara RISE II 
dal n.34 ai N46... renne abili a 


Di materiale sintetico o gomma 
dal n. Ban 33... aaa seni 
dal n.34 al.n, 46,..............000 MORE FIS VRESE RIE 


— 18- 


11.01.0397 
11.01.0399 


11.01.041 
11.01.043 


11.017.045 
11.01,047 


‘11.03.001 


11.09.0038 


11.039.005 
11.03.007 
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48.400 
50.400 


41.000 
44.100 
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PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO 


Consiste in un piantare modellato su modello di gesso negativo e po- 
silivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo 
del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di cor- 
fezione scarichi 0 sostegni secondo la prescrizione. Può essere 
costruito con i seguenti materiali: 

— cuoio rinforzato elo sughero 

— materiale sintetico o gomma 

— metallo 


MODELLATO 


Di cuoio rinforzato, con piani inclinati o scarico o sostegno 
dal n. 18a1n.33.......- vetro Detesto slerizine i 
datn.34alM.46...-. citi nali ani na i 


Di materiale sintetico o gomma 
dal:n; 18/a0:N:.9%: ilari ipa i 
dal n.34 al n. 46...........0.000001 Sito RA REINA 


Di metalio 
dal:n:18:al 93. iu rea iranica 
gdaln:34al:n46 iii rea 


MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI, CON PIANI 
INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO 


Di cuoio rinforzato 
dal'n.1880N:39 lla ontira iaia da 
daln..94 an; 48... ara soka 


Di materiale sintetico o gomma 
daln;.18:aln:93;iiio ire aa 
dalin.34atn:46 0A 


Di metallo 
daln. 1Baln. 33. iii ira ER RIA 
daln-34a!n46...ii ran ra a lele 


AGGIUNTIVI 

Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale 
sintetico o di gomma o di MEtalio . ......................0000 
RIPARAZIONI 


Adattamento: virata pa ia 


Sostituzione sottopiede: 
— parte SUPEriore ............... Le STERN 
— parte superiore ed inferiore .................... e 


— 19 —- 


11.05.001 
11.065.003 


11.05.005 
11.05.007 


11.05.009 
11.05.011 


11.05.0173 
11.05.015 


11.05.017 
11.05.019 


11.05.021 
11.05.023 


11.85.001 


11.91.001 


11.91.003 
11,91.005 
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75.650 
81.600 


78.150 
85.750 


77.750 
81.700 


101.650 
104.100 


85.750 
95.150 


81.700 
91.400 


8.150 


7.700 


5.600 
10.350 
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RIALZI (12) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dai tecnico ortopedìi. 
co abilitato. 
È un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un ar- 
to inferiore. 


RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO 


Opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modello 
gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stiliz- 
zato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. 
È costituito da: 

— suoletta di cuoio 

— spessore di compenso in sughero ò materiale sintetico 

— cono senza avampiede di riempimento (non compreso) 


TOTALE INTERNO SU MISURA 

Fino a cm. 2 compresi: 

daln.18aln.3I.......... cerro serio reresioreoeneo 12.01.001 105.950 
daln.3daln. db ............ RR IS ET SERA 12.01.003 116.400 
Da cm. 2 a 4 compresi: 

daln.:19aBn.3IF.cciiirini eri iii 12.01.005 118.500 
dal n.34a1N. 46........... cerro Sia dana lesa 12.01.007 133.950 
Da cm. 4 a 8 compresi: 

dal n.18a1N.3I......... cc ccrrrirrrrererrirreriana rene 12.01.009 131.650 
daln.34al n. 48......... Lene RS rane a 12.01.011 151.600 
Oltre cm. 8: 

dalln.18alin:33...criiirirrir 12.01.013 149.700 
daln.34 al N. 46...............L. crt sececoe alia stase 12.01.0165 175.750 


RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA 


Opportunamente adattato alla forma della calzatura 0 del tacco (senza 
modello di gesso) 

È costituito da: 

— Spessore di compenso 

— suola di cuoio per il rialzo estemo 


TOTALE ESTERNO 
Scoperto: : 
fino a cm. 4 compresi: dal n. 18.41 N. I... 12.05.001 48.400 
dal n.34 al n. 48............ bagni ne 12.05.003 54,250 
da cm. 4a 8 compresi: dal n. 18 al n.33...........,....0.0 00 12.05.015 43,100 
dal n.34 AI N. 48............. ttt 12.05.017 60.750 
oltre cm. 8: dal n. 18ai n.3... bce 12.05.019 65.250 
daln.34aln. 46......... aeadiaaria n das 12,05.021 68.700 


BREE, ", Erra 
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Rivestito ° 

fino a cm. 4 compresi: dal n. 18aln.33...................... 12.05.005 72.000 
dal n. 34 al n, 46 ..................... 12.05.007 85.000 

da cm. 4 a 8 compresi: daln. 1Baln.33.................0006, 12.05.023 80.700 
dal n. 34 aln. 46..............0..0, 12.05.025 - 92.500 

oltre cm. 8: dai n. 18 aln. 33.....,............,0% 12.05.027 89.300 
dai n. 34 al n. 46...................... 12.05.029 101.650 


RIALZO CALCANEARE INTERNO O ESTERNO SU MISURA 


Fino a cm. 2: 

dal:n..18.aln:33 Maiale ei aialiria ra 12.131.001 8.050 
dal n. 34 al n. 46.,.......... cer cccerererrsererieresezereresione 12.11.003 10.150 
AGGIUNTIVI 


Soltanto nel caso in cui venga prescritta la sostituzione del rialzo 
interno, in una calzatura già in uso, per tale sostituzione si calcola il 
prezzo a codice del rialzo prescritto oltre ia maggiorazione di seguito 
indicata: 


maggiorazione per rialzo fornito non contemporaneamente alle 


calzature”: Giai a EUR a 12.85.001 29.100 
RIPARAZIONI 

Adattamento ................. i 12.91.001 8.800 
Sottopiede .... 12.91.003 7.300 


E 0) E 
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CALZATURA ORTOPEDICA 
PREDISPOSTA DI SERIE (13) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato. 

Di rivestimento o predisposta per piantare, con contrafforti prolungati 
che non comporta né il modello di gesso né ia forma. 


BASSA 


dal. 27 aln. 29... e 
dal'n:30/40 92: rara la e a aa enna 
dal'n;33atn.95 na liana eee 
dal'n:36:atn.9B iii PRA a 
daln.39al,48.......;. ci ai 


ALTA 


dal'n.18:2800:20:.-. cai 
dal'n:21 at. 29 ilaria anna 
dal'n.24:21 N28: aa i 
dal n. 27 aln.29........ RR RO AIIP ORE AES RIS ES TRAI 
daln.30alh.32..... PRAIA RO CSO OI ERE RINO ERICE 
dalin:Vafn:d5:..ir oral eaa 
daln.36aln.38............... mela nsareti padonan adesso 
dai n.39 al n. 46............... brite PRI RITA 


SANDALO ALTO 


dal'n.18aln, 20. nno Falla ia 
daln:2:alin 23 ili retiR aa 
dal n. 24aln.26........ RR AI TI ROC ROS TI SORTA 
dal n. 27 aln.29....... AE ANSE 
dal n.30aln.32.............0000, Tieernzza danesi 
dat'in. 39alt 95 inten al iano 


CON FORT) SEMIRIGIDI O RIGIDI 
ALTA 


dal'n::19/a1 0.20. are 
daln.21atN.23........ 1000000001000 Vila siena sara are 
dal:n:24W 2000 oa srl 
dal n.27 aln.29.......... dA e aaa dies ale eee a 
dal n.90 aln.3IZ2............. slitolaigi a abano davano aan 
dalin:9aln.98- ira nese 
dal: dal: ni siae noli 
daln:99a1 0.48... rinite 


AGGIUNTIVI 
Vedi aggiuntivi al termine del capitolo «Calzature» e capitolo «Plantari», 


VIS, SS 
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13.01.001 
13.01.003 
13.01.005 
13.01.007 
13.01.008 


13.01.009 
13.01.001 
13.01.013 
13.01.015 
13.01.017 
13.01.019 
13.01.0241 
13.01.022 


13.01.023 
13.01.025 
13.01.027 
13.01.029 
13.01.031 
13.01.033 


13.05.001 
13.05.003 
13.05.005 
13.05.007 
13.05.009 
13.05.011 
13.05.013 
13.05.014 


51.150 
55.400 
57.950 
81.100 


49.750 
49.750 
51.500 
55.500 
58.500 
63.900 
64.800 
73.850 
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CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14). 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta deli lechico ortopedi- 
co abilitato. 
Per calzatura ortopedica si intende un presidio costrulto per: 
— fa correzione e contenzione del piede più 0 meno deformato 
— per mantenere la posizione corretta del piede 
— per rivestimento di un presidio. 
È costituita da: 
— fondo composto da suola e tacco 
— tomaio alto o basso 
— parti correttive: 
— plantare semplice 0 modellato 
— piano inclinato semplice o doppio 
— speronatura interna o esterna alla suola e ai tacco 
— contrafforte prolungato 
— forte rigido o semirigido 
— malzo 
— molla estema intra ed extra rotatoria 
molla posteriore esterna (di Codivilla) 
molia interna a valva (di Codivilia, modificata) 
molla intersuoia 
— asta mediale o laterale articolata 
— asta mediale e faterale articolata. 


Vengono costruite per le seguenti deformità del piede: 
— piede piatto 

— torto 

— cavo 

— equino 

— taio 

— per amputazione parziaie di avampiede 

— congenito malformato. 


Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede op- 
pure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, 
previo rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della 
calzatura). 


Si suddividono in calzatura: 

— di accompagnamento 

— per plantare 

— con forti 

— con nalzo 

— con avampiede 

-— con molla esterna intra ed extra rotatoria 

— con motla incorporata posteriore (di Codivitia) 
— con molla interna a valva (di Codivilla modificata) 
— di rivestimento a tutore 0 protesi 

— di rivestimento a tutore o protesi con rialzo 
— con asta mediale o laterale articolata 

— con aste mediali e laterali articolate. 


DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accom- 
pagnare il modelio di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato. 
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Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adat- 
tata, su scorta del grafico e delle misure, seguendo la forma fisiologica 
del piede (vedi aggiuntivi). 


Bassa 
daln-18aln393 ila an 
daln.34aln. 48...........- vr FERIRE PRATO 


Alta 
dalln:18alin:39 ua iaia inner 
daln.34aln. 48................- Loro rssto heel RR 


PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere una malformazione del pie- 
de, predisposta al contenimento di un plantare dotato di prescritte cor- 
rezioni: 

— piano inclinato semplice 

— piano inclinatò doppio 

— con cuscinetto di scarico calcaneare 

— con cuscinetto di scarico della volta trasversa 

— modellato 

— modellato con bordi laterali. 

Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola ed al tacco, in- 
terna 0 esterna, 

È costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente 
adattata, previo rilievo de! grafico e delle misure del piede, oppure su 
modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nel ca- 
sO in cui sia richiesto un plantare modellato su misura (vedi aggiuntivi). 


Bassa 
dal:n-1Bal n.93: le lan 
dalin.:34al:n:46:ii lierna 


Alta 
dal n. 18aln.33..........0L. tt STR nta 
dal n.34 aln.46...... Da Ta ARSINEEET OI IENE 


CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente la deformità 

grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non suf- 

ficienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'ar- 

to, bloccando l'articolazione tibio-tarsica. 

È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi 

+— altre correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) 

— costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo 0 
materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del gra- 
fico e delle misure de! piede (vedi aggiuntivi). 


Alta 
dai n. 18aln.33.......... ISO sica ioni vee 
daln.:34aln:48-.0 cia e tai dae 


94 — 
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14.114.001 
14.11.003 


14.11.005 
14.11.007 


14.15.001 
14,15.003 


14.15.005 
14.15.007 


14.21.001 
14.21.003 


146.950 


, 172.650 


154.250 
184,000 


196.900 
232.850 


204.850 
245.550 


227.900 
270.350 
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PER DEFORMITÀ COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a correggere o sosténere un piede Con 
malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali: 

— piede equino varo supinato addotto 

— piede pronato abdotto 

— piede deforme da grave malformazione congenita. 


È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura, alta 
— forti rigidi o semirigidi 

— altre correzioni, comprese nel prezzo. 


Costruita su modello gesso negativo 0 positivo o materiale sintetico 


opportunamente stilizzato, previo rilievo det grafico e delle misure del 


piede (compresi nel prezzo). 


Per piede equino varo supinato addotto: 
dal n. Bal n.33... crrrrrrerirereorsro patent 
dal. 3048. ia sa 


Per piede pronato abdotto: 
daln:18.a1 1:93: ai na 
dal n.34 aln. 48............... dali oa ila 


E SA 
daln:18:aln.:33.... cin par eni puessi 
dal n.34 aln.408 iii 


CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'ar- 
to. 


È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 

— rialzo interno opportunamente modellato 

— tomaio di altezza adeguata al rialzo. 

È costruita su forma di legno 0 modello di gesso negativo 0 positivo 0 
materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico 
e delle misure del piede comprendente anche l'accorciamento dell'arto 


(vedi aggiuntivi). 


Con rialzo fino a cm. 2 compresi 


Bassa 
daln.18.aln,;33...cilranrrrne iii ila 
dalin.34:a1,N.45...-- cipolle ioni lee 


Alta 
dal'n:-18.aln:33:;sil e er 
dal'n.34.aln.:d48:. vili 


= di 


14.23.001 
14.23,009 


14.23.005 
14.23.007 


14.23.0098 
14.23.011 


14.25.001 
14.25.003 


14.25.005 
14.25.007 
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428.300 
472.300 


395.600 
442.200 


369.350 
415.550 


260.500 
309.150 


269.100 
322,250 
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Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi 


Bassa 

dal n.18 an: 39: rar e ari 14.25.009 ‘| 258.850 
dal n:34aln 48... re 14.25.011 292.500 
Alta 

daln:18athn:39; (coil diario 14.25.013 282.700” 
dal n. $34ain. 46 ......... RR AN A A 14.25.015 343.300 
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi 

Alta 

dal n. 18aln.33........ (areali alia 14.25.017 325.900 
dal n:34 a N48... ale a lire 14.25.019 393.600 
Con rialzo oltre cm. 8 

Alta 

daln:1@aln:39.- aaa 14.25.021 387.550 
daln.:34@1N:48 ii ant 14.25.023 464.900 


CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di com- 

pletamento del piede parzialmente o totalmente amputato delle dita. 

È costituita da: 

— calzatura ortopedica su misura 

— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 

— avampiede estetico modellato 

— costruita su forma di iegno o modello di gesso negativo e positivo o 
materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del gra- 
fico e dette misure dei piede (vedi aggiuntivi). 


Bassa 

dal n. 18a1N.3F............... ce rececirr cere rie zizi zione 14.31.0071 289.750 
dal n.34afM. 46.........-cccccrrirerecorerarizeoro sonic cere 14.31.003 362.950 
Alta 

dal n.18aln.33.............. ARRE ROGER RO ERE RCD O ARTI 14.31.005 300.100 
daln.IAai n. 46........... bb eriiirrirrrrriree resero 14.31.007 388.200 


CON MOLLA COSTRUITA SU MISURA 


Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante 
per effetto di paralisi dell’estremità dell'arto o in opposizione alla ten- 
denza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo. 
È costituita da: 
— Calzatura ortopedica su misura 
— una molla di acciaio o: 

— posteriore incorporata al tomaio posteriore (di Codivilla) 

— interna a valva (di Codivilla modificata) 

— esterna per la Intra ed axtra rotazione applicata al tacco 
È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o 
materiale sintetico opportunamente stilizzato, pravio rillevo del grafico 
e delle misure del piede. 


ER, | (Pas 
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Con molla posteriore (di Codivilia) 
Bassa 
daln. 18aln.33.............., ERRORI ORI AI AI DIARIO SIR 14.35.001 
dal n.34 al. 468... crrrrrrrranireniceresene SE 14.35.003 
Alta 
dal n. 18aln.33....... NA I RESI sia 14.35.005 
dal n.34 aln. 48.................. ila bastasà presina ria sia 14.35.007 
Con molia intema a valva (di Codivilla modificata) 
Bassa 
dal n. 1821 n.33... etti CRA na ent . 14.35.009 
dal n. 34 aln.46.............. RE ANIA PERSO TIE 14,35.011 
Alta 
dal n. 18aln.3I.............. 00 IERI 14.35.013 
dal n.34 aÎ N. 48......... ritrae ra oa da 14.35.015 
Con molla per l'intra ed extra rotazione 
Bassa 
dal n. 18aln.33...... sani REI RA RES EE 14.35.017 
dal n.34 an. 46.................., RICETTA FAV E 14.35.019 
Alta 
dal n. 18aln.33.......... SARTRE Na Galata 14.35.021 
dal n.34 aln.46.......... TR LIRE sii 14.35.023 
DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI COSTRUITA SU MISURA 
Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od 
una protesi con 0 senza rialzo. 
È costituita da: 
— calzatura ortopedica su misura 
— forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati 
— avampiede estetico modeliato 
— tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi 
— costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente 

stilizzato,.previo rilievo del grafico e delle misure della parte termi: 

nale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sinte- 

tico opportunamente adattata (vedi aggiuntivi). 
Di rivestimento a protesi su forma di legno o materiale sintetico 
Bassa 
dal:n..18aln.:39 an easier 14,41.001 
dal n::34:al'ft 46; susan Vere sr 14.41,003 
Alta 
dal n. 18a41N.3T........ rr sat i atrne 14.41.005 
dal n.34 88.46... Pot 14.41.007 


BI, pp 


224.050 
268.700 


234.500 
281.150 


248.300 
291.950 


258.850 
303.500 


297.650 
320.300 


309.800 
330.750 


221.700 
249.950 


237.250 
262.950 
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Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione parziale di piede 


Bassa 


dalin..18:81n:/83. oiran 
dal'n.:34.a80:48 ili ia acari 


Alta 


dain. 18aln. IF... ceccrrrccrarerccrsarerraneceereinoo 
dal'in. 3 al'0i40:.. ici Ra i rinite 


Di rivestimento con rialzo del tutore fino a cm. 2 compresi 
Bassa 


dal n, 1Baln.33............ ESE AR TI 
daln.34alm. 48............... Lv vrrvareririco sere :e nenti 


Alta 


daln:41Baln; urea 
daln.34afN.46........... RN pei aa 


Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 2 a cm. 4 compresi 
Alta 


dal n. 18A/M. IZ... ieri 
dal n.34 al. 46............. cere rrrira ri irene 


Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi 
Alta 


dal'n.18aln..99..-.:0ic ia era 
dal n.34 aln.48....... duetazdo ati ai n 


Di rivestimento con rialzo del tutore oitre cm. 8 


‘Alta 


dal nm. 18484 M.3I rei 
dai n.34 al. 46... ctrcrrrerarrerercseeceeo 


N.B. Il riaizo si intende riferito al tutore e non alla calzatura. 


= IR a 


14.41.009 
14.41.011 


14.41.013 
14.41.015 


14.41.017 
14.41.019 


14.41.021 
14.41.0239 


14.41.027 


14.41.0289 
14.41.031 


217.100 
258.300 


14.41.025 


225.900 
285.350 


257.650 
314.850 


294.700 
350.350 


342.100 
408.700 
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CONTENTORE DI COMPLETAMENTO DEL PIEDE 
{ghetta di contenzione) 


Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e petie, foderato, che ha 
lo scopo di avvolgere completamente o parzialmente il piede deforma. 
to o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lun- 
ghezza, del piede sano; correggerne la deformità in modo che sul con- 
tentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, 
costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo o mate- 
riale sintetico, opportunamente stilizzato, rilevato sul'contentore mede- 
simo. 

Costruito su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico 
del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del 
grafico del piede e delle misure del piede e della gamba. 

È costituito da: 

— valva avvolgente con allacciatura 

— forti rigidi o semirigidi 

— naizo modellato 

— avampiede modellato di riempimento 

— molla di acciaio intersuola 


Senza rialzo e senza avampiede di riempimento 
daln:18aln.:B ici rea ta 
dal n.34 ai n. 46...... parare FICA ERIN GOA NEREO 


Senza rialzo e con avampiede di riempimento 
dal'n:idaln:33. iii pron erre 
daln.34 al n. 46 ................, VERRETE FE AO Zare 


Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi con avampiede di riempimento 
dal n. 18ain.33............. AA IS SIA SEN 
dal n.341. 46................00000, sia 


Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi con avampiede di riempimento 
daln:18'aln:F3ci leccare rai 
dal. 34 aln.46....icrtreirar ina 


Con rialzo oltre cm. 8 con avampiede di riempimento 
dal'n::18 ali: RARE 
daln:94al n.46; 


N.B. Sopra il contentore di completamento del piede deve poter essere 
calzata la scarpa di rivestimento (non compresa nei prezzi anche quan: 
do sia fissa alla ghetta) costruita su modello di gesso negativo e positi- 
vo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente. 


ME, IE 


14.51.001 
14.51.003 


14.51.005 
14.51.007 
14.51.009 


14.51.011 


14.51.0193 


1451.0158 


14.51.017 
14.51.019 
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126.700 
143.450 


195.050 
218.850 
220.050 


273.100 


243.850 
278.250 


269.650 
305.300 
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AGGIUNTIVI 


Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa ............. 
Doppia SUOla ................ i rrrerereao OcLT sia 
Fodera in materiale morbido ........ VIZI SPREA IRA AVENSIS TURE 
Fodera in pelo di agnello ................... 
Forte laterale, rigido e SEmMIFIGIdO .............. 
Forte totale, rigido o semirigido ................... 0 
Mezza suola antisdrucciolo ........... LL rererirrere se rionino 
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo ..... 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) ................... 0. 
— intermaa valva(di Codivilla modificata) ....................... 
— esternaaspirale a «Un ......... Le 
— esterna a doppia spirale ................. Leo 
extra ed intrarotatoria ............... br crrrrreri resero 
— INEFISUOÎA ........ Liv cerrrrirriinenereoraorioneisioeioe 
Speronatura alla suola ed al tacco .................... 
Stivale (addizionaie alla calzatura ortopedica) .................... 
Suola e tacco antisdrucciolo ................. ere 
Suola e tacco tipo carro armato ................... 
Suoletta di feitro interna ................. a att 
Tomaio più alto del normale: 

— dacm. 15 finoacm.25............. ee 
fan OMPOCM 25 i NR 
Traforatura del tomaio .............L erre 
- asta unilaterale articolata applicata satto al tacco 

- asta bilaterale articolata applicata sotto al tacco ................ 


N.8. Con riferimento ai codici 14.85.037 e 14.85.0399 si precisa che la mi- 
sura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo 
con esclusione dell'altezza dell'eventuale riaizo interno il cui prezzo è 
già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo. 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio del tacco ................... 
Smontaggio e rimontaggio della suola ............... RR 
Asta mediaie o laterale articolata, da applicare alla calzatura: 

“= ‘unilaterale: idea a FARA ORI SARE e RR 
— bilaterale 

Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa ..... vu Ra 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) ........................0... 
— internaavalva (di Codivilla modificata) ............... iaia 
— esterna a spirale ........... pra SIOE so 
— extraedintrarotatoria ................... dianiinanvde soa 
— intersuola ..... saio SNA AT 
Rimanta del tomalo ..... CHRISTO TREMONTI 
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai melatarsi e 
del sOl0 SOpratacCo) ............L. cc creeerrerrrerriorcorenea 
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anterio- 


re del tacco e del solo sopratacco) ........ dadi Dana 
Sopratacco .......... RR RSA II A 
Sostituzione fodera intema posteriore ...............1. rece 
Sottopiede: 

— difeltro ..... saio vie ae ingrata 
— di pelle ................ RAT Idle 


IECRECC 


14.85.001 
14.85.003 
14.85.005 
14.85.007 
14.85.009 
14.85.011 
14.85.0173 
14,85.015 


14.85.017 
14.85.019 
14.85.021 
‘14.85.022 
14,85.023 
14.85.025 
14.85.027 
14.85.029 
14.85.031 
14.85.0393 
14.85.035 


14.85.037 
14.85.039 
14.85.041 
14.85 043 
14.85.045 


14.90.001 
14.90.003 


14.91.001 
14.91.003 
14.91.005 


14.91.007 
14.91.0098 
14.91,.011 
14.91.013 
14.91.015 
14.91.017 


14.91.019 
14.91.021 
14.91,023 
14,91,025 


14,91.027 
14.91.029 


14.200 
16.200 
14.750 
24.050 
24.600 
32.950 
11.000 
62.050 


51.250 
76.050 
68.800 
83.250 
84.800 
27.550 
13.800 
168.250 
37.600 
29.650 
12.800 


28.550 
47.650 
14.550 
99.200 
121.250 


6,950 
6.950 


153.450 
194.250 
17.650 


34.400 
57.000 
76.400 
75.650 
38.350 
191.300 


32.200 
38.600 
10.600 
14.200 


11.800 
15.650 
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APPARECCHI ORTOPEDICI 
PER ARTO INFERIORE (16) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato. 
Gli apparecchi ortopedici si dividorio in: 

— DOCCE — TUTORI PER CAVIGLIA 


-— STECCHE -— TUTORI PER GAMBA 

— STAFFE — TUTORI PER GINOCCHIO 

— DIVARICATORI — TUTORI PER ANCA 
DOCCE 

Per alluce 


È costituita da una doccia di alluminio plasticato 0 vemiciato 0 rivestito 
oppure di platica per la contenzione dell'arto e allacciature, modellata 
sul paziente. 

— su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONE: iL i ‘sà 
Per caviglia 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 
oppure di plastica per fa contenzione dell'arto e allacciature. 
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo: 


+— rigida con piede ...............i.......,..,. PRO 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIEnNte: ...-i iii ana CERETTA TI ISIN 
Per ginocchio 


È costituita da una doccia di alluminio plasticato o 0 verniciato o rivesti- 
to oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. 
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo: 

— m@ida senza piede ..................,. savage rata 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
MONO iaia RR ei dre 


— Maida con piede ..................L..0cercrrercerorararoe 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENTO Lin TTI re Facili 
Per ginocchio flesso 


È costituita da una doccia di alluminio plasticato 0 vemiciato o rivestito 
Oppure di plastica per la contenzione dell’arto e allacciature. 
Realizzata su modelio di gesso negativo e positivo: 

— mgida Senza piede ................. Li errerrererrrrateno 
C.Ss. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENIO: ; Li ii PRE Rare 
— MGIdA. CON PIEdE Lira 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente: iaia ren Re 


lica 
È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito 
oppure di plastica per la contenzione degli arti e allacciature. 
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo. 
= unilaterale: ...... Leconte nice aiar 


ZIENO: duci adr 
bilaterale ...;-ciiiiriitirriiimnzote Ceacazine 

C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati ‘sui pe- 
ZIONI Li e Lane ESS 


PE, (PA 


16.01.003 


16.01.005 
16.01.007 


16.01.009 


16,01.011 
16.01.0193 


16.01.015 


16.01.017 


16.01.019 
16.01.021 


16.01.023 


16.01.025 


16.01.027 
16.01.029 


16.01.031 
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150.200 


110.150 


169.900 
241.350 


187.550 


251.900 


199.100 
249.150 


210.350 


381.450 


230.200 
541.650 


312,350 
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AGGIUNTIVI 


Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica ................. 
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo .................. 
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodaliea .. clelia 
Rinforzo sottocalcaneare per deambulazione ..... Cara siate 
Articolazione per ginocchio libera bloccabile ................... sa 
Settore o tenditore per regolazione ................:....... RE 


RIPARAZIONI 


Ailacciatura elemento mobile .............,, clinical RTRT 
Allacciatura elemento fisso ......,........... Lerro 
Cinghia ed attacco con fibbia ....................... desi vi 
— attacco con fibbia ................ ai salesiano 
— Cinghia .............,c0000000, a i aaa Vas 
Rivestimento per doccia: 

== Der aliUce: lrn aa he si use 
— per Caviglia ................. cerro anti 
— per ginocchio e ginocchio flesso senza piede ................. 
— c.s.con piede ...... SIRIA RE E NEI 
— per pelvipodalica unilaterale ....................00.0..00, 
— per pelvipodalica bilaterale .....................0 be 


STECCHE 


È costituita: 

— da elementi di alluminio plasticato o vemiciato o rivestito oppure di 
plastica 

— cerchielli e plantare di analogo materiale 

— opportune allacciature 

— costruita su misura con componenti predisposti direttamente adat- 
tati sut paziente. 

Per ginocchio valgo 0 Varo ...........L 10: irrerrrirr rezza inea 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento mobile .............. deren 
Allacciatura elemento fisso ................. drastica POPE 
Cerchiello 

Cinghia ed attacco con fibbia .....................0. 00000 da 
— attacco con fibbia ............... stesa RITO Raleite 
— Cinghia .............. sacca ee SALO RERI MR 
Plantare ........... Ra fica erat a asta PARE 


DI SCARICO O THOMAS 


È costituita da: 

— telalo di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica 

— anello chiuso o apribile di resina o di accialo con inserito appoggio 
ischiatico 


= 


16,85.001 
16.85.003 
16.85.005 
16.85.007 
16.85.009 
16.85.011 


16.91.001 
16.91.003 
16.91.005 
16.91.007 
16.91.009 


16.91.011 
16.91.013 
16.91.015 
16.91.017 
16.91.019 
16.91.0217 


16.05.001 


16.91.051 
16.91.053 
16.91.055 
16.91.057 
16.91.059 
16.91.061 
16.91.063 


Serie generale - n. 7 


|_cooo0 | meo | 


79.050 


13.800 
13.800 
29.450 
16.650 

8.500 

8.180 
41.100 
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— registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio 

— rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio 

— trazione elastica al piede 

— cono senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca 

— Cintura addominale. 

Con anelio ChIUSO ............. 1100 rrcrarererie ero ner oceoioo 
Con anello apribile ............... 000 0s vr cr rrrrrariirrarinsro 
Con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale .. 
Con anello chiuso per arto abdotto, scarico a terra perpendicolare, regi- 
SRrAbilo Lire rsa eci enni 
c.s.con anello apribile ................ ce eeirirerinereceninae 


PER APPARECCHI GESSATI 


È costituita da: 

— telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica 
— alette metalliche per fissaggio af gesso 

-- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio. 


Livello gamba ................ rina Lada aan 


Livello coscia ......... ERA NEMI IA AIR IAA CONDI 


DETRAZIONE 


Per staffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o verniciato ..... 


AGGIUNTIVI 


Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio .............. 
Contentore imbottito per ginocchio .............. brr 
Cosciale di CUOIO ............... LL certtrrrrcriri re recezionea 
Cosciale di plastica .............. LL evr rece rericerirererecseote 
Trazione elastica al piede ................. bee rrcrreesrrr0e 
Articolazione al ginocchio, bloccabite-.............. et 


RIPARAZIONI 


Cintura addominale .................. Lee nre rrinir re cnieceto 
Rivestimento antisdrucciolo ............1.. 0, 1r er 0rsr0rrrere0eoe 
Trazione elastica al piede ................. Lc ecceereirerntero 


16.11.001 
16.11.003 
16,11.005 


16.11.007 
16.11.0098 


16.11.015 
16.11.017 


18.81.001 


16.85.101 
16.85.103 
16.85.105 
18.85.107 
16.85.109 
16.85.111 


16.91.101 
16.91.103 
16.91,105 


Serie generale - n. 7 
rn 


129.100 
174.200 
249.050 


333.150 
359.400 


44.650 
51.800 


-15% 


112.100 
45.650 
148.050 
99.550 
20.500 
102.300 
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DIVARICATORI 


Di acciaio inox o acciaio plasticato 0 verniciato o alluminio anodizzato 
oppure di plastica, 

Opportune allacciature. 

Fisso .atelalo:.......;icicr ria ariire 
Fisso a cuscino o a mutandina ........... NA IRELO E A ea 
Articolato all'anca ad ampiezza registrabile ...................... 
Prefabbricato di plastica e metallo ..................r rr 
Per calzature, intra-extra rotazione e divaricazione regotabili ......... 


AGGIUNTIVI 


Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione: 
— unilaterale 
‘bilaterale: curia oil ra 


Gancio intercambiabile con zampale per trazione: 
= \iphilatoralo. i... agrari ina a 
+ ‘bilaterale; iii Pan ia e e ie 


RIPARAZIONI 


Gancio intercambiabile per trazione .......................00 
Scarpetta per trazione ..................... vb rrrririonrreno 
Zampale per trazione ......................... SERRE 


TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA 


È costituito da: 

— struttura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza o plastica, 
con o senza sandalo 

— contentore di cuoio, di stoffa o di plastica con allacciatura anterio- 
re o laterale 

— costruito su modello di gesso positivo e negativo. 


Con sandalo rigido 
agiorno, rivestito 0 piasticato .............,....0 sura 
CON CONTENTOra ...............ccvttiirriirerieanrnena: 


OE SERE 


Con sandalo articolato 

agiorno, rivestito o plasticato .....................0. 00000 
CON :CONIEnNTOna: Li... cirie cera n derit 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIONO: civili pinna 
Con rialzo rigido 

agiomo, rivestito 0 plasticalo ................. Le vcerrecreiaeo 
CON CONTENTOreE ............. 0,0 rce error rrensssorieseneo 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui 
paziente .............., dg no torna RIT EER 


sl 


16.15.001 
16.15.003 
16.15.005 
16:15.007 
16.185.011 


16.85.151 
16.85.153 


16.85.155 
18,85.157 


16.91.151 
16.91,153 
16.91.155 


16.21,001 
16.21.003 


16.21.005 


16.21.007 
16.21.009 


16.21.011 


16.21.013 
16,21.015 


16.21,017 


Serie generale - n. 7 


ECC 


51.800 
31,300 
103.950 
67.250 
54.550 


36.050 
71.750 


23.150 
45.650 


16.000 
20.500 
20.500 


353.800 
475.950 


253.450 


389.850 
460.300 


297.000 


400.550 
599.000 


275.850 
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Con riaizo articolato 

a giorno, rivestito 0 plasticato ..... IRINA IT PRERRRTA 
CON CONSENTOFE .............. Les rrrrrercerarereraceoreone 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONEO:. lin nine BERO is dleroartea 
Rigido fino all’articolazione malieolare 

a giorno, rivestito 0 piasticato .............. Lc rrttcrrrrcereora 
con contentore ................... Ù east Re parla alate arena 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ......... RIC IO cerecca srccerenea 


Tutore di protezione o estetizzazione del polpaccio. ............... 
Tutore a valva 


— in plastica ............L 000 crt insita 
Tutore con aste articolate e molle con spinta intalismo ........... 5 
Spirale con sandalo e presa sottorotulea 

— inresinaacrilica adaltaresistenza ................. TE 
Molla: 

— esterna posteriore (di Codivilla) . ............................ 

— internaa valva (di Codivilla modificata) ........... nera 2A 

— esterna aspirale a «Us ........... Le rrrrerrreneenininoe 

— esterna a doppia spirale ............ drei iRrasgàne 

— extra ed intrarotatoria ......... ARAN AE AAP SPOEPRCE 
TUTORE PER GINOCCHIO 


È costituito da: 

— telaio formato da due aste collegate da cerchielli, rigido o articola» 

to, di acciaio inox, o lega leggera ad alta resistenza, applicato all'arto 

con allacciature, rivestito o piasticato 

— dispositivodi articolazione al ginocchio con e senza arresto a ponte 

— sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo, con o sen- 

za scarpetta di coritenzione del piede 

— rialzo ricoperto con o senza articolazione ai malieolo, con o senza 
scarpetta di contenzione del piede 

— conosenza placche di metallo imbottite sopra e sotto al ginocchio 

=— conosenza contentore imbottito, con allacciatura, applicato sopra 
il ginocchio 

— cono senza appoggio ischiatico 

— con o senza pelotta di spinta laterale al malleolo. 

— nvestito, a giorno, oppure con contentore 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


CON GINOCCHIO RIGIDO 


Con sandalo rigido 

agiorno, rivestito o piasticato ................... te 
cOn contenitore ri... ent 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


sPAZIONIO: cricca tettina Lene 


Con sandalo articolato (*) 

a giorno, rivestito o plasticato ................... «anne 
con'conientore ...... liane na 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
pamente:./ ir ilane a ta 


16.21.019 
16.21.021 


16.21.023 


16.21,025 
16.21.027 


16.21.029 
16.21.0831 


16,21.033 
16.21.0937 


16.21.039 
16.21.041 
16.21,043 
16.21.0456 


16.21.047 
16.21,049 


16.25.001 
16.25.003 


16.25.005 


16.25.007 
16.25.009 


16.25.011 
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489.650 
671.750 


351.500 


228.100 
286.000 


117.650 
422.050 


383.350 
47.750 
81.350 

107,250 


126.350 
87.750 


641.750 
681.250 


467.900 


688.500 
817.400 


506.050 
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a] 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
Con rialzo rigido 
agiorno, rivestito 0 plasticato .....................0200 rr 16.25.013 
con contentore ...................... igusoctenessaa AO 16.25.015 
G.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati gui 
paziente ......,............. ta ARES IR AE EI PIOTTA 16.25.017 
Con rialzo articolato 
a giorno, rivestito o plasticato ........................... PRI 16.25.019 
con conterttore 31 iii rione 16.25.021 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente .....,......... PIREO Ra 16.25.023 
Fino all’articolazione malleolare 
a giorno, rivestito 0 piasticato ...................c 00 16.25.025 
BON: COMENTOPA: ......:. ira 16.25.027 
€.S. SU misura con dea e direttamente adaîtati sul 
paziente ............... CESSI TRIETA Le daatne 16.25.029 
CON GINOCCHIO ARTICOLATO 
Con sandalo rigido 
a giorno, rivestito 0 piasticato ................. LL, 16.31.001 
CON CONHÉNÉOFE .......... rire cri rrerareareniconee 16.31.0039 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ........... donante iter eeeti sita 16.31.005 
Con sandalo articolato (*) 
agiorno, rivestito o plasticato .................... daioniraslazo 16.31.007 
con cOntentore .... iii riot einer ce 16.31.0089 
C.8. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui 
PAZIONto 1: ira air na 16.31.011 
Con rialzo rigido 
a giorno, rivestito o plasticato ...................., SUITA dla 16.31.013 
GON'CONCENLOre sini Pare 16.31.015 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
pazienti: tiri ea ea ae ER 16.31.07 
Con rialzo articolato 
agiorno, rivestito 0 plasticato ..................... rr 16.31.019 
con contentore .........., VER atea 16.31.021 
C.8. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ........... CAPRA TROIA ISEE STORICO, ; 16.31.023 
Fino all'articolazione malleolare 
agiorno, rivestito o piasticato ................ rr eerrrrererira 16.31.025 
CON CONENTOMO ...............ctcttttrrerrrrirrrrareeo 16.31.027 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ..iiririlionis inerti arnie 16.31.029 
in elastico con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite in pelle 
— tubolarsoconscarico rotuieo .......... ARR RRI SISI i 16.31.091 
CON GINOCCHIO ARTICOLATO CON ARRESTO A PONTE 
Con sandato rigido 
agioro, rivestito o plasticato .................... heat nie pete 16.35.00 
CON.CONCENIOre i... ittici ieri aa 16.35.003 
C.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui 
PAZIENTE .............,00,, N IA e 16.235.005 


0: e 


718.300 
921.600 


534.950 


765.600 
946.950 


575.950 


472.000 
619.500 


320.300 


753.250 
783.900 


560.300 


836.900 
848.600 


689.500 


807.450 
935.250 


607.700 


881.250 
1,064,550 


671.650 


540.100 
728.300 


379.350 


150.600 


777.159 
816.050 


612.750 
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Con sandato articolato (*) 

agiorno, rivestito 0 piasticato ..................:..v tt 
CON COMBNIOIO iii nea aaa 
C.S, su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 


paziente ........ RECCO RR ART IRE IRE 


Con riatzo rigido 
a giorno, rivestito 0 piasticato ............. LL Lrccerrerreninioo 
CON/CONIONIONO: sciiti aa 


paziente SUE eee alienare iananta 


Con riaizo articolato 

a giorno, rivestito 0 piasticato,...............c.cecrcerrreceroo 
CON CONTENTOME ................ bb tteerrrrrririricrrooionio 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ............., padre dura iraniane 


Fino all'articolazione malleolare 

a giorno, rivestito o plasticato ..................-..-eerrrrritee 
con.contentore: .......iiisiiiicrrriiica i nen hei 
C.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ..............00100ce, FIDI e sla 


{*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro. 


DETRAZIONE 


Per tutore costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato ..... 


AGGIUNTIVI 


Appoggio ischiaticoO ..................... erre recrrsecece 
Armatura calcaneare ..........L.L..L Lc ectirrrrirecreneceoe 
Articolazione coxfemorale con cintura ..... (Susanna saliera 
Asta allungabile ..................- cit PRATO 
Contenitore imbottito per ginocchio .......... SERI e e 
Cuscinetto di CONTENZIONE .............. cerro 
Estetizzazione per polpaccio o coscia ................... gii ciali 
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto ................ 
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio coscia sue 

Scarpetta di contenzione, senza rialzo ...... RR AA 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica ............... 
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio ............. 
Allacciatura elemento mobile ...........,. ballata nie ate 
Allacciatura elemento fisso ................ 000 eececrererere 
Allungamento dell'asta .............c. Lc .cr rs re tec crcserecene 
Asta malieolare rigida ..................10-sererrrererienicoo 
Asta malleotare articolata ............L0. Lee rereriecenioricio 
Cinghia ed attacco con fibbia .............. cre ecsercrrreieso 
— attacco con fibbia ...............0.00cccrereserencoriceo 
= «Ginghia dii lia mea a 


— 37 — 


16.35.007 
16.35.0098 


16.35.011 


18,35.013 
16.35.015 


16.35.017 


16.35.0159 
16.35.021 


16.35,023 


16.35.025 
16.35.027 


16.35.029 


16.81.051 


18,85.201 
16.85.203 
16.85.204 
18.85.205 
16.85.207 
16.985.209 
16.85.211 
16.85.213 
16.85.215 
16.85.217 


16.91.207 
16.91.2009 
16.91.211 
16.91.2133 
16.91.215 
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808.800 
853.550 


645.950 


904.950 
1.078.900 


692.600 


948.350 
1.092.450 


739.250 


641.100 
765.000 


467.350 


—15% 


50.400 
53.800 
120.950 
80.900 
51.050 
36.700 
151.050 
17.100 
47.400 
83.800 


8.050 
8.050 
14.200 
14.200 
82.350 
45.850 
68 +000 
17.100 
8.600 
8.400 
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Supplèmento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 
Copriarticolazione ginocchio ................0 ere 16.91.217 
Copriarticolazione malleolare .....................- 00 16.91.219 
Contentore per ginocchio .............cL. rec rrrserirrcecese 18.91.221 
Cuscinetto di contenzione ................c0c ce rrerrrrsriie 16,91.223 
Elemento di contenzione e rivestimento del cosciale ............... 16.91.225 
Elemento di contenzione e rivestimento del gambale .............. 16,91.227 
Estetizzazione del polpaccio su modello di gesso ................. 16.91.229 
Fissaggio cerchiello e rivestimento ................,...- cet 16.91,231 
Imbottitura e rivestimento dell'appoggio ischiatico ................ 16:91.2393 
Prolunga per leva per arresto a ponte .................c ctr 16.91.2395 
Revisione arresto ai ginocchio a ponte .......................... 16.91.2397 
Revisione articolazione del ginocchio ..................cct 16.91.239 
Revisione arresto ad anello o simili ....... WET AAT 16.91.241 
Revisione articolazione malieolare ...................L er 16.91.243 
Rialzo applicabile al sandalo fino a CM. 5... 16,91.245 
Rialzo applicabile al sandalo altre cm. 5 ........................, 16,91.247 
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia .... 16.91.249 
Sandalo ...... facaiadila ile a Ara ee 16.91.250 
Appoggio ischiatico, completo della parte metallica ............. dé 16.91.351 
Articolazione ginocchio: 
— libera ............... NARNIA O DITO 16.91.3953 
—;Con'bloccaggio: <....iiiirarioainane 16.91.3565 
— CONAsta............cec cc errrrr ecco re rancosioreneneneoe 16.91.3657 
Asta per cosciale o gambale ...... Cis Ria AA RI 16.91.359 
Cerchielto!. sori ei 16.91.3681 
Molla interna alla scarpetta .......... ERRE RA da 16.91.363 
Rivestimento cerchiglio ................. Lee eceerrrcrreenao 16.91.365 
‘Rivestimento scarpetta di contenzione ..................0.0.001% 16.91.3687 
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso .......... vige a 16,91.369 
Suoletta metallica alla scarpetta ......................-00000%% 16.91,371 
Riparazione per rottura asta del cosciale ........................ 16.91.3973 
Riparazione per rottura asta del gambale .................000000, 16.91.375 
TUTORE PER ANCA 
È costituito da: 


— telaio di acciaio inox o fega leggera ad alta resistenza meccanica, 
rigido o articolato, applicato all'arto con allacciature, rivestito o pla- 
sticato, interessante l'anca e, parzialmente, o totalmente, la gamba 
ed il piede 

— rigido od articolato all’anca ed al ginocchio con opportuni dispositi- 
vi di blocco e sblocco 

— sandalo o rialzo rigido o articolato 

— con contentore di stoffa o-di cuoio applicata al telaio, sia nella par- 
te del tronco che, eventualmente, a tutta ia gamba; 

— contentore del ginocchio con allacciature 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo del tronco e 
dell'intera gamba, compreso Il piede. 


Ma 
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ECC 


5.200 
3.850 
50.150 
33.400 
85.900 
85.900 
151.050 
21.850 
33.400 
19.300 
34.050 
34.050 
34.050 
34.050 
46.750 
53.250 
171.450 
86.450 
70.900 


97.800 
106.150 
143.000 

70.100 

43.100 

55.100 

25.450 
109.700 

73.300 

42.000 

90.750 

71.450 
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RIGIDO ALL’ANCA FINO Al PIEDE INCLUSO 


Con ginocchio rigido e sandalo Higido 

con armatura rivestita ...... A TIRI RIE A IERI ORE 
con armatura e contentore della gamba . . SARRI a 
di piastica i.e eri piene 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENTO: cisti raga Sii a 


Con ginocchio rigido e sandalo articolato 

Con armatura rivestità ................... Leste RRITESA 
con armatura e contentore della gamba ............... RE siva 
di:piastica ninna 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente ......... lacadgenesa SRRZZIONE dado pepe 


Con ginocchio rigido e riaizo rigido 

con armatura rivestita .....................00.0> {larga 
con armatura e contentore della gamba .................. IRA 
di-piastica....iiiiiaili enna tra 
C.S. su misura con isagiboniia predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONIO! nor iran dci aber eda 


Con ginocchio rigido e rialzo articolato 

con armatura rivestità .................. 0.0 0r 00 rreriienone 
con armatura e contentore dalla gamba ........ ina naal 
GI DIASHCR i... riti a 
c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati su! pa- 
ziente . TR intatti a ata pa . 


Con ginocchio articolato e sandalo rigido 

con armatura rivestità................... Shu lerarea tetano sua 
con armatura e contentore delia gamba ..... RSA sa 
DI (DIASTCA: sii Cane aa 
€.8. su misura con elementi predisposti direttamente adaitati sul pa- 
DOME": vendere lola 


Con ginocchio articolato e sandalo articolato 

con armatura rivestita ..............L0 000 arsedia tina 
con armatura e contentore della gamba ................0..0..0.> 
di piasticali:c:ioiitiite ae eni acari 
c.S., su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONTO. iii SOLE SOIT 


Con ginocchio articolato e rialzo rigido 


«con armatura rivestita .................0-.0 creino 
con armatura e contentore della gamba ...............-- 0000 
di plestica v.le RIE A ARA 
C.8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sui pa- 
ZIENTe: c.ca RENE Sertdu na 
Con ginocchio articolato e rialzo articolato 

con armatura rivestita ........ ARIETE sanare nie pene 
con armatura e contentore della gamba ..... RETAFEIETE, diana nre 
di: plastica urine ii ar 
C.8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente: i.e ER PRESCRITTO eagle nia 


— 39 — 
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16.41,001 
18.41.003 
16.41.005 


16.41.007 


18.41.0098 
16.41.011 
16.41.013 


16.41.015 


16.41.019 


16.41.021 
18.41.023 


16.41.025 


16.41.027 
16.41.029 
16.41.031 


16.41,033 


16.41.0935 
18,41.037 
18,41.039 


16.41.041 


16.41.043 
18.41.045 
16,41.047 


18.41.049 


18.41,.051 
16.41.0539 


‘16.41.055 


16.41.057 


16.41.059 
16.41,061 
16.41.063 


16.41.065 


Seric generale - n. 7 


PREZZO 


813.650 
891.800 
799.400 


666.900 


894.900 
1.028.850 
823.250 


730.650 


1.021.450 
1.080.800 
992.700 


831.400 


1.046.150 
1.131.600 
1.016.300 


868.100 


880.350 
1.014.850 
795.800 


676.800 


820.150 
1.041.000 
801.750 


694.550 


1.051.250 
1.123.100 
1.021.000 


860.859 


1.075.600 
1.169.550 
1.044.400 


897.650 


10-1-1989 
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Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido 

con armatura rivestita ...............,.... ilaria arena dass 
con armatura e contentore della gamba .............. Cupi tazan 
di PIASTICA Licia aiuto 
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
ziente ..........,..., sii RR na des ialens ene Daga 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato 

con armatura rivestità .............0.., cetra RR 
con armatura e contentore della gamba Metri + 
di: plastica iure ine ia alia ale usa 
C.5. SU Misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
ZIONE ..........., SCIARE pie ere ae need alata 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 

con armatura rivestità .................. certe reririeoe 
con armatura e contentore della lire CURA dalia eun 
Oi plastica: s..... iii 
C.S. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sui pa- 
ZIENIO siii ARRE Nara ele nia 


Con ginocchio articolato con arresto e riaizo articolato 

con armatura rivestita ............... Canina ae Vieri 
con armatura e contentore della gamba ............... Lv 
di plastica. uniti lare 
G.S. SU Misura con elementi predisposti adattati direttamente sui pa- 
ZIONO cina iaia la e FITTA 


ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO 


Con ginocchio rigido 6 sandalo rigido 


con armatura rivestita ................ Leve ierri irene peas 
con armatura e contentore della gamba .............. SRI 
di: plastica... icone Rena 
c.9. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
ziente: nea cenere catene 
Con ginocchio rigido e sandato articolato 

con armatura rivestita .................. 00 rerrrrera te sandi 
con armatura e contentore dellagamba ......... REEVES 
di plastica ............... gl ace sea dita 
C.S. su Misura con elementi predisposti adattati direttamente Sui pa- 
ZIOIMO: culi ili ea ad e ia NODO: 
Con ginocchia rigido e rialzo rigido 

con armatura rivestita ........ Talia iero 
caldi i 
di'piastica c.c iaia 
c.s. su misura con eiementi predisposti adattati direttamente sul pa- 
Zionio: ici nine te Serate sta dia 
Con ginocchio rigido e rialzo articolato 

con armatura rivestità ....................... 00100010000 Lai 
con armatura e contentore della Gamba ................ tree 
di plastica ...... SESTA TCA etnia enni 


c.8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIONIO +0... eec rc cr rc cerceroresiconecerenroriiceosinee 


iu 


Scrie generale - n. 7 


as ]_nn 


16.41.0687 
16.41.069 
16.41.0271 


16.41.073 


16.41.075 
16.41.077 
16.41.079 


16.41.081 


16.41.083 
16.41.0895 
16.41.087 


16.41.089 


16.41.091 
16.41.093 
16.41.095 


16.41.097 


16.45.001 
16.45.003 
16.45.005 


16.45.007 


18.45.009 
16.45.011 
16.465.013 


16.45.0î5 


16.45.017 
16.45.019 
16.45.021 


16.45.023 


16.45.025 
16.45.027 
16.45.029 


16.45.0391 


1.001.200 
1.114.500 
930.850 


788.200 


1.013.850 
1,158.050 
955.000 


808.450 


1.161.500 
1.205.050 
1.126.000 


940.850 


1.186.400 
1.273.500 
1.149.150 


977.350 


885.650 
1.016.500 
838.250 


712.000 


925.550 
1.082.800 
863.150 


732.400 


1.093.800 
1.164.700 
1.061.400 


875.150 


1.118.600 
1.186.500 
1.085.100 


812.100 
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Con ginocchio articolato e sandalo rigido 

con armatura rivestita ...... SPOLA ORA Io rale RAUTI 
con armatura e contentore della gamba . ARRE E COME 
di: plastica lic a E RE 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIOMO: cirie VAI dotese 


Con ginocchio articolato e sandalo articolato 

con armatura rivestita ..,.....,...... Suite PESO 
con armatura e contentore della GAMDA LL... 
di plastica ...... E RAI I I 
C.S. Su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONIO: cir cia IRSA 


Con ginocchio articolato e rialzo rigido 

con armatura rivestita ................. ebree 
con armatura e contentore della gamba ......................... 
di plastica: cli AR eni arnie 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIO: iii se EINE LA NERI erre 


Con ginocchio articolato e rialzo articolato 


con armatura rivestita ....... ESCE NCR Lr pa ala 
con armatura e contentore della gamba ............... rata 
di:piastica: i... ci dana iaia ae 
C.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa 
ziente ..... RSA RO RISO quel 


Con ginocchio articolato con amesto e sandalo rigido 

con armatura rivestita ................... 0 
con armatura e contentore delia gamba ................... 0000 
di plastica ....... intenti 
C.S. Su Misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONIO =. uu TRL e i a ia t 


Con ginocchio articolato con amesto e sandalo articolato 

con armatura rivestita .............0 verrete 
con armatura e contentore dellagamba ......... RE n 
di: piastion i... urea RI LENRL RE 
c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
DEMO: siii see rara 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 


9 0000446 è red 0044004940 


con armatura rivestita ...............L Lr eerrirrrrrerinerione 
con armatura e contenitore della gamba ...... hl 
di plastica: ine ria a » 
C.8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sui pa- 
ziente ....... REAPER a at ar ‘anatra tane i 
Con ginocchio articolato con amesto e rialzo articolato 

con armatura rivestità ............0. ec rser rev ire re cineni 
con armatura e contentore della gamba ......................... 
di plastica ............. si a 
€.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente . SANARE AES A E a a È 


SS57 1 pene 


16.45.0393 
16.45.035 
16.45.037 


16.45.039 


16.45.041 
16.45.043 
16.45.045 


16.45.047 


16.45.049 
16.45.051 
16.45.0539 


16.45.055 


16.45.057 
16.45.059 
16.45.061 


16.45.063 


16.45.065 
16.45.067 
16.45.069 


16.45.071 


16.45.073 
18.45.075 
‘ 16.45.077 


16.45.079 


16.45.081 
16.45.083 
16.45.085 


16.45.087 


16.45.089 
16.45.091 
16.45.093 


16.45.095 


Serie generale - 


n.7 


950.750 
1.094,250 
943.200 


798.550 


999.490 
1.140.309 
967.550 


818.850 


1.198.400 
1.209.100 
1.361.150 


932.050 


1.223.000 
1.259.600 
1.184.200 


968.650 


1.018.700 
1.163.350 
978.250 


827.550 


1.058.500 
1.209.750 
1.002.300 


847.950 


1.233.600 
1.283.850 
1.194.450 


986.400 


1.257.950 
1.330.600 
1.218.050 


1.022.900 
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ARTICOLATO CON ARRESTO ALL'ANCA 
FINO AL PIEDE INCLUSO 


Con ginocchio rigido e sandalo rigido 

con armatura rivestita ............... sara diana Colleri a 
con armatura e contentore delia gamba AIA AAT AA Vasca 
dI\Piastica'. i. ita rh 
c.S. Su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIOnNia cuscino prissaida a Agora aa areale 


Con ginocchio rigido e sandalo articolato 

can armatura rivestità ................0. becera riiirennea 
con armatura e contentore della gamba .....................0... 
di':blastica: 1.0.0 aaa iaia 
C.$. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sui pa- 
ZIONO: siii FRSRICIAA para RCA CRANE i 


Con ginocchio rigido e rialzo rigido 

con armatura rivestita ..................,.,. IE SETTORI 
con armatura e contentore dellagamba .............. PRIERIORRA CAI 
di piastica ............... ina nai a Vela gaia 
c.s. Su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa: 
ZIONIO sii RR ERRATA DEE 


Con ginocchio rigido e riaizo articolato 

con armatura rivestita .................. beer 
con armatura e contentore della gamba ........ Ra 
di plastica ............0L cerro . CI 

c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


Ziente ..... desurresrarionerrae sie RR Sara 


Con ginocchio articolato e sandalo rigido 

con armatura rivestita ............. RIA ERTTA 
con armatura e contentore della gamba ............... SR 
ici piastioai ll a prete ere 
c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIONIO: ii. colite aero iaia 


Con ginocchio articolato e sandalo articolato 

con armatura rivestita ..................... RAEE IRE 
CON armatura 0 cOnIenIore ella GAMBA ».....-.....:---1--c--->. 
di plastica ...... REA CE annata agg ragni 
C.8. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENTE ..........0.... RIS AIA RC TAO 


Con ginocchio articolato e rialzo rigido 

con armatura rivestità ..................... vrcenila aan 
con armatura e contentore della gamba ................ drei ce 
c.s, su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIONMO: «acireale ee eni 


Con ginocchio articolato e rialzo articolato 

con armatura rivestita ............... 0.0 eccita SE 
con armatura è contentore della gamba ..............1c rr 
G.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 


ZIONIO: ini arterie 


—_ 42 — 
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16.51.0017 
16,51.003 
16.51.005 


16.51.007 


18.51.009 
16.51.0171 
16.51.013 


16.51.0156 


16.51.01? 
16.51.019 
16.51.021 


16.51.0239 


18.51,025 
16.51.02? 
16.51.029 


16.51.031 


16.51.093 
16.51.0395 
18.51.037 


16.51.0399 


16.51.041 
16,51.043 
16.951.045 


16.51.047 


16.51.049 
16.51.05Ì 
16.51.0563 


16.51.055 


16.51.057 
18.51.0509 
16.51.081 


16.51,069 


904.700 
1.038.650 
842.200 


714.950 


944.050 
1.081.650 
866.550 


735.250 


1.097.200 
1.161.500 
1.060.250 


894.450 


1.121.800 
1.212.100 
1.088.050 


930.950 


979.000 
1.116.150 
946.850 


801.400 


1.018.400 
1.162.700 
969.100 


821.800 


1.201.150 
1,234.800 
1.164.700 


1.226.950 
1.281.309 
1.187.650 


987.600 
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[sco | memo — 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido 

con armatura rivestita ................ ari er inenne 
con armatura e contentore della gamba ... Lenghe nana 
Ul: PIAStica cirie 
c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente ...............: CREO SIR LARIO 


Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato 

con armatura rivestita ....................... Logeune RR 
con armatura e contentore della gamba .......... SERE TA IONE 
di plastica ..... aaa Seneca za 

c.S. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
Ziente .......... RR E ERO AA 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido 

con armatura rivestita ........ suician ubi e RATES 
con armatura e contentore della gamba ........................, 
di plastica ....... SERRE CA near e ae arr 
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa: 
ziente ............. idee er ranArn eritrea 


Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato 

con armatura rivestita ..... DURI AE ne PE 
con armatura e contentore della gamba A A ERT 
Gi: plastica vini nane RL arene 
C.S. SU misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente ..... VESTIOE RR A o AR 


RIGIDO ALL’ANCA 
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


Con armatura rivestita .............,0. crv rrrrere rizzo nea 
con armatura e contentore della COSCÌA-.............L-L LL errert 
di plastica .......... PIRRO A AIIIO PES A VR SIE 
C.S. su Misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIOMO iii PRIMARIO SITO ITA OI ladroni 


ARTICOLATO ALL'ANCA 
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


Con armatura rivestità ...........-....,,--0 rr irerrr iene 
con armatura e contentore della COSCcia ...............10 10010000 
Gi piagtica i... iii causi ORI 
C.S. SU misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente: -i.ucuricnia Garantire aan sat 


FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO 


Con armatura rivestita ............... 0. crrrrrarinirenicee 
con armatura e contentore della COSCIA ...........0.10cr0eerrt 
GI PIASHCa: ...iiiiiiriennv e ra rr 
C.5. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente ..... FAME ENER n RIT n 


ala MR 


16.51.065 
16.51.067 
16.51.069 


16.51.071 


16.51.073 
16.51.075 
16.51.077 


16.51.079 


16.51.081 
16.51.083 
16.51.085 


16.51.087 


16.51.0389 
16.51.091 
16,51.093 


16.51.095 


16.55.001 
16.555.003 
16.55.005 


16.55.007 


16.61.001 
16.61.003 
16.61.005 


16.681.007 


16.65.001 
16.65.003 
16.65.0065 


16.65,007 


Serie generale - n. 7 


1.037.100 
1.185.100 
981.800 


1.078.900 
1.228.500 
1.005.600 


850.900 


1.237.450 
1.305.600 
1.197.880 


1.005.250 


1.261.600 
1.356.500 
1.221.450 


1.041.750 


651.700 
741.300 
718.300 


493.150 


703.950 
788.750 
694.150 


530.200 


730.200 
792.800 
719.800 


548.250 
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ECERCE 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 

DETRAZIONE 
Per tutore per anca costruito in acciaio al carbonio plasticato o verni- 
CIRO: citi 16,81,101 
AGGIUNTIVI 
Armatura CAlcangare ............... 10000 16.685.251 
Asta allungabile ................00L cr rrrrrrrrrirericereo zine 16.85.253 
Contentore imbottito per ginocchio .............LL Letra 16.885.255 
Cuscinetto di CONTENzIONe ..........,,... LL cereririererinea 16.885.257 
Estetizzazione del polpaccio 0 del cosciale ....................,. 16,85.259 
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto a ponte . ........ 16.85.2681 
Articolazione supplementare per l'abduzione e l'adduzione dell'anca .. 16.85.2683 
RIPARAZIONI 
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione: 
— tibio-tarsica ............ IGEA RESA RR RE ia 16.90.2651 
i Ge FINOCChIO iii rn 16.90.253 
-GOMANCO iii arnie 16.90.255 
Allacciatura elemento mobile ................ dale ea 16.91.2651 
Allacciatura elemento fisso ................... e eccerieieee 16.91.253 
Allungamento dell'asta .................. cre rc rrrsirerorinose 16.91.255 
Asta malleolare rigida ................. Le rerererirerionineo 16.91.257 
Asta malleoiare articolata .................0.....0.. sorroscsoe 16.91.259 
Cinghia ed attacco con fibbia ............. Lc errrrrrerininea 16.91.261 
— attacco con fibbia .................. Lc cetrriririreiania 16.91.263 
— “Cinghia <il andere ita 18.91.2685 
Copriarticolazione ginocchio ............... ARE RCONOT 16,91.267 
Copriarticolazione malleolare ................, IR ER e 16.91.269 
Contentore per ginocchio ......................... tt 16.91.271 
Cuscinetto di contenzione .................... crete 16.91.273 
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa .......... 16.91.275 
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa ......... A 16.91.277 
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale su modello di gesso ..... 16.91.279 
Fissaggio cerchiello e rivestimento ............... erre 16.91.281 
Prolunga per leva per arresto a ponte ...............,. vert 16.91.283 
Revisione articolazione malleolare ..........................0. 16.91.285 
Revisione articolazione dei ginocchio ........................., 16.91.2987 
Revisione articolazione dell'anca 
IO init erte 16.91.289 
== DIOCORDIM cirie sr 16.91.291 
— supplementare per abduzione e adduzione ................... 16.91.293 
Revisiene arresto a ponte al ginocchio ................,..10000 16.91.295 
Revisione arresto ad anello 0 sÌmiIli .................0.c rare 16.91.297 
Rivestimento di contenzione al tronco .....................0000. 16.91.299 
Revisione articolazione malleolare .................. ada tai 16.91.9301 
Rialzo applicabile al sandalo finoacm.5...............-.....0.% 16.981.303 
Rialzo applicabile al sandalo citre cm.5..................ecrte 16.91.9305 
italiani di contenzione posteriore garnba, ginocchio, coscia . 16,91.307 

RIOT CRESCI quenresasresezioe 16.91.309 


—15% 


53.800 
80.900 
51.050 
32.200 
151.050 
17.100 
28.750 


17.100 
17.100 
17.100 
14.350 
14.350 
82.350 
45.850 
68.000 
17.100 
8.600 
8.400 
5.200 
4.750 
41.100 
33,400 
85.900 
85.909 
151.050 
21.850 
19.300 
34.050 
34.050 


34.050 
34.050 
34.050 
34.050 
34.050 
258.000 
34.050 
46.750 
53.250 
171.450 
86.450 


10-1-1989 Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n..:7 
=== @___—_rry_m 1=#=+—TyT<PEXwhnpnwW-rrrrrxCmP_m_===="====== anni 


co 


Appoggio ISchiatico ..........,...... LL crrrrrrarerienessore 16.91.3171 ‘70.900 
Articolazione ginocchio: 

e [DOFA inn i AO ei 16.91.313 97.800 
— con bloccaggio .................. rec crrrttrorerroreoso 16.91.315 106.150 
2 CON ESÌA:iiianie rate pra aaa 16.91.317 113.000 
Asta per cosciale o gambale .................- ces cseereniese 16.91.319 70.250 
Cerchiello Lil. rari 16.91.321 43.100 
Miolla interna alla scarpetia ...............L0 vv 16.91,323 55.100 
Rivestimento cErchielio .............,..c ecc ecceerrrrrceteneo 16.91.325 25.450 
Rivestimento scarpetta di contenzione .....................00., 16.91.327 109.700 
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso ................... 16,91.329 73.300 
Suoletta metallica alla scarpetia .............Lc00r res treerenoo 16,91.331 42.000 
Riparazione per rottura asta del COSCÌAle ..............,..0.00.. 16.91.3393 90.750 
Riparazione per rottura astadelgambale ..................cet 16.91.3935 71.450 


si Mt 
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO 
SUPERIORE (17) 


L'applicazione e fa fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico orlopedi- 
co abilitato. 
Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in: 


DOCCE 


Per mano e dita 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato 0 verniciato o rivesti- 
to oppura di plastica; il tutto realizzato su modello di.gessa negativo e 
positivo: 

4 (+ (+ A 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui pa- 
ZIONIO =. nt i 


Hi0Ida cia erro 
Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ZIENTO ...........% perenne ieri lane « 


Per polso o avambraccio 

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivesti- 
to oppure di plastica: 

— palmare del medesimo materiale sopra descritto 

— opportune allacciature 

— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo 

figidà ...........csc 00 0ecerecerso Gaara ian nm 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui pa- 
Ziente-.;.. illa erariale 
articolata, a molla ........... Tunfia aes iaia 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
ziente ........ Lila a a iii Ru e 


Per braccio 

È costituita da: 

— una doccia di alluminio piasticato o verniciato o rivestito oppure di 
plastica 

— opportune allacciature 

— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo 

HIGIOR: cina i ana anta 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa- 
Zenoni siii ii SRO vanadia disiepraere 
articolata al gomito ..............-...: ir rirrccranenininee 
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pe 
ZIENO: oi EE ne ein A III Gi botti 


Toraco-antibrachiale unilaterale o bilaterale rigido o articolato 

È costituito da: 

— una valva alluminio piasticato o verniciato o rivestito oppure di pia- 
stica 

— una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, 
l'avambraccio e la mano, in posizione di schermitore 

+— corpetto con relative allacciature 

— if tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo. 


RES 7 


Serie generale - n. 7 


e | _ 


17.01.001 


17.01.003 


17.03.001 
17.03.003 


17.05.001 


17.05.0038 
17.05.005 


17.05.007 


17.15.001 


17.15.003 
17.15.005 


17.15.007 


191.700 


100.750 


171.100 


89.850 


187.750 


94.500 
205.050 


100.900 


227.650 


120.150 
271.000 


147.600 
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Unilatorale 

Rigido +ossss1notos pè 0060006054104 408 4090080140640 00550446 
C.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIONIO: iii i eteri 
articolato alla Spalla ............... bbc crerrererareziriceno 
C.8. su Misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
Pazionte ici iii tri rente cine 
Articolato al gomito ............., ce rrrrrrrir ici re sicanene 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONIO: iaia ara ai 
Articolato alla spalia e al gomito .............. LL rrireririina sa 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: iii ta 


Rigido 

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati su! 
paziente”: cir ala at tane 
Articolato ad una spalla ..............L.. Lc c ese drrrcrseriro 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
Pazionte: <;u..iraniz ii ana 
Articolato ad UN gomito .................eecirrrrrergone» 
C.8. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZiente: Gli aan nt 
Articolato ad una spalla eadun gomito ...................00. 
€.s. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente ....;-..viiriiaia tera 


Articolato ad una spalia ea due gomiti ................-...0...- 

C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente... iii iene 
Articolato alle due Spalle ...............L. Le rrrrresrenioirae 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE: Linee i eil 
Articolato alle due spalle e ad un gomito ............... vee 

c.s. su misura con Lacan predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE LL... Leccese vasi Fuwadiarta Larson: 
Articolato alle due spalle e rg due gomiti; ciuccio eine 


c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente: iii dieta na Vee da 


AGGIUNTIVI 


Palmare sfilabile .....-....... 000 pata POCO 
Articolazione per gomito, libera bioccabile ....................... 
Settore o tenditore per regolazione ................-.. Lcd 


RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento MODIIA .............0 rec crsrrerrrerono 
Allacciatura elemento fisso ...............-.Lcrrrrrerericioe 
Articolazione per polso .............. Le rrrscrrresiresreneniae 
Articolazione per gomito ............... 00 0srtrrrta crea 
Articolazione per spalla ...........:...2: 00 ccsirrrreserzacano 


AR, gen 


Serie generale - n, 1 
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17.21.001 


17.21.0093 
17.21,005 


17.21.007 
17.21.009 


17.21.011 
17.21,013 


17.21.015 


17.21.017 


i7.21.019 
17.21,021 


17.21.023 
17.21.025 


17.221.027 
17.21.029 


17.21.0891 
17.21.0933 


17.21.035 
17.21.037 


17.21.039 
17.21.0413 


17.21,043 
17.24.045 


17.21.047 


17.85.001 
17.85.003 
17.85.005 


17.91.001 
17.981.003 
17.91.005 
17.981.007 
17.81.009 


441.900 


267.800 
518.950 


328.550! 
495.000 


309.450 
554.650 


356.350 


566.800 


356.900 
669.750 


434.950 
628.200 


411.100 
718.700 


463.050 
795.650 


506.050 
718.700 


462.700 
795.650 


806.050 
871.650 


548.700 


55.900 
78.050 
69.800 


15.750 
15.750 
59.650 
63.050 
73.000 
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Cinghia ed attacco con fibbia ................. 0. 17.91.011 17.300 
+— attacco con fibbia ....................L. re cirrriirrinoo 17.91.0139 8.500 
— cinghia ............. Le. srosveneziz ionica vado 17.91.015 8.050 
Corpetto per toracoantibrachiale aura a RE a 17.91.017 17.100 
Molla per polso ....,. PIRANO RE II RSA AA 17.91.019 14.650 
Rivestimento per doccia; 

Per mandi iaia a ra te 17.91.021 21.700 
=: Pr DOISO/; iii ian 17.91.023 21.700 
— Perbraccio ............. vetreria ira RR ei 17.91,025 27.250 
— pertoracoantibrachiale ............ SIONE urea 17.91.027 105.400 
TUTORI 


Per la riabilitazione della mano e delle dita 
È costituito da elementi prefabbricati da adattare sul paziente. 


Per flessione dorsale dell’articolazione radiocarpica ............... 17.31.001 150.800 
Per la distensione delle tre articolazioni digitati .................,. 17.31.003 161.400 
Per ta flessione deill’articolazione digitate media .................. 17.31.005 35.700 
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione digitale 

Media... crotone AR aaa 17.31.007 43.100 
Per fa distensione di tutte ie articolazioni digitali con ancoraggio al pol- 

SOL ERO RT STA  me REANO Re 17.31.009 78.950 
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice .................. 17.31.011 46.750 
Per ta distensione delle articolazioni media e terminale delle dita ..... 17.31.013 53.800 
Per la flessione dorsale dell’articolazione radio-carpica {paresi del ra- 

diale) 17.31.0158 78.950 
Per ia distensione di un dito ............ Lc rierecarareeo 17.31.017 43.100 
Per fa flessione dell’articolazione metacarpo-faiangea ..... iaia 17.31.019 64.500 
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione metacar- 

po-falafigna: iii carie ala e a 17.31.0241 89.500 
Per la flessione dell’articolazione metacarpo-falangea per impedimenti 

alla distensione e contrazione delle dita lunghe ..... siate 17.31.023 96.900 


PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA 


di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato 
con rivestimento in pelle 0 

valva di stoffa o di plastica 0 di cuoio di contenzione dell'avambraccio 
o del braccio 


opportune allacciature 

costruito su modello di gesso negativo e positivo. 

Avambraccio su modello di gesso negativo e positivo .............. 17.35.001 277.300 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

DAZIANTO': (ili i valga MEET RAE 17.35.003 171.200 
Braccio senza presa della spalla, costruito su modello di gesso negati. 

vo e positivo: 

con gomito rigido ....................... Lee 17.35.005 238.100 
c.8. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente . DILRIE ANAAO E ALTRA A AVRA STRO SA RARA 47.395.007 155.450 
Articolato libero PRIORE RA PIRO ATO 17.25.009 331.200 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente .......... iecnniurana isa eat 17.35.0117 . 181.059 
Articolato a molla per la flesso estensione delgomito .............. 17,35.013 320.400 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

DEZIOENO: iii reina cuenta 17.35.015 197.550 


— 48 — 
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Articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con compo- 
nenti predisposti direttamente adattati sul paziente ............... 


Braccio con presa della spalla: 

Rigido: dii a perni dal e Vane 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONIO iii I e eta 
Articolato al gomito, rigido alla spalla ............... Lies 
€.8. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
POZIONIO: Licia E ca 
Articolato su molla al gomito, rigido alla spalla ................... 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONIO Lilia e nn 


AGGIUNTIVI 


Arresto graduabile al gomito 0 al polso .................0. 0 
Arresto a scatto al GOMITO .................. titre 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico ............ 
Articolazione di spalla con presa toracica ....................... 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio dell’articolazione del: 
ZI POISO"<iiranrlede 


Allacciatura elemento MODIIO: cicci rn 
Allacciatura elemento fisso ..................L cr ceeiierrtoe 
Arresto graduabile al gomito o al polso ....... LETTA Ra ae 
Arresto a scatto al GOMito ............ cerro crrreeiona 
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico ............ 
Articolazione per polso ............... rr rrrrrrrrrrrizioneo 
Articolazione per gomito ....................0000e Anni 
Articolazione per spalla ................. ceri ieri rinite 
Cinghia ed attacco con fibbia ................. verrei 
— attacco con fibbia ..................-. Le brerrrrrerio 
— Cinghia ............ c.c e rr eriareniiroreria nico sereno 
Molla per polso ....... MES IIRE elia alice vai sian 


Per spalla con molia extrarotante 

di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, rivestito 
oppure di plastica o altri materiali rispondenti alia garanzia del presidio 
corpetto con allacciature 

molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio 
dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molia, 
posto al centro della parte posteriore dell'armatura 

due docce di alluminio piasticato o verniciato 0 rivestito oppure di pla- 
stica 

opportune aliacciature 

dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o ela- 
stici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio 

il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo ........... 
C.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
paziente... iO LARE AR 


49 — 


17.35.017 


‘17.35.019 


17.935.021 
17.35.023 


17.35.025 
17.35.027 


17.35.029 


17.85.051 
17.85.053 
17.85.055 
17.85.057 


17.90.051 
17.90.0593 
17.90.055 
17.91.0651 
17.91.053 
17.91.055 
17.91.0057 
17.91.059 
17.91.061 
17.91.063 
17.91.065 
17.91.067 
17.91.069 
17.91.071 
17.91.073 


17.41.001 


17.41.003 


Scrie generale - n. 7 


59.650 
119,050 
145.750 
369.650 


17.100 
17.100 
17.100 
185.750 
15.750 
53.250 
105.600 
145.750 
53.250 
60.650 
69.250 
17.300 
8.500 
8.050 
13.450 


417.750 


247.750 
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RIPARAZIONI 


Allacciatura elemento mobile .......... iaia FIERA 
Allacciatura elemento fisso ................... ne ateanenati 
Articolazione al gomito ............... Patania sha 
Cinghia ed attacco con fibbia ......................0 re 
— aitacco con fibbia ............ DIRITTI a 
— Cinghia ...............060.. sbilra e evaiea iiae 
Molla extrarotatoria ...............--.0- ee piatta 


— 50 


17.91.101 
17.91.1083 
17.91.105 
17.91.107 
17.91.109 
17.91.111 
17.91.113 


Scrie generale - n. 7 
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO (18) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato. 

Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in: 

— CORSETTI 

— BUSTI 

— REGGISPALLE 

— COLLARI 

— MINERVE o GORGERE 


CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA) 
CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide postariori ai lati del- 
la colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e 
rinforzi esterni in pelle e due molie flessibili anteriori, con allacciatura 
centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione: 


Per'uomo:: cinica ie aan 
perdonna .................... CERERE EE 


con parte anteriore elastica: 
DET UOMO: iii PRI ara 
Per donna... LI RR lai 


in stoffa doppia con parte anteriore elastica: 
DE uomo: licia iran 


con pancera contentiva: 
PErUOMO?L cina Gpadaidiie eranini 
perdonna::.i.dic. tei ne ea ei 


CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato: 


PET:LOMÒO cirie cel serali 
per donna... ria 


con pancera contentiva: 


sa 


18.01.001 


18.01.0098. 


18.01.005 
18.01.007 


18.01.0098 
18.01.011 


18.01.013 


18.01.015 . 


18.01.017 
18.01.019 


18.05.001 
18.05.003 


18.05.005 
18.05.007 


18.05.0098 
18.05.011 


18.05,013 
18.05.015 


18.05.017 
18.065.019 
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134.700 
170.900 


158.100 
191.400 


151.600 
188.300 


204.050 
238.150 


280.350 
336.800 


178.150 
214.000 


214.550 
279.700 


271.550 
338.700 
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DI SERIE (DORSO-LOMBARE) 


Di stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul 
paziente: 


con allacciatura centrale: 


AGGIUNTIVI 


Ascetlare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile ..... 
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc. .................... 
Fascia epigastrica .................. Lada aa 
Fascia ai Hrocanteri ............. Lr rricerrrrrrrnirnorine» 
Molla supplementare .................L iii 
Pattina sotto pube ............... Lee eerrcecre seri rereeeceno 
Spallacci SEMPIICI ........... 0 eerrrrrrrirarericvesiresio 
Spallacci modellati ........ CORTA EA ENI RR e PI 
Taglia oltre cm. 110di circonferenza .............. i 
Tessuto alto fino alle ascelle .................... Lt 
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote- 
SI 

imbottitura compensativa, per SCOliosi ....................00, 


RIPARAZIONI 


Abbassare parte Anteriore ................. LL rrrrrrrrroreso 
Abbassare totaimente stoffa ......................... SAREI 
Allargare parte Anteriore ....................rr cri 
Attacco allacciatura ................. Leve cir vaeirrcoreniao 
GUuScInetto citrina pera pren 
Fascia epigastrica ................. LL crrirerrerrerereo 
Fascia ai trocanteri 1... 
Fettuccia a Ganci .............. Lernia 
Fibbia con relativo attacco ed INCONTTO ...................,,..0. 
Giarrettiera completa .................0cce rec cerrrericerona 


Molla. LORO 
Orlatura totale ................LL Lc ercrererrrrererinerecenio 
Orlatura parziale ....................00 vci 
Parte anteriore in elastico ................... vr crrrrriveriros 
Pattina SOttO PUDE .................crrreccrrrrero re rarzenino 
Rivestimento al cuscinetto ................. ERE RIPA IN PRALE 
Sostituzione davantino .................. SARE APE ERI TIT 
Spallacci SEMPIICÌ LL... ececrrreeceririrerericaceroo 
Spallacci Modellati ..................11 cc rrrrcerrirrenenioo 
Telini centrali anteriori .................. LL. 00 irrrrirrrasea 


_ S2—- 
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18.11.001 
18.11.003 


18.15.001 
18.15.003 


18.85.001 
18.85.003 
18.85.005 
18.85.007 
18.85.009 
18.85.011 
18.85.013 
18.85.015 
18,85.017 
18.85.019 


18.85.021 
18.85.023 


18.91.001 
18.91.0093 
18.91.005 
18.91.007 
18.91.009 
18.91.011 
18.91.013 
18.91.015 
18.91.017 
18.91,019 
18.91.021 
18.91.023 
18.91.025 
18.91.026 
18.91.027 
18,91.029 
18.91.0391 
18.91.0393 
18.91.0395 
18.91.0097 
18.91.0939 
18.91.041 
18.91.043 


78.950 
99.450 


78.950 
98.450 


162.300 
48.050 
32.100 
16.650 

6.600 
12.350 
32.100 
42.350 
48.050 
40.450 


36.600 
22.500 


32.300 
40.900 
27.550 
12.250 
56.650 
41.100 
25.350 
27.550 
12.250 
12.000 
750 
26.250 
5.850 
26.650 
19.200 
‘65.050 
11.600 
21.700 
41.100 
41.100 
47.850 
72.550 
57.750 
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Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote- 


Brela e nta ai ; 


BUSTI 
RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA) 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio piasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di 
bacino a molla, due aste laterali, costruito su modello di gesso negati. 
vo È positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ..............10000000% 
c.s. su misura con componenti predisposti, direttamente adattati sul 
paziente ...... (a MORETTI 


‘con corpetto in cuoio .......... ci a CAICIET 


C.S. su misura, con componenti predisposti, direttamente adattati sul 
paziente ..............., CIO a renne 


RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE 
O PRESA DI BACINO 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con ri- 
vestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di 
spinta di adatto materiale, comunque collocate, costruito su modello 
di gesso negativo e positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ....... LORI 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente sul paziente . 
con corpetto iN CUOIO ............... cc 10v0rr0reriricenionioo 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE”... ire aio sobria 


RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE 
ILIACHE O PRESA DI BACINO (O «M.Z.») 


Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta 
resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con ri- 
vestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di 
spinta comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e 
positivo: 

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle ..................0..., 
c.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
DAZIONIO ii RETE TTTIA IERTOTA 
con corpetto di CUOIO ................10 Lee rrerererrererionioe 
t.8. su misura coh componenti predisposti direttamente adatti sul pa- 
ZINIO. ia ianlali canal ee leleine ate 


AGGIUNTIVI 


Cuscinetto di COMPPESSIONE ........... Lev rrrrrrrrrrrreeo sese 
Fibbia cOn attacco .............1100c0 000 ecrrrrcrereriseesee 


18.91.045 


18.21.001 


18.21.003 
18.21.0065 


18.21.007 


18.25.01 
18.25.0083 
18.25.0085 


18.25.007 


18.41.001 


18.41.003 
18.41.005 


18.41.007 


18.85.051 
18.85.053 
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486,100 


386.450 
552.700 


476.950 


584.100 
449.150 
664.150 


535.350 


429.750 
605.800 


520.150 


35.150 
6.050 


10-1-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7 
III ZZZ ZI _---I=-*-====—_=-x=-— "nr I 


Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco ......... 18.85.055 20.650 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica . .... aa 18.85.0567 - 54.250 
Asta ditrazionedicoliegamento alla mentoniera .................. 18.85.059 37.700 
Collare... ;icurlerie ciano ae 18.85.061 52.050 
Gorgera: ‘i.e ea a ao are 18,85.063 105.500 
RIPARAZIONI 

Allargare parte stoffa ...................... cei 18.91.051 36.600 
AMargare presa di DACINo ............10.. Lr rrreccerirerra nes 18.91.053 58.550 
Allungare parte metallo e stoffa .............L.. cetra 18.91.057 52.150 
imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare ............... 18.91.059 16.300 
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare .. 18.91.0861. 45.550 
Orlatura parziale ................... RR E TI EI 18.91.063 14.550 
Presa metallica sulle creste iliache ................. da sebiege RI 18.91.065 165.350 
Rivestimento e imbottitura placca di pressione ................... 18.91.0867 18.400 
Partestoffa @ pelle... crrerio ia canarini 18.91.069 152.350 
Saldatura o chiodatura .................. 000 ieerereronea 18.91.071 37.700 
Traverso scapolare ...... sosganena nds Ca Re ninni 18.91.073 52.700 
TIPO MILWAUKEE 


Con presa di bacino costruita su modello di gesso negativo e positivo, 
di plastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle 
aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodiz- 
zata, regolabili in altezza, e rivestite di piastica o pelle o altri materiali 
pelotte di compressione di adeguato materiale comunque tollocate, 
quante ne sono necessarie 

collare di.materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appog- 


gio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi ............ 7 18.45.001 776.150 
c.S. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

PAZIENTO ili aero aaa 18.45.003 536.350 
AGGIUNTIVI 

Anelto ascellare con relativi attacchi .................00. 00000 18.85.101 97.000 
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente ..... 18.85.103 131.850 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ........ 18,85.107 54.250 
Forcella di spinta acromiale ................ 000 18.85.109 82.800 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio .....................0 ceci 18.90.101 32.200 
Adattamento antropometrico ...................0 000 ecc 18.91.101 21.700. 
Appoggio i0Id60 .............. cere rcccrrcrrroracererroeeo 18,91.103 30.100 
Appoggio occipitale SEMPIICE ............Lccrrrirrerirenistea 18.91.105 30.100 
Asta:anteriore! rea ri ta 18.91.107 14.450 
Asta posteriore ..............ccce rr rcrrrcecionese sa 18.91.109 14.450 
Collare COMpiato ............Lccccrrtcerrrerirccerecaneo Re 18.91.111 44,100 
Cuscinetto di compressione ............ pa Rea nn n 18.91.113 43.750 
Guaina di rivestimento ad un'asta ....................0.0 18.91.115 6.150 
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Elemento di COMPIESSIONE .............. LL Lceericinroso Pc 
Presa di bacino $u modello di gesso negativo e positivo. nadia basso 
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica ...... Pa 
Cinghia ed attacco con fibbia ........... caraiccanzione seria a 
Attacco con fibbia ......... Sidia et ele 
Cinghia 


TIPO LIONESE 


Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con ‘ 


presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plasti- 
co indeformabile ad alta rigidità 

apribile anteriormente, posteriormente articotato con cerniere in ‘ac- 
ciaio inox 

costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità, apribile anterior. 
mente ....... VERRA AL Ra a ana lea AE 


TIPO A TRE PUNTI 


Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore regi. 


strabite in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, 


iliotombare, toracico. 
In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità: 


costruito su modello di gesso negativo e positivo ........... sail 


c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità ............... 
c.5. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui 
paziente: ae e te ea 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio ..............cL 000 rerereeerrenenaa 
Adattamento antropometrico ..........-....... eretti 
Appoggio soitoasceliare PIRUNGRIO a pelottà...;..; iii na 
Asta anteriore... errare 
Asta posteriore ..................0 RIE SIONI CA EA 
Cerniera per presa di bacino ....... LATI ani ar 
Cerniera per supporto posteriore ......................0 crt 
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache ..................... l 
Cuscinetto per piastrina a trifoglio .................. Lecce 
Cuscinetto sotto ascallare ................... Piadena e 
Pelotta anteriore .....................0, Cina 
Pelotta:dorsale i... a 


- Peloffa:icorAbare i.e zeri iii 


Piastrina con inserti filettati per ancoraggio Cintura pelvica ......... 
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica .... 
Piastrina di CONGIUNZIONE ............. Lee rccrrirrrorirenoo 
Piastrina forata per ancoraggio pelotta ......................... 
Piastrina sagomata per supporto pelotta ........................ 
Piastrina a trifoglio ............... eee crerr rea ricenenoa 
Valva laterale modellata ..................... 00 deG 


Sali 


18.91.117 
18.91.119 
1&91.121 
18.91.123 
18.91.125 
18.91.127 


18.51.001 


18.51.003 


18.65.001 
18.65.003 


18.65.005 


18.90.151 
18.91.1581 
18.91.153 
18.91.155 
18,91.157 
18.91.159 
18.91.161 
18.91.1693 
18.91.165 
18.91.167 
18.91.169 
18.91.171 
18.91.173 
18.91.175 
18.91.177 
18.91.179 
18,91.181 
18,91.183 
18.91.185 
18,91.187 
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1.075.050 


825.350 


643.300 
621.600 


565.050 


32.200 
21.700 
110.700 
57.750 
57.750 
34.850 
23.350 
17.950 
18.850 
17.950 
57.750 
98.100 
98.100 
27.100 
19.600 
19.600 
19.600 
17.850 
20.150 
320.700 
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Serie generale - n. 7 


|_ccoce | memo 


UNIVALVA DORSO LOMBARE O BOLOGNESE 


Di piastica senza ascellari, con allacciatura posteriore 0 anteriore e 
due cuscinetti di compressione comunque collocati. 
Costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18.55.001 


UNIVALVA DORSO LOMBARE PER SCOLIOSI 
A DOPPIA CURVA O BOLOGNESE 


Di plastica, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, 

con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compres- 

gione e compreso eventuale appoggio trocanterico. 

Costruito su modello di gesso negativo e positivo ................. 18,57.001 


RIVALVA CORSO LOMBARE 


Analogo al niececants codice 18.55.001 ma con due allacciature. 
Costrulic su inodelio di gesso negativo e positivo ................. 18.61.001 


BUSTI BOSTON 


È custituito da: 

modulo prefabbricato in polipropilene foderato intemamente in dur- 
foam 

rinforzato anteriormente da barre di propilene e posteriormente da due 
barre termosaldate 

la gamma delle misure dei miodelli risponde ad ogni esigenza antropo- 
metrica 

è realizzato mediante progetto da eseguire su esame radiografico del 
paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei 
corpi vertebrali 

con 4 fibbie di gallone/nylon, con rinforzo anteriore e due rinforzi poste- 
Fiori. 


PER LA SCOLIOSI LOMBARE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Transtrocanterica, 
Antiderotante IOMDAFe, ............... verrei 18.68.0017 


PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE 


Modulo con pelotte: 
Lombare, 
Trocanterica, 
Antiderotante lombare, 
Boston toracica, 
Anteriore toracica, ............1- 1.0 rrr see rrererecase, 18.68.003 


— 56 


562.850 


677.700 


583.200 


698.650 
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LIE 
[_ccoce | mero 


PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE CERVICALE 


Modulo con pelotte: 
Lo , 
Trocanierica, 

Antiderotante lombare, 
Boston toracica, 
Anteriore toracica. 
Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e 
ioideo ed aste tipo MilwaukGe ..................rrrrrrrrrrcerio 18,68,005 B47.600 


AGGIUNTIVI 
Pelotta addominale ....................... ceri 18,85.201 12.000 


PER DORSO CURVO 


Con presa di bacino in plastica prolungata posteriormente costruita su 

modello di gesso negativo e positivo, 

Con mollone di spinta montato anteriormente con relativo cuscinetto 
A di spinta sternale in gomma piuma o di materiale plastico ricoperto di 


pelle:-..trra ne eni i Ria . 18.71.001 491.700 
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente... rr oa n 18.71.003 413.900 
Con con spinta acromiale (come codice 18,71.001) ..............., 18.71.005 609.450 
c.s. con misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 

paziente: ino ila i ret 18.71.007 534.600 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio ...................cLL crestone 1 18.90.251 21.150 
Cuscinetto di spinta sternale ................. Lera 18.91.251 67.700 
Forcella di spirita acromiale .............L LL 18.91.253 96.150 
Rivestimento cuscinetto ...................L rea 18.91.259 18.400 
Mollone per dOfso CUIVO ..............., tirreno 18.91,261 151.250 
REGGISPALLE CON ASCELLARI 

Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o pia- 

stica, rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio ................ 18.75.001 95.800 
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato .............. 18.75.003 123.150 
c.s. Con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posterio- 

redicontrospinta ..................,,.c0rrrrrrererrrroreoneo 18.75.005 143.750 
REGGISPALLE SENZA ASCELLARI 

Costruito in stoffa, con allacciature ............................ 18,75.011 54.800 


9: 
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COLLARI (prefabbricati) 


in gomma piuma rivestito di maglia tubolare ..................... 
Di plastica, registrabile in altezza .................... crt 
c.8. Con appoggi occipitali e mentoniero ........................ 


MINERVA (gorgera) 


Con armatura 

di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivesti- 
mento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio 
mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e posi. 
tivo. 

Rigida: carrai aa eran dea 
C.S. Su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul 
pPazionte: ii. iii cocaina 
Registrabile:.......ciir re ir lata 
C.S. Su misura, con componenti predisposti direttamente adattati sul 
PAZIENTE LL... errors RIACE AO 


Tipo pneumatico 
Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento 


gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle .................... 


Tipo bivalva 

Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza 
con appoggio sulle spalie, con allacciature laterali, appoggio mento- 
niero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo . . 


= 


18.86.001 


18,88.003 
18.688.005 


18.86.007 


18.88.001 


18.94.001 
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331.750 


257,200 
345.650 


295.050 


458.650 


315.850 
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PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO 
INFERIORE (19) 


L'applicazione s la fornitura di questi presidi è fatta da! tecnico ortopedi- 
co abilitato. 
Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in; 
— PROVVISORIE 
— DEFINITIVE: 

-— di tipo tradizionale 

— di tipo modulare (scheletrico) 
— PER DEFORMITÀ CONGENITA 
Vengono costruite secondo i livelli di amputazione 0 deformità conge- 
mita che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui 
prosegue la descrizione particolareggiata. 
Come indicazione di base, ie protesi sono dotate di piede rigido o di 
piede articolato. 
La soluzione di piede con articolazione malleolare piuriassiaie, artico- 
lata almeno su due assi, è indicata nelle voci «aggiuntive». 
Le caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti: 


PIEDE RIGIDO (senza articolazione malleolare) 

È costituito da: 

— cuneo calcaneare elastico 

— antma interna di supporto (fino alia zona di flessione dell'avampiede) 
— suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla mi- 
sura del piede. 


PIEDE ARTICOLATO (con articolazione malleolare) 

È costituito da: 

— snodo malleolare di acciaio, con gambi filettati, dadi e perni su boc- 
cole antifrizione 

— ‘anima interna di supporto {fino alla zona di flessione dell’avampiede) 
— suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla mi- 
sura del piede 

— ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare 


PROVVISORIA 
PER AMPUTAZIONE Di GAMBA 


È costituita di: 

— invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio metallico 
protetto antiossidazione, adattata sul paziente, con allacciatura sopra- 
rotulea, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con 
piede articolato 0 rigido 


Con allacciatura soprarotulea 
con piede rigido ..............c ce cererrreriererinnoneo REACH 
con piede articolato ............... La lA 


Con cosciale articolato con allacciature 
con piede rigido ........ RR A I OO 
con piede articolato .................... cer rirrrerr niente: 


Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciature 
con piede rigido .......................... reale rati 
con piede articolato ........ RR RESOR OO APE 


_ 59 — 


19,01.800 
19.01.900 


19.02.8090 
19.02.900 


19.03.8600 
19,03.900 
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506.050 
836.600 


648.400 
680.700 


776.950 
809.000 
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PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 


È costituita di: 

— cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente 

— forcella metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al 
cosciale 

— con articolazione al ginocchio, sbloccabile 

— gambale con piede rigido o articolato 

— hretella e cintura o fascia addominale di sospensione 


Con bretelia e cintura, ginocchio sbioccabile e gambale 
con piede rigido ................. Lc crrriiiirrrerirerseieo 
con piede articolato ............... iui a 


Con fascia addominale, ginocchio sbioccabile e gambale 
con piede rigido ............. cr ececerrrreerrr core rorinee 
con piede articolato ..................... cere rrrrerereorenete 


DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE 
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


È costituita di: 

— gambalefinvasatura per i seguenti livelli di amputazione: 
— LISFRANCE 

— CHOPART 

— PIROGOFF 

— SYME 

— DI GAMBA 

DI GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO 

con o senza rotatore 

— estetizzazione esterna rigida 

— cono senza cosciale con aste articolate e allacciature 
— con piede rigido 0 articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


— 
—_ 


Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento an- 


che quando questa sia parte fissa della protesi. 


LISFRANCE E CHOPART 
con piede rigido ............. Lr rr rrrrrrrrrenicenicorisioeeeo 


PIROGOFF E SYME 


con piede rigido . .................. Lev ererrrerieizenioroo 
con piede articolato ..................L brina 


PER AMPUTAZIONE DI GAMBA 


Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, 
con coscialino: 
cCon.piede rigido... iii iaia 


Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, 
con cosciale articolato con allacciature: 
con piede rigido .................... LL ere rrrrecrr rosea, 
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cosce | meo | 


19.06.6800 
19.06.9300 


19,09.800 
19.09.900 


19.20.800 


19.21.800 
19.21.900 


19.22.800 


19.23.800 


688.750 
712.650 


712.000 
735.900 


809.350 


782.350 
828.400 


1,012.000 


1.225.450 
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Con cosciale articolato con allacciature: 
con piede rigido ..............LLL re ererrrrcenirerienicerese 
con piede articolato ...,........... LL rrrerir ic ars cre cseae 


Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature: 
Con piede rigido... ulivi rin 
con piede articolato .................. 10 crescere reraricione 


Per ginocchio fiesso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con 
calotta di appoggio e protezione del ginocchio: 

con piede rigido .............r1000rscscrescsccrecerasesoneve 
con piede articolato ...................... RR OE 


AGGIUNTIVI 


Appoggio ischiatico .................1 10 r re cserrrrenionineo 
Bloccaggio dell'articolazione delle aste ......................... 
Aotalore:..c;. iii toria iii (ana noe FINTE 
Estetizzazione in espanso Alastico .................L 00 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................0. 
Trazione elastica anteriore: 

— SOMPIICO” iii e ae 
— biforcata 


maie MONDIKO ............ ttt salare Shane 


PER AMPUTAZIONE DI COSCIA 


È costituita di: 
— cosciale/invasatura per i seguenti fivelli di amputazione: 
— DISARTICOLATO DI GINOCCHIO 
— GRITTI. 
— COSCIA 
+ gambale 
— estetizzazione esterna rigida 
— articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bloccaggio, 
con o senza freno o a frizione, 0 con dispositivo policentrico, 0 ginoc- 
chio speciale per disarticotato di ginocchio 
— cono senza rotatore 
— con piede rigido o articolato 
— cono senza cintura di sostegno 
— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN 
CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTICOLAZIONE 
LIBERA Al, GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


con piede rigido .................... vr rr ere nere rire ceneeno 
con piede articolato ................... 000 rerrriceeironeno 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN 
LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE 
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 


CON piede rigido ............vvrc0r0rccerererieianioneeonine 
con piede articolato ................. rec cecrra ri cain re nine. 


19.85.001 
19.85.003 
19.85.0085 
19.85.007 
19.85.08 


19.85.009 
19.85.011 


19.85.013 


19.30.800 


19.30.900 


19.31.800 
19.31.900 
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1.487.700 
1.517.900 


1.667.000 
1.697.200 
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GRITTI CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO CON ASTE LATERALI 
CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 
con piede rigido ..............L Levriero seta 19.32.800 
con piede articolato .............L...trtcrrrrrreisrrereeo 19.32.900 
GRITTI CON INVASATURA IN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA 
ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) 
con piede rigido .................... terrieri 19.33.800 
con piede articolato .................. Leve izerenina 19.33.900 
AGGIUNTIVI 
Bloccaggio al ginocchio ...................... cca 19,85.051 
Bretelia doppia di sospensione . .................... rt 19.85.053 
Bretella semplice di SOSPensiOne ............... Letra 19,85.055 
Cintura con attacchi ...............,. sisagcariszene tate N 19,85.057 
Corsetto armato modetiato ...................L. i 19.85.059 
Fascia addominale modellata ................. 11000 0rrerere0ea 19.85.061 
Piede con articolazione malieolare pluriassiala ................... 19.85.063 
Rotatore .............L.. Ra AO a rucnoe 19.85.065 
Estetizzazione in espanso elastico ......:...............00 19.85.067 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................... 19.85.069 
Articolazione coxofemorale con cintura ............. LL. 19.85.073 
Appoggio terminale in silicone .................... aan 19.85.075 
Appoggio ischiatico (per invasatura in cuoio armato) .............. 19.85.077 
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA 
AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE 
Con bretellaggio 
con piede rigido .............. Lee srerororerr rr ricerioneno 19.35.800 
con piede articolato ................... Lei 19.365.900 
Con cintura e bretelle 
CONPIEdEtrigcido: iii lilla atea 19.36.800 
con piede articolato ..............L e eeirrrrceriri cere nenie 19.36.900 
Con fascia addominale modellata 
con piede rigido . .'...........L0r0crcrrr000 000000000000 stesse 19.37.2800 
con piede articolato ................ LL ctirtrrrerrrririrone 19.37.900 
Con corsetto armato modellato 
con piede rigido ................ Lerici nf 19.385.800 
con piade articolato .................... Lee 19.38.900 
A tenuta pneumatica 
con piede rigido ................ rr reersrirrr vir riore zenea 19.39.800 
con piede artic0lato ...............btrrtrrrirerreoreniane 19.39.900 
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale 
con piede rigido ............ et sercrrecereiosiasioo 19.40,800 
con piede articolato ................ 00 brtrrirareriinieenea 19.40.900 


= 
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PREZZO 


1.507.450 
1.534.150 


1.618.050 
1.648.250 


146.750 
41.100 
22.950 

105.500 

162.050 

137.700 

128.450 

168.800 

137.050 

221.800 

240.250 
92.400 
74.000 


1.327.750 
1.358.050 


1.337.100 
1.378.900 


1.394.750 
1.425.400 


1.451.450 
1.481.650 


1.350.350 
1.381.000 


1.968.200 
1.983.500 
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AGGIUNTIVI 


Articolazione addizionale sbloccabile al coscialefinvasatura, per prote- 
SÌ CON MONCONE CONO ...........cttrrrrrrrrirericeeo 
Per ginocchio: 

— conbioccaggio manuale ................LLvvercrerrrrarteo 
— Con freno automatico .................0Lc vtr dada 


=: PONCONtrioo iii iaia 
Mutandina per protesi per moncone corto ....................... 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 
RORATOre:. iii rara 
Estetizzazione in espanso etastico ........ RR A ITA 
Estetizzazione anatomica (solo per donna) ....................... 
Articolazione coxofemorale, con cintura ...... LG alal siate 
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad ade- 
TONZALOLalo) <il eo: 
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola inva- 
satura ad aderenza totale) ............ dura nieca Sienna 
Bretella di sospensione .................... RI RE afalee 


PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA 


È costituita di: 

— presa di bacino con articolazione all’anca, con o senza bloccaggio, 
articolazione al ginocchio di tipo monoasse, con o senza bloccaggio, 
con o senza freno, o a frizione, 0 con dispositivo policentrico 

— cosciale 

— gambale 

— estetizzazione esterna rigida 

— con o senza rotatore 

+ piede rigido o articolato 

— Costruito su modello di gesso negativo e positivo 


Con presa di bacino in cuolo armato, con cosciale e gambale in legno o 
plastica, articolazione libera all’anca ed al ginocchio tipo monoasse 

con piede rigido .................... cere rei ee rirnone.o 
con piede articolato ............. cc rrrererrorieroresicizene 


Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica, ar- 
ticolazione libera all’anca ed al ginocchio tipo monocasse 

con piede figido ...............-..-...cvvr siii ieizicanete 
con piede articolato .............. 10. 1rcrrrrrivoricne. ara 


AGGIUNTIVI 


BIOCC@AGRIO:ANIANCA LL... iirirrirrrcrrrrrrrereororioeeo 
Bretelia doppia ........... c.c rrcrrrrosroarececoniceone n 
Per ginocchio: 
— Con bloccaggio ............... iatale 
— con freno automatico .....................6....% Ta@iosa ne 
n: STIZIONO sicilia 
— POicENtrico ............ Lr crcesccrerrenicorso TIESIA 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 


Ro e 


19.85.101 


19.85.103 
19,85.105 
19.85.107 
19,85.113 
19.85.115 
19,85.117 
19,85.119 
19.85.121 
19,85.123 
19.85.125 


19.85.127 


19.85.129 
19,85.131 


19.43.800 
19.43.900 


19.44.800 
19.44.900 


19.85.151 
19.85.1593 


19.85.155 
19.85.157 
19,85.159 
19,85.165 


19.85.167 
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167.150 


144.200 
243.450 
169.650 
294.900 
162.200 
128.450 
168.800 
137.050 
221.800 
240.250 


166.500 


203.300 
22,950 


2.319.750 
2.351.750 


2.319.750 
2.353.600 


207.000 
41.000 


144.200 
243.450 
189.650 
294.900 
128.450 
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Rotatore ......... seven daria dana PRA ISE SERATE 
Estetizzazione in espanso alastico ............................. 
— -Estetizzazione anatomica (solo per donna) .................... 
PER DEFORMITÀ CONGENITA 


In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa: 
— APPOGGIO TIBIALE 
— APPOGGIO ISCHIATICO 
— BACINO 
- È costituita di: 
— presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio 
— invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articola. 
zione del ginocchio 
— invasatura e gambale con appoggio tibiale 
"= gambale 
+ estetizzazione esterna rigida o morbida 
— con piede rigido 0 articolato 
— costruito su modello di gesso negativo e positivo 
Deve poter ricevere una caizatura di rivestimenio, non compresa nei 


prezzo. 
Con appoggio tibiale 

con piede rigido .................. ber SR RA FATE 145. 1.003.600 
con piede articolato ........ anni sareracccerariceeeezeneo i, 1.040.200 
Con appoggio tibiale e cosciale articolato 

con piedetrigido iii rare 46. 1.267.160 
con piede articolato .........................---00 e 146. 1.134.900 
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio 

con piede rigido ......................L 00 vci rrreeierieeono , .9,552.200 
con piede articolato ...... ROTAIRA IERI ai LET 47, 1.588.500 
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio 

Con piede figid0:. ..;;.3:0sscirricnrtianiania nora iran 148. 1.834.250 
con piede articolato ....................... cre } 1.670.200 
Con presa di bacino, con articolazione coxofemorale libera e al ginoc- 

chio, monocasse, libere 

con'piede rigido ....:.ciitii iii 149. 2.319.750 
con piede articolato .....................-.00 PECERORE RO ,49. 2.351.750 
AGGIUNTIVI 

— Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata (con 

esclusione dei codici‘19.49.800 e 19.49.900) ..................1.0, 19,85,191 

Vedi inoltre aggiuntivi delle protesi ciafinitive di tipo tradizionale prece- 

dentemente descritti. 


DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (scheletrico) 


È costituita da invasatura per i seguenti livelli di amputazione: 
— GAMBA 
— DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 
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— GRITTI 

— COSCIA 

— ANCA E EMIPELVECTOMIA 

— DEFORMITÀ CONGENITA 

e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collega- 
mento 

— con dispositivo di allineamento 

— con 0 senza rotatore 

— estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di ri- 
vestimento 

— con piede rigido o articolato 

— costruito su modello di gesso negativo e positivo 


PER AMPUTAZIONE Di GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO 
TOTALE 


1.317.400 


con piede rigido .................... ara selciato 


AGGIUNTIVI 


Cuftia in sllicohe:...uiiiiiiri ri cinnenenio 


PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA 
GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE 


con piede rigido ..................1000, IRPEIARI N AEZO RE soi 1.859.900 
con piede articolato ...................0 0 cerrrereriecrecenee 1.893.200 
AGGIUNTIVI 

Appoggio ischiatico ................. ec renrrrrieierorironse 129.300 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale Di MERLO CIR 122.050 
Rotatore: iscritte 160.200 
Cuffia in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico e all'appoggio 

TEMUNAIÎO) Licinio 277.150 
Appoggio terminale in silicone fin altemativa all'appoggio ischiatico) 92.400 
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA 

TOTALE 

con piede rigido ..... RIA RO a elia * 1.850:250 
con piede articolato ...................0 0000 venice reonezinia 1.959.250 
AGGIUNTIVI 

Articolazione addizionale per protesi con moncone corto ........... 419.150 
Per ginocchio: 

mai con bloccaggio manuale roressedasaoe:ei 08490000 +05 003% tdto 136.950 
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— con freno automatico ............... vc recrerrorerrooneo 19.85.3905 
2 BATIZIONO. lc TRES aa lane parla 19.85.307 
==; policentrioo: iv. ii cairo ia ia Rea 19.85.313 
— WraliCO; 0a a aree o 10,85.314 
Mutandina per protesi per MONCONE COMO ................00.00 19,85.315 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19,85.317 
Rotalore: iaia tizio Resana eroe 19.85.319 
Articolazione coxofemorale, con cintura ..................0000 19.85.321 
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclu- 
sione dei codici 19.62.800 e 19.862.900 ............ cette 19,85.323 
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per soia invasatura ad ade- 
renza:totale: ici. crisi irta ea ire 19.85.325 
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola inva- 
satura ad aderenza totale ................. LL. ricreare 19.85.327 
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON 
PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA 
ALL'’ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE 
con piede rigido ..............-.001r000 PERLA Zi ici 19.55.800 
con piede articolato ..........--...--0L LL creerrrconiricerere, 19.55.900 
AGGIUNTIVI 
Articolazione dell'anca, regolabife in abduzione e fiesso estensione, in 
atcialo ..............000, Le dana rosse sapiente 19,85.347 
Bloccaggio all'anca ...............-...000 00000 irrerinerrrio 19.856.351 
Breteila doppia di sospensione ...................- a 19.85.353 
Per ginocchio: 
— conbioccaggio Manuale .................. Lett stai 19,85.355 
— con freno automatico .................... cerci 19.85.357 
— afrizione .............%, CS AE A AI 19,35.359 
=. MONCONMMMICO: sita 19.85.365 
i MrauliCo:: cirie ir enna Peio 19.65.3966 
Piede con articolazione malleolare pluriassiale ................... 19.85.3687 
ROLALore irene ue i i na 19.85.369 
Appoggio terminale in SIlICONE .................. Leti 19,85.371 
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido ........ 19.85.373 
PER DEFORMITÀ CONGENITA 
Con appoggio ischiatico rigida ai ginocchio 
con piede rigid0 .................. ee res erre rr renerericaene 19.60.8500 
con pisde articolato ................ 000 ecrercrrrrerreraconena 19.60.900 
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse 
con piede rigido ............L cer rrrrercrracrrnierirerezene 19.861.800 
con piede articolato ................-r.ccerrserrererorerenene 19.61.900 
Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, 
tipo monoasse . 
con piede rigido; .ciciciiiirri rana 19.62.800 
con piede articolato .................... vec rrrereceniranie 19.62.900 


Serie generale - n, 7 


| 3.031.650 
3.160.850 


535.900 
215.550 
49.500 


136.700 
231.100 
151.600 
218.050 
646.850 
122.050 
160.200 
277.150 
110.900 


1.796.200 
1.844.800 


1.892.900 
1.941.150 


2.701.450 
2.750.300 


10-1-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie cencrale - n. 7 
L= =—<——<"@-;[@sz@@-—-—=—v-—-m "ene ————"=c="t—%ol 


|ccoce | mero | 


RIPARAZIONI 

PER PROTESI TRADIZIONALE 

PIEDE 

Smontaggio e rimontaggio ........................... siga da 19.90.001 32.950 
Rigido, senza perno filettato di fissaggio ......... aaa di ae 19.91.001 102.650 
Rigido con parte malleolare ................... RIO DAET A 19.931.003 147.500 
Articolato, senza snodo malleolare Digi aan aa 19.91.005 136.400 
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guamizioni . 19.91.007 180.050 
Articolato con articolazione pluriassiale ................... vada 19.91.0098 220.500 
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale tistiopas 19.91.011 420.800 
Ammortizzatore anteriore . rane ssaa 19,91.013 5.400 
Ammortizzatore posteriore . Sa dard aL alare e 19,91.015 9.150 
Ammortizzatore a culla per articolazione piuriassiale .............. 19.91.017 25.350 
Cuneo calcaneare ....... SSR ETRO 19.91.0179 27.550 
Guarnizione per articolazione. malleolare suli da Lera caeianne 19.91.021 11.700 
Perno filettato di fissaggio per piede rigido ...................... 19,91.023 11.450 
Rivestimento totale ............,.- crei dada 19,91.025 27.250 
Rivestimento dell’articolazione malleolare anteriore e posteriore ..... 19.91.027 22.800 
Snodo malleolare .......... RAR CIA ANTO 19.91.029 32.200 
Snodo malieolare piuriassiale ................ via PRETE 19,91.031 124.250 
Suoletta con avampiede .................... Lv errririi 19,91.033 29.350 
PROTESI DI GAMBA 

Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio ............. 19.90.1011 45.550 
Adattamento invasatura ............ cer crreirrserrerioeeone 19.91.101 82.050 
Allacciatura: 

— elemento MODIle .................. Lerro 19.91,103 17.200 
— gelemento fisso ............... et REEORICARe Fato 19,91,105 17.200 
Asta articolata con bronzina completa TRN nea a ee a 19.91.107 -53.050 
— parte inferiore .......... rie et 19.91.109 28.350 
— parte superiore ................ Leghe bada gear E 19.91.111 22.600 
met DIONZINa:@ VITE». 19.91.113 6.600 
Asta asticolata con cuscinetto a sfere .......,.. ERETTI ATEO 19.91.115 85.450 
— parte inferiore ....................0. Valera ra tnt sana 19.91.117 40.150 
— parte SUperiore ................ Lc eirrreieiirerrreneneo 19.91.1149 29.750 
— cuscinetto a SFErMB e VITE ........ 0... 19.91.121 15.650 
Bioccaggio a ponte dell'articolazione dei ginocchio RRNEORI, 19.91.123 106.700 
— revisione 19.91.125 42.200 
Bretella di SOSpensione ...............L Let crrrrirrrerierne 19.91.1527 45.400 
Cinghia ed attacco con fibbia ............ Ferniaaniciaaat 19.91,129 16.650 
+ attacco con fibbia ...:.................cc 00000 reriseronoo 19.91.131 8.950 
— Cinghia ........ Lelli cea sil Pu ae soia 19,91.133 8.950 
Copriarticolazione .............. LASTRE ERA AEREE ITA 19,91,135 9.150 
Gopri asta e articolazione .............. Rel i nta 19.91.1337 12.150 
Copri fibbia ................00000, CREA REMI RTNE 19.91.1399 3.100 
Cosciale: 

— conallacciature senza aste ..............L10cccrereresrorso 19.91.4141 227.350 
+—— fino atia radice delia coscia con allacciature senza agio .iicca 19,91.143 301.300 
— con appoggio ischiatico con allacciature senza aste ............ 19.91.1465 406.700 
Coscialino per invasatura ad appoggio totale ................. sul 19.91.147 40.900 
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Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale su modetio gesso . 
Cuffia in SÎlicone .........:.....L00 cc itrrrerarerreriereoo 


VASALUIA cicci nr 
Estetizzazione anatomica (solo per donne), solo in caso di sostituzione 


“dell'invasatura::. iscritte 


Invasatura su modello di gesso negativo e positivo: 

n MOMAÎD iii CRA arti 
— concuffia per protesi ad appoggio totale ..................... 
— conparte malieolare e ristilizzazione del gambale, senza iaminazio- 
DE RIETI RO PAS RSI 


za laminazione ..................beiierernonieizinieraros 
Laminazione in resinadelgambale ......................-..000. 
Limitatore di estensione dell’articolazione del ginocchio ........... 
— placchetta per detto ................. Lee rerre cere reca 
Parte malleolare corfristilizzazione del gambaie senza laminazione .. 
Riadattarnento del cosciale e relativo aste ....................... 
Rotatore ...... PORSI RAR OI Peggalzat ie 
— revisione 

Sospensione a cinghia .............. 1.0 r scr rrrreereniroo sa 
Trazione elastica anteriore: 

— semplice 

— biforcata 

Verniciatura interna ............... Lv cceiirirerresieto CIO 


PROTESI DI COSCIA 


Smontaggio e rimontaggio cosciale ............... rr 
Adaitamento invasatura .................L0 bce ieri 
Articolazione monoasse dei ginocchio completa di aste e perno ..... 
— revisione 

== "S0Î0- Ste: inerenti 
«e. (BOI. DOMO ire e 


. Attacchi per bretella doppia .................-0--000 00 


Bottone con piastrina per sospensione laterale ................... 
Bretella di sospensione: 

svn SOMODICO! iii RITTER Lai 
= ‘doppia: lieti ea e aa di 
Carrucola con piastrina per trazione ............... vr 
Cinghia per sospensione laterale ...................., 00 
Cintura: 

— bassa CM:40 DIÙ «Licinio 
— ‘alta cm.:B0piÙ..... iii ea 
Corsetto armato modellato di sospensione ...................... 
Cuscinatto:posteriore diprotezione indumenti ..... era 
Estetizzazione in espanso etastico ................... 0 
Estetizzazione anatomica (solo perdonna) ....................... 
Fascia addominale modellata: 

= MZ PIÙ citi ita 
— per protesi bilaterale ................... Lc cerreeerrresono 
Fodara'al'cosciale ....... virili 
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione ..... 
— polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione .... 
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19.91.1498 
19.91.150 


19.91:151 
19.91.152 


19.91.1539 
19.91.155 


19.91.157 


19.91.150 
19.91.161 
19.91.163 
19.91.165 
19.91.167 
19.91,169 
19.91.171 
19.91.173 
19.91.1475 


19.91.17? 
19.91.179 
19.91.181 


19.90.201 
19.91.201 
19.91.203 
19.91.205 
19.91.207 
19.91.209 
19.91.211 
19.91.213 


19.91.215 
19.91.217 
19.91.219 
19.91.221 


19.91.223 
19,91.225 
19.91,227 
19.91.229 
19.91.231 
19.91.232 


19.91.2393 
19.91.2935 
19.91.2937 
19.91.2399 
19.91.241 


45.850 
82.050 
82.050 
42.200 
51.250 
30.850 
16.450 
12.150 


30.450 
49.300 
29.950 

5.600 


28.650 
123.350 
181.450 

33.750 

55.350 

55.350 


159.200 
194.250 

37.800 
539,300 
408.350 
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Ginocchio con ristilizzazione del cosciale, senza laminazione .. ..... 
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo: 

— dibloccaggio ....... PERLE LI i na 
— revisione 

— a freno automatico .......... VERA AO Sion 


Invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su model- 
lo di gesso: 

— tipotradizionale ..................... vere rririireniana 
— tipo a tenuta pneumatica ........... elena gaeta 
— tipo ad aderenza totale .......................... RA 
— per deformità congenita e appoggio ischiatico RENATE 
Laminazione di resina: 

ma COBCIAO: (RIA Ria E 
— gambale ..... KITE RITI RITO ERRO 
Mutandina per moncone corto ........... sata STIRO TERE 
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione . 
Piastrina con levetta per comando arresto ....................... 
Riduzione volumetrico dell'invas&tura con laminazione interna ....... 
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina ........ RRECRERTA 
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina .............. 
Rotatore lil enne a ae e ae rana 
— FOVISIONO: (cui e e 
Stilizzazione: 

— OOSCIAIO: n. RRENNES A tia 
n GAMNDANO sin in Ci ma suv 
Tirante per comando arresto .............:...LL brr 
Trazione per carmucola ................ Le rrrrriieera rese 
Trazione elastica anteriore .................. Lee 
Valvoia con sede ad anello, montata ........................., 
— valvola per detta ......................, Valea i liner Por 
Verniciatura interna del cosciale ...... Rn na 


PER PISARTICOLAZIONE D’ANCA 


Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino .................. 
Allacciatura per presa di bacino: 
— elemento mobile ............. Lei 


Articolazione all'anca ........ leda dusclratana aa sita 
— revisione 
— con bloccaggio .................. LL cercerrecicrererene 
— revisione 
Bloccaggio al ginocchio ...... RR EN A SR 
—— revisione 
Cinghia ed attacco con fibbia ......... ande inte 
— attacco con fibbia .................. Lea diluita 
IMRE ila rien inenti 


19.91.2603 


19.91245 
19.981.247 
19.91249 
19.891.251 
19.91.2539 
19.91.255 
19.91.261 
19.91.263 
19.91,269 
19.981.271 


19.891.281 
19.91.283 
19.91.285 
19.91.287 


19.91.289 
19.91.2891 
19.91.2093 
19.91.295 
19.91.297 
19.91.298 
19.91.299 
19.91.301 
19.91.303 
19.91.305 


19.91.307 
19.91.3098 
19.91.311 
19.91.3193 
19.91.3915 
19.91.317 
19.91.3189 
19.91.321 


19.90.401 


19.91.401 
19.91.403 
19.91.405 
19.91.407 
19.91.409 
19.91,411 
19.91.413 


19.91.415 . 


19.91.417 
19.91.419 
19.981.421 


Serie generale »- n. 7 


10-1-1989 


Supplemento ordiriario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo: 

— completa di articolazione all'anca ..........,........ organi 
revisione 

senza articolazione 
revisione 

parte cuoio e parte di elastico . 
solo parte Blastico .............. e rriicirire rie iziinieo 
armatura 

armatura con articolazione 
adattamento 
foderatura e orlatura 
Appoggio terminale in silicone 


rr NI RIT ITUTZIORLIVITARSO + e an aen e aansnin and dn ROSS 444 
e 
_— 

Arr0e0e, Ardente e donna 


804498 è 4 0 4044 RR 44 904 9 


daororrrrzsoroigietostaseta1sa(010i00e6sios;e:» 


PRE EZSZZZCE ZE ZE ZE RE ZE RE EER] 


PER PROTESI MODULARE (scheletrica) 
PIEDE 


Smontaggio e rimontaggio 
Rigido 

Rigido con attacco ...................0 Le rie {sa 
Articolato ....... devia a pare i nta 
Articolato con attacco 
Articolato con articolazione pluriassiale con attacco 
Attacco: : 

— per piede rigido 
— per piede articolato 
— per piede articolato con articolazione piuriassiale 
Ammortizzatore: 

— POSÌEfrIOre ............. Lera RESPIRA ONCE SSA 
— aculiaperarticolazione piuriassiale ................... PIRFIRERE, 
Cuneo calcaneare 


vostro dorovantavortovvo:tervosstinetio 


RICER EEZU RTRT ZE CEE TERE ERE ESRI OI 


decorre r0sra oo 


#08 enim ov airone din ne a soniaonnd e den non enne 
4onne e 4 vv dnv nn 0 dn 


4400104448 
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PROTESI DI GAMBA 

Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio ......... 
Attacco: 

— di collegamento all'invasatura ................... relazi 
— con regolatore 
— Con regolatore e tubo di collegamento . 
Base di collegamento all'invasatura ............. piantana 
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta 
per: 


#44 0 9 anni 4 Sd nn von we a nonna e dn 04 0 anna 


srongootenttarsrontiecesi:a 


— Piede rigido .....................0.,0.... pedane nate 
— piede articolato .............. CRETE delta 
Calza maglia di rivestimento SR ENALARSI A Ri 
Coscialino per invasatura ad appoggio totale Lada nera sata 
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale ............... , 
Cuffia in Silicone ............... rv eererr rese ri nizezicizeane 


Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto lami- 
Privata nali seri d'api asia sini 
Pomello 


Lee 
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19.91.4285 920.900 
19.91.427 42.200 
19.91.429 774.300 
19.91.431 49.950 
19.91.4393 604.700 
19.91.4395 120.850 
19.91.437 316.300 
19.d1.439 461.150 
19.91 441 57.700 
19.91.443 160.100 
19.91.445 277.150 
19.90.501 43.000 
19.91.501 163.950 
19.91.503 193.250 
19.91.505 217.950 
19.91.507 282.900 
19.917.509 320.300 
19.91.511 93.500 
19.91.513 132.850 
19.91.515 . 153.900 
19.91.517 9.250 
19,91.519 25.350 
19.91.521 27.650 
19.91.523 11.450 
19.90.601 43.000 
19.91.601 151.050 
19.91.603 229.100 
19.91.605 342.900 
19.91.607 402.100 
19.91.609 129.650 
19.91.611 123.350 
19.91.613 64.950 
19.91.615 58.850 
19.91.6177 511.800 
19.91.618 277.150 
19,91.619 458.950 
19.91.621 31.100 
19.91.6823 176.750 
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Rotatore ................ Leve RI RE N ET 


PROTESI Di COSCIA 


Smontaggio e rimontaggio del cosciale ........ Liaarcclanezzale 
Attacco: 

— di collegamento all’invasatura ..................0.6.. REA 
— conregolatore ...................... Lera creatina 
— Con regolatore e tubo di collegamento ....................... 
Base di collegamento all'invasatura .............,.:.,000000 000 
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto 
per: 

= piede figidO:....ciiii cana aaa È 
— piede articolato .................... brio 
Calza maglia di rivestimento ............ "ORA ca piene rate 
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di: 

= DIOCCAGGIO i. ere ra e 
— revisione 


— revisione 


— policentrico ................. n at ia 
— revisione 

invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di 
gesso negativo e positivo: 

— atenutapneumatica ...................-..- 
— adaderenzatotale ......................LL Lerro 
— per deformità congenita ......................, vert 
Rivestimento completo inespanso elastico ...................... 
Estetizzazione anatomica {solo per donna) ....................... 
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico ......... 
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade- 
fenza:totale: uscira n na 
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sota inva- 
satura ad aderenza totale ..................... Lecci 
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna ...... 


PER DISARTICOLAZIONE D'’ANCA ED EMIPELVECTOMIA 


Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino .................. 
Allacciatura per presa di bacino: 

+ siemento MODIIE .......,... Lerro 
s eiemento fi890:. .....liciiiii nil 
Bloccaggio all'anca......... sblrni Parere pensa 
— revisione 


Articolazione all'anca .................. sbleraà sais 
+— revisione 

— con bloccaggio ........... RITI EIA sete ss 
n FEVISIONO: ci lucidi ale RIA URRA NAST 


SR, | pe 
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19.91.624 
19.91.625 
| 19,91.627 


19.90.701 


19.91.701 
19.91.703 
19.91.705 
19.91.7207 


19.91.709 
19.981.711 
19.91.713 


19.91.7415” 


19.91.717 
19.91.719 
19.91.721 
19.91.7231 
19.91.7393 
19.91.7399 
19.91.741 


19.91.751 
19.91.753 
19.91.7565 
19.981.757 
19.91.758 
19.91.761 


19.91.763 


19.91.765 
19.91.767 


19.90.807 


19,91.801 
19.91.803 
19.91.805 
19.91.807 


19.91.809 
1991811 
1991.813 
19.91.815 


28.650 


95.350 
133.850 
285.350 
317.200 


120.700 
123.050 
39.150 


374.950 
71.900 
312,100 
71.900 
299.650 
57.100 
417.850 
71.900 


748.050 
748.050 
808.250 
247.500 
55.380 
92.400 


166.250 


203.300 
129.300 


57.100 


17.200 
17.200 
221,250 
86.100 


457.850 
86.100 
516.200 
86.100 
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Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo: 


— conarticolazione all'anca ..............-...0 10000 rete 19.91.817 1.029.750 
— senza articolazione all'anca .................ccc0sr rr 19.91.8419 743.750 
— adattamento 19.91.821 100.450 
Appoggio terminale in Silicone ....................-.0 0 19,91.823 277.150 


sasa 
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PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato. 

Le protesi di arto superiore vengono costruite per i seguenti livelli di 
amputazione: 

— parziale O totale di una o più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— amputazione di avambraccio con moncone corto 

— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con moncone corto 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE 

Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista 
estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della pro- 
tesi. 

PROTESI ESTETICHE Di TIPO MODULARE (scheletrica) 

Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista 
estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della pro- 
tesi, consentendo un maggior grado di esteticità. 

PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO 

Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un 
particolare innesto che consenta la intercambiabilità di appositi dispo- 
sitivi da lavoro, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti 
della protesi. 

PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA CORPOREA 
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un 
particolare utilizzo dei movimenti muscolari. 

PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA 
(elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA 

Hanno la funzione di permettere la possibilità dì lavoro mediante un 


particolare utilizzo del potenziale muscolare 0 attraverso microinterrut- 
tori o sensori e/o in combinazione con l'energia corporea. 


sia 
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Le protesi funzionali possono essere dotate di mani: 
— reversibili 

— imeversibili 

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita. 


La mano «reversibile» mantiene ia presa su un oggetto tramite l'azione 
continua dei comando volontario, oppure con l'azione costante di una 
molia. 


La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando 
è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva 
azione volontaria. 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— parziale o totale di una o più dita 

— parziale di mano 

— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

= amputazione di avambraccio con moncone corto 
— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— amputazione di braccio con mancone corto 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— malformazione congenita 


PER AMPUTAZIONE PARZIALE O TOTALE DI UNA O PIÙ DITA O 
AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO 


È costituita da: 

— dita rigide, atteggiabili, articolate 

— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 

— guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca 
— ancoraggio al moncone. 


PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 
PErciascun dito ................. ce erre ire ie ere cioriorene 20.01.001 161.500 


PER AMPUTAZIONE TOTALE DI DITA (senza guanto di rivestimento) 


dadi iero ie 20.02.003 299.450 
di due dita .................c...0..... anta, 20.02.004 366.150 
TROIA 20.02.005 449.700 
diquaimo RE ni 20.02.008 500.300 
di CINQUE dita L................. Lei . | 20.02.007 587.000 


due dita .............. errecseseceoneose Wssenizanintinzene 20.03.009 278.050 


HO Dita ............ ce crerereircrzene siero neo cecece sone. 20.039.010 368.000 
QUARTO DILA ........... ce cctrttrttrrrrirreroseoneconane 20.03.0171 442.300 
cinque dita ................... LEARN RE ITRIANA RI NIRTANAAAE 20.03.012 599.650 


e 
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PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI 
AVAMBRACCIO 


È costituita da: 
— mano estetica: 
— CON tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 
— con cinque dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— normale con braccialino di sospensione 
— normale con braccialino articolato 
— ad aderenza totale con o senza presa olecranica 
— guanto di rivestimento 
+— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (poiso fisso, invasatura normale 
senza braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita rigide ................-L Lee 20.04.6600 615.200 
con mano con tutte le dita atteggiabili .......................... 20.04.700 616.300 
con mano con quattro dita rigide e pollice articolato amolia . .... SR 20,04.800 615.300 
con mano con cinque dita articolate ........... iaia eta 20.04.9500 824,550 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso fisso, invasatura nor- 
male con braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita rigida ..................-..0.000r 20.05.5600 663.800 
con mano con tutte le dita atteggiabili .......... PAGATA ari 20.05.700 663.800 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 20.05.800 685.550 
con mano con S dita articolate ......................cc.000a 20.05.9200 709.700 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO E AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


È costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con 4 gita rigide e pollice articolato a molla 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— arotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
— gomito: 
— con articolazione libera 
— Con articolazione con bioccaggio 


IS 
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— invasatura cosîruita su modello di gesso negativo e positivo 
— normale 
— ad aderenza totale con o senza presa di spalla 

— guanto di rivestimento 

— cono senza bretellaggio di sospensione 

— estetizzazione esterna rigida 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (polso fisso, articolazione libera 
al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di ri- 


vestimento) 

con mano con tutte la dita rigida .............. cere 20.07.600 682.650 
con mano con tutte le dita atteggiabili . -.............,.....0.0. 20.07.700 689.300 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 20.07.800 676.400 
con mano con S dita articolate ....... \cpeladraie a viarie sità 20.07.900 . 662.950 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO {polso fisso, articolazione libera al 
gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rive- 


stimento) 

con mano con tulte le dita rigido ................. eccetto 20.09.600 707.450 
con mano con tutte le dita atteggiabili .......... S'asiscsalba dioretdio ne 20.09.700 714.100 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 20.09.800 695.000 
con mano con 5 dita articolate ..............:0s ce crerirceorisi 20.09.900 675.050 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE 


È costituita da: 
— mano estatica: 
— con tutte le dita rigide 
— COn tutte le dita atteggiabili 
— con A dita rigide e pollice articolato a molla 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— arotazione passiva 
— con articolazione sferica passiva 
— gomito: 
— con articolazione libera 
— con articolazione con bloccaggio 
— spalla: 
— con articolazione singola 
— con articolazione piuriassiale 
— con articolazione sferica 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo positivo 
— guanto di rivestimento 
— con bretellaggio 
— estetizzazione esterna rigida 
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PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione libera . 


al gomito, relativo bretellaggio) 
CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


con mano con tutte le dita rigide ............... 0. 
con mano con tutte le dita atteggiabili .......................... 
con mano con 4 dita rigide e poliice articolato a molia ............. 
con mano con 5 dita articolate .............. Lecce 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione li- 
bera ai gomito, relativo bretetlaggio) 

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivesti- 
mento) 


con mano con tutte ie dita rigide ....................0..0 pere 


‘ con mano con tutte le dita atteggiabili ........................., 


con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 
con mano con S dita articolate ..................r citt 


AGGIUNTIVI 


Articolazione: 

— extra e intra rotazione per protesi per amputazione di braccio ..... 
— dispalla piuriassiale .............. ever erre rie ii ezine 
== dispalla:sferica:.... ria rara 
bloccaggio al GOMIto ....................... veri 
calotta di presa ad aderenza totale: 

— permoncone corto diavambraccio ......... PRA IRR 
+— per moncone corto dì braccio ............ LIA eirena 
guanto di rivestimento: 

— cosmetico ........... E RI hont 
— dipetie per mano ortopedica ..................... cer 
— ditilanca: c.ca Lelraen al paio 
poiso: 

— arotazione passiva ..............c eccede sean REGA 
+ con articolazione sferica passiva ......................0... 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio .............. 
invasatura ad aderenza totale: 

— cono senza presa olecranica .......................0c00ttt 
— conosenza presa di spalla ..................... maia ti 
moltiplicatore d'ampiezza per articolazione del gomito ............. 
trazione sollevamento avambraccio ..................0 bt 


RIPARAZIONI 

PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE 

Smontaggio e rimontaggio: 

—""ialla Mano. 
mei Cl POLSO: ninni rin 


—: GAlgoMmito:......iciiciriiirnie e cia a 
della Spalla ;.<;.cla sc iaia 


[Gone | 


20.11.600 
20.11.700 
20.11.800 
20.11.900 


20.12.600 
20.12.700. 
20.12.800 
20.12.900 


20.85.001 
20.85.003 
20.85.005 
20.85.007 


20,85.009 
20.85.011 


20.85.013 
20.85.0158 
20.85.019 


20.85.023 
20.85.025 
20.85.027 


20.85.029 
20.85.033 
20.85.041 
20.85.043 


20.90.0571 
20.90.0539 
20.90.055 
20.90.057 
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PREZZO 


‘800.950 
017.950 


| 867.550 


899.750 
915.850 
973.750 
1,001.500 


79.050 
191.300 
391.600 
270.450 


178.400 
177.050 


151.600 
48.950 
33.400 


49.900 
75.950 
129.300 


136.250 
148.500 
141.360 

43.200 


45.200 
45.200 
45.200 
45.200 
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Armatura per bracciale ................ vii 20.91.051 194.600 
— cerchiello ..... Surala oa ti ida I ESA RA 20.91.053 47.000 
— asta .completa lisi Rata alia 20.91.055 47.000 
Articolazione intra ed extrarotatoria ............... erro 20.91.057 149.300 
— TOVISIONO ici rn a 20.91.059 30.100 
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: 

— sferica 20,91.061 376.850 
— revisione 20.91.063 30.100 
— pluriassiale 20:91.065 227.350 
— revisione 20,91.067 30.100 


Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla con relativa la- 
minazione ed estetizzazione: 


= SINGOIA i ORRORE ANO Re RR 20.91.069 307.600 
— revisione 20.91.0741 30.100 
— piuriassiate 20.91.073 336.500 
— revisione 20.91.075 30.100 
— sferica 20.91.077 485.650 
— revisione 20.91.079 30.100 
Braccialino con allacciature ................. ee rerrr ricer 20.91.081 112.550 
— revisione 20.91.083 30.100 
Braccialino con aste ed allacciature ............. lata 20.91.085 247.200 
==" T@VISIONO “ricicla Care e a era 20.911.087 30.100 
Bretella: 

— unilaterale 20.91,089 45.550 
— bilaterale 20.91.0971 76.950 
Breteliaggio per protesi per amputazione di braccio ............... 20.91.093 56.350 
Bretellaggio per protesi per disarticolazione di spalla .............. 20.91.095 84.250 
Calotta per moncone corto su modello di gesso positivo e negativo: 

ans “Ci AVAMIFACCIO i cirie rl rele ne 20.91.097 172.650 
— adattamento ........ VOOR ONERE AE 20.91.099 30.100 
— dibraccio ........ e E sane leali iaia 20.913.101 173.200 
— adattamento 20.91.103 30.100 
Cinghia con fibbia con attacco ............ Lerro 20.91.105 16.000 
n CMOME TRA rina 20.91.107 8.250 
— fibbia cOn attacco ................ ba 20.91.109 8.500 
Fodera dell'armatura del bracciale ................. via 20.91.1411 57.750 
Gomito con bIOCCAggio ................... Lerro 20.91.113 115.300 
né TEVISIONO! ‘cine Le e e 20,91.115 30.100 
Gomito completo di avambraccio, con meccanismo 

— NDOrO: iii ar 20.91.117 _ 243.750 
— revisione 20.91.119 32.750 
— dibloccaggio ........... picca iii curai sene 20.91.1231 290.200 
— revisione 20.91.123 30.100 
Guanto di rivestimento: 

sm COSMOLICO!. iv cn ire lo stone da 20.91.125 151.600 
— di pelle per mano ortopedica .................. era 20.91.127 48.950 
= di ilanca nine +. ..al paio 20,91.131 33.400 
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo: 

— per amputazione di avambraccio ............. ae ata 20.91.135 207.800 
— C.S. Con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica ...... 20.91.136 281.000 
— adattamento .............. Lc crrrrrrrcorerinone SEGRETI 20.91.1397 70.800 
— perdisarticolazione di gomito ....................... crt 20.91.139 118.650 
— c.s. coninvasatura ad aderenza totale ....................... 20.91.140 201.050 
n ARABMANO i lea 20.91.141 60.100 
— peramputazione di braccio con anello di collegamento RITO 20.91.143 231.950 


ui 
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c.s. con invasatura ad aderenza totale ..................0r0% 
adattamento ..........cL. vi rrerriiec ire cionerenizzone 
per disarticolazione di spalia con estetizzazione ............... 
C.8. con invasatura ad aderenza totale ....................... 


adattamento 
armatura in plastica ................. cre veicrre rr renenana 


con dita atteggiabili ....................L. ceceno 
revisiorie 
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ................... 
revisione 
conSdita articolate ..................L 000 crrsrerieza rino. 
MOVISIONO: 3-1 


sferico passivo... cirie 
POVISIONO cicci ica deere 
sferico passivo con bloccaggio .......................00040 
MEVISIONEO: c.ca ER esa 


PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE 


(scheletrica) 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 


amputazione di braccio 

amputazione di braccio con moncone corto 
disarticolazione di spalla 

amputazione interscapolare 

malformazione congenita 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO 


È costituita da: 


mano estetica: 


— con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
+— 00n 4 dita rigide e pollice articolato a molla 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— arotazione passiva 
— con articolazione piuriassiale 
— gomito con articolazione con bioccaggio 


invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
guanto di rivestimento 


20.91.144 
20.91.145 
20.91.147 
20.91.148 
20.91.149 
20.91.1517 
20,91.152 
20.91.153 
20.91.154 


20.91.155 
20.91.157 
20.91.159 
20.91.161 
20.91.163 
20.91.165 
20.91.167 
20.91.169 


20.91.171 
20.91.173 
20.91.175 
20.91.177 
20.91.179 
20.91.181 
20.91.183 
20.91.185 
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— cono senza bretellaggio 
— estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimen» 
to. 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al 
gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, 
opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento) 


con mano con tutte le dita rigide ................. rc ererrersaso 
con mano con tutte le dita atteggiabili .........................1 
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ............. 
con mano con 5 dita articolate .............. Lerici 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE 


È costituita da: 
— mano estetica: 
— con tutte le dita rigide 
— con tutte le dita atteggiabili 
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molia 
— con 5 dita articolate 
— polso: 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— con articolazione pluriassiale 
— gomito con articolazione con bloccaggio 
— Spalla: 
— con articolazione pluriassiale 
— con articolazione sferica 
— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 
— guanto di rivestimento 
— con bretellaggio e allacciature 
— estetizzazione estema in materiale morbido con calza di rivesti- 
mento. 


PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione ai 
gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo 
bretellaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articolazione storica alle spalla: 

— conmanocontutte le dita rigida .........................00. 
— con mana can tutte le dita atteggiabili ....................... 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 
— con mano con Sdita articolate ..............-..s2c00 certe 


Con articolazione piuriassiale alla spalla 

+— conmanocontulte le ditarigide ............................ 
—. con mano con tutte le dita atteggiabili ................ lesione 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 
— con mano con Sdita articolate .......... AN ceù 
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[asse] o _ 


20.15.600 
20.15.700 
20.15.5800 
20.15.9300 


20.16.600 
20.16.700 
20.16.5800 
20.16.900 


20.17.6800 
20.17.700 
20.17.800 
20,17.900 


851.800 
1.004.800 
1.006.150 
1.236.000 


1.287.850 
1 «339.300 
1.480.450 
1.709.100 


1 «1 49.300 
1.247.050 
1.277.900 
1.508.350 
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|_conce | memo | 


===" 


PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazio- 
ne al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, re- 
lativo breteliaggio, senza guanto di rivestimento) 


Con articolazione sferica alla spalla 

— conmano con tutte le dita rigide ....... dalla late 
— con mano con tutte le dita atteggiabili ......................, 
«— cOn mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla .......... 
— conmanocon 5 dita articolate .................. RARO 


Con articolazione piuriassiale alla spalla 

— conmanocontulte le dita rigide ............................ 
— con mano con tutte ie dita atteggiabili ....................... 
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla ,......... 
— con mano con 5 dita articolate .............,.. Lecci ; 


AGGIUNTIVI 


Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e po- 
SHIVO ian reina 
Guanto cosmetico di rivestimento ............. recettore P 
Polso: 

— arotazione ..... Lutetia RESA deine elsa 
— piuriassiale .................... RR ISAIA SAETTA 
Trazione sollevamento avambraccio ..............1 c.ca 
invasatura ad aderenza totale: : 

— conpresaolecranica ...................bv iii 
— conosenza presa di spalla .................... Fapraden va 


RIPARAZIONI 
PER PROTESI DI TIPO MODULARE (scheletrico) 


Smontaggio e rimontaggio: 

— della mano ........ LIA RIO A dr RATE 
— ‘(del Polso siii incanti AOL 
— del gomito ...... irene die sode 
— della spalla ................. LIO TE e RA ae ia 
Articolazione intra ed extra rotatoria Rie dic a 
— revisione 

Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla: 

— SFBICA iii RR ROSE PERI POT IA 
— revisione 

— pluriassiale 

a MAVISIONO! lipari ria in 
Bretellaggio: 

— per protesi peramputazione di braccio .......... dalia 
— per protesi per disarticolazione di spalla ..................... 
Presa per moncone corto di braccio su modello gesso negativo e posi- 
LIVO claire an ia 2 aiale ne Salata 
— adattamento ............0 00000000 veda rata 
Calza di rivestimento per protesi: 

— peramputazione di braccio .............. cotanta 
— per disarticolazione di braccio ........... RESI ARCIRR A AR PERSIA 


— 8} 
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e E rinite] 


20.18.600 
20.18.700 
20.18.800 
20.18.900 


20.189.600 
20.19.700 
20.19.800 
20.19.900 


20.85.051 
20.85.053 


20.85.055 
20.85.057 
20,85.059 


20.85.061 
20.85.0685 


. 20,90.201 
20.90,203 
20.90.205 
20.90.207 
20.91.201 
20.91.203 


20.91,205 
20.91.207 
20.91.209 
20.91.211 


20.91.213 
20.91.215 


20.91,217 
20.91.2189 


20.91,221 
20.91.223 


1.308.350 
1.321.700 
1.436.450 
1.665.350 


1.152.650 
1.166.350 
1.280.750 
1.509.650 


184.900 
151.600 


59.100 
300.000 
43.200 


136.250 
148.500 


45.200 
45.200 
45.200 
45.200 
159.200 
60.100 


467.150 
45.200 
304.400 
45.200 


56.359 
84.250 


152.150 
30.100 


70.000 
73.450 
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Cinghia con fibbia CON attacco ................ bc eerrrririra 20.91.225 
=" CINQNIA: inerente 20.91.227 
+— fibbia con attacco ..................L erica 20.91.229 
Gomito con bloccaggio ........................000ercritt 20.91.231 
-— revisione 20.91.2383 
Guanto cosmetico di rivestimento .................... vc 20.91.235 
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e pasitivo: 
— per amputazione di braccio con anello di collegamento ......... 20,91.237 
— C.S, Con invasatura ad aderenza totale ....................... 20.91.2398 
— adattamento 20.91.2399 
— per disarticolazione di spalla con estetizzazione ............... 20.91.241 
— c.8. coninvasatura ad aderenza totale ....................... 20.91.242 
— adattamento 20,91.243 
+ peramputazione interscapolare conestetizzazione ............. 20.91.245 
+—— C,$, Con invasatura ad aderenza totale .................,..... 20.91.246 
— adattamento 20.91.247 
Involucro MOFDICO ......-......-.vciirtirirrriirrrana 20,91.248 
Mano: 
- Con dita rigide .................-.-00 creeranno 20.91.249 

revisione 20.91.251 
— CONdita atteggiabili ...................,etrrrriirreeeso 20.91.253 
— revisione 20.91.255 
— con4dita rigide e pollice articolato a molia ................... 20.91.257 
— revisione 20.91.259 
— conSdita articolate ....................... Roda 20.91.261 
— fevisione 20,91.263 
Polso: 
= fisso ee NR nta 20.91.265 
— [revisione 20.91.2687 
— A FOTAziOne passiva ...............0. Lee rrirrrrerosesrro 20.91.269 
— revisione 20.91.271 
— pluriassiale 20.91.273 
— revisione 20.91.275 
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi: 
— peramputazione di braccio ........ aveva ea aa Sena 20.91.27? 
— perdisarticolazione di Spalla ............. Le crrrrrrreiireo 20.91.279 
— peramputazione interscapolare ............................ 20.91.281 
Tubo distanziatore .................. 0 ci iviiieniirro renze 20.91.283 
— elemento di collegamento del tudo .............. verro 20.91.285 


PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 
— amputazione di avambraccio 
— amputazione di braccio 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO E DI BRACCIO 


È costituita da: 

— invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo 

— armatura con particolare innesto che consente la intercambiabilità 
di appositi dispositivi da lavoro 


16.000 
8.250 
8.500 

210.350 

60.109 

151.600 


310.150 
336.$00 
60.100 
310.150 
331.200 
60.100 
360.750 
373.750 
60.100 
86.200 


158.650 
30.100 
116.100 
30.100 
217.400 
30.100 
502.750 
30.100 


96.900 
30.100 
260.500 
60.100 
311.250 
30.100 


133.850 
143.300 
184.550 
109.050 
100.750 
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— articolazione passiva: 

—- del poiso con bloccaggio 

— del gomito con bloccaggio 
— con ancoraggio ed allacciature 
— con o senza bretellaggio 
— dispositivi vari da lavoro 
— mano estetica 
— guanto di rivestimento 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO 
Senza dispositivi da lavoro e senza Mano ................ ce 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO 
Senza dispositivi da lavoro e senza MANO ...................0 


AGGIUNTIVI 


Dispositivi da lavoro: 
— anello fisso ..... RARI seta velbeszono Faroe REFFITERI 
— anello SNOAADIIE .... iii iii 


— cucchiaio per amputazione di AVAMDIaccio ............. 00 
— cucchiaio per amputazione di braccio .......... ini sutra 
— dispositivo per scrivere a macchina ............... 00000000 
— forchetta per amputazione di avambraccio ............. nata 
+ forchetta per amputazione di braccio ...................000 
— QANcio UNIVENSAIE ............... erre 
s=QUICA AULO: ...iiiiirirn pia aci slot 
— guida auto e ciclo ......... Cepizenzzsa (RR 
= Ouida CICIO:. iii rio RI 
— martello ..............0.000 huiltato Saia aaa 
— pinza da carpentiere .,............. Lettieri 
— pinza per lieve Sforzo ...........LL. cerro iiaaatana 
— pinzadameccanico ...............eeerrrrriiriiererooo 
+— porta macchinetta per barba ........... Lr user ttt 
— porta pennello per barba ................. rr 
— porta matita e penna ...............LL bc cirrerrrirrresene 
«= DOrla.:petline: ciccia i iaia 


sa Porta Spugna is iiicrii nia rieti iran 
— prolungamento articolato al gomito .......................... 


— prolungamento rigido per protesi di braccio .............. suora 
— tirachiodi da carpentiere ........ dale viene 
Guanto: 

+ gdipelle per mano ortopedica ........ DIETAS suetaiorate anda 
— di filanca .......... dirla rica piaieta 4 BP 
fiano estetica con attacco e copertura estetica del polso: 

— con tutte le dita rigide ..... RI SOI RFATOSTA #4 
— con tutte ie dita atteggiabili . .... Sue RESOIRSPINTA 
— con4ditarigide e pollice articolato a molla ................... 
— conSditaarticolate .................... A PMR aa 


WI 


20.20.500 


20.21.500 


20.85.301 
20.85.303 
20,85.305 
20,85.307 
20.85.309 
20.85.311 
20.85.313 
20.85.3915 
20.85.317 
20.85.319 
20.85.3241 
20.85.323 
20.85.325 
20.85.327 
20.85.329 
20.85.331 
20.85.333 
20.85.335 
20.85.337 
20.85.339 
20.85.341 
20.85.343 
20.85.345 
20,85.347 
20.85.349 
20.85.3951 


20.85.353 
20.85.357 


20.85.361 
20.85.3653 
20.85.385 
20.85.3687 
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461.850 


602.850 


76.200 
124.800 
96.050 
28.550 
28.550 
28.550 
44.880 
34.950 
28.550 
44.850 
385.850 
98.900 
112.900 
89.100. 
72.550 
145.950 
93,100 
145.950 
20.300 
20.300 
42.350 
34.600 
34.600 
90.600 
34.600 
72.550 


48.950 
33.400 


166.150 
121.400 
229.750 
202.200 
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RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 


— GA POISO! iii rain rali 
— del gomito .................110r70sssc00d Rei e anne 


AWacciatura: 


— adattamento 


Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio 
Cinghia ed attacco con fibbia ............ cere ceracecieerone 
—i Cinghiali. a aan cia 
— attacco. CON Mbbia irta rie 
Copertura estetica del polso ....................6.., naidal aa 
Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio 
sm MBVISIONO! lori tria 
Dispositivo di attacco per protesi di braccio ...................... 
e revisione WZITTU TT RT CTC TE TT CUT ENT TTT TT CENERE EEZEZERZ ZE ZE] 


Invasatura su modello di gesso negativo e positivo: 


— di avambraccio .............00 100 iecrrrirarrareasonea 


— adattamento 


— fodera e orlatura ...........10 e ertrreroreririoneseinene 
= GUDIACCIO cia it i 


— adattamento 


— fodera e orlatura ................ VR RIDERE TA 


Mano: 


— con tutte le dita rigide ......... eardda alga 
— contutteleditaatteggiabili .......................0000 sà 
— con 4dita rigide e pollice articolato a molla . 
— conSdita articolate .............. Le eerrrerrerrraeenano 


Sostituzione dispositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi 


PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO 


L'ENERGIA CORPOREA 


Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: 


— disarticolazione di polso 
— amputazione di avambraccio 


— amputazione di avambraccio con moncone corto’ 


— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

-— amputazione di braccio con moncone corto 
— disarticolazione di spalia 

— amputazione interscapolare 

—- malformazione congenita 


PROTESI CON COMANDO A ROTAZIONE 


È costituita da: 
— mano irreversibile 
— guanto di rivestimento 


4206008004080 


vers so0020544 09 


20.90.301 
20.90.303 


20,91.301 
20.91.303 
20.91.305 
20.91.307 
20.91.309 
20.91.9311 
20.91.313 
20.91.315 
20.91.317 
20.91.319 
20.91.321 
20.91.323 
20.91.325 


20.91.327 
20.91.329 
20.91.3391 
20.91.3393 
20.91.3395 
20.91.3397 


20.91.3539 
20.91.341 
20.91.343 
20.91.345 
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RETI 


30.100 
45.200 


18.200 
18.200 
160.100 
22.250 
46.750 
16.000 
8.500 
8.250 
43.900 
86.750 
22.500 
98.450 
22.250 


207.800 
60.100 
27.550 
27.900 
60.100 
27.550 


158.650 
116.100 
217.400 
502.750 
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csc: | mem 


— armatura metallica con bracciale di ancoraggio 

— invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della ma- 
no con Il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio, costruita 
su modello di gesso negativo e positivo 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE Di 
AVAMBRACCIO 


con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento) .............. 


AGGIUNTIVI 


Guanto di rivestimento: 

— cosmetico ............ cale suda sno put ore “dA 
— dipellepermano ortopedica ................. (armo pasa 
siii Qi FIANCR Lin ee al paio 


RIPARAZIONI 


Smontaggio e rimontaggio: 

— dellamano ............ SERRE RAI ORE EEN 
= GR POISO Liri arairraà 
— del gomito ................, PALAIA Licio rica 
Copertura estetica del polso ............... Li 
Guanto di rivestimento: 

— cosmetico 

—- di pelle per manoortopedica ................. 00 eeririe 
Gi fiancata RR AE al paio 
Mano irreversibile ..............-..- erre isa 
— revisione 

Presa all'apice del moncone per it comando della mano, con relativo 
adattamento, su modello di gesso negativo e positivo .............. 


Revisione del meccanismo della Mano ................L ì 


Revisione dell'armatura della articolazione del gomito ............. 
Sostituzione pollice .................. br cirirrerri terreno 
Sostituzione del gruppo dita (indice-medio) ................0..... 
Armatura plastica .........., laliino rea pedata ae 


PROTESI CON COMANDO A TRAZIONE (cinematica) 


È costituita da: 

Mano: 

— reversibile 

— irreversibile 

Gancio funzionale 

Polso: 

= a rotazione passiva 

— con prono supinazione attiva 

— con articolazione sferica passiva con bloccaggio 

invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita 
su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con brac- 
ciale d’aRcoraggio, con 0 senza rivestimento interno al silicone 


ES 


20.30.400 


20.85.401 
20.85.403 
20.85.407 


20.90.401 
20.90.403 
20.90.405 
20.931.401 


20.91,403 
20.91.405 
20.91.407 
20.91.413 
20.91.415 


20.91.417 
20.91.419 
20.91,421 
20.91.423 
20.91.425 
20.91,426 
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1.090.350 


151.600 
48.950 
33.400 


31.100 
46.400 
46.400 
44.850 


151.600 
48.950 
33.400 

580.600 
46,400 


236.400 
52.150 
52.150 
62.850 

171.650 
86.200 
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|_coce | men 


Articolazione attiva de! gomito con o senza extra-intra rotazione del 
braccio 

Guanto di rivestimento 

Cuscinetto salva indumenti 

Bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il coman- 
do dei movimenti. 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polsa a rotazione passiva, senza 


guanto di rivestimento) 

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio 

(Senza MANO 8 Gancio) ............0L ceri ierire enon 20.40.200 794.550 
Con mano reversibile ................L vr cererrerrraeiinene 20.40.300 934.700 
Con mano irreversibile ..............L Lc recrrrrrrrireco sasso 20.40.400 1.157.050 


PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso a rotazione passiva, 
senza guanto di rivestimento) 


Con polso piedisposto per i'intercambiabilità della mano e del gancio 


(senza Mano e Gancio) ..................000 0 ereererrirerrre 20.41.200 794.550 
Con mano reversibile .......... verte rrieri rin arerezinena: 20.41.300 934.700 
Con mano irreversibile ............ 10 irrereieiea 20.41.400 1.157.050 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (con aste laterali articolate per 
ia flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza in- 
trafextra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivesti- 


mento) 

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e dei gancio 

(SENZA MANO 8 GANCIO) . LL... eiirrirrrrinirreneone 20.43.200 1.308.800 
Con mano reversibile ................ vr rrrrrrer cr seocicenrea 20.43.300 1.631.250 
Conmano irreversibile ........... L01000 cr rei rrecrzi a ioneneo 20.43.400 1.928.400 


PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la 
fiesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione 
passiva per la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passi- 


va, senza guanto di rivestimento) 

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e dei gancio 

{senza mano e gancio) .................. cre rerrcre ren enreo 20.44.200 1.438.450 
Con mano reversibile .............. Lc cerrrireiai ie iinione 20.44.300 1.571.600 
Con mano irreversibile ...............ceecrerirariririeinineno 20.44.400 1.786.800 
AGGIUNTIVI 

Gancio funzionale con attacco: 

— tipostandardinlegaleggera ...............00,0r000crrd 20.85.501 451.900 
—» tipo perlavoro pesante in acciaio ............... crea 20.85.503 829.100 
Guanto di rivestimento: 

aes: CORMOLCO! rn 20.85.505 151.600 


i 
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— dipellepermanoortopedica ............ dfn sos nata 20.85.507 48.950 
— difilanca ..................0.. E ERE NRE ceco. 8 palo 20,85.511 33.400 
Mano intercambiabile con attacco: 

i FBVONIDIO- sir a Polare 20.85.515 233.050 
— itreversibdile ............... rire TIGRE 20.85.517 580.600 
Moltiplicatore di ampiezza dell’articolazione dei ‘gomito sir'cvstiaziae 20.85.519 207.150 
Polso: 

— con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di 

presa del moncone ................... A i ente 20.85.521 938.450 
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio ...... sgfnanin 20,85,523 189.950 
Invasatura con rivestimento totaîe al silicone ............ sario 20,85.529 92.400 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio: 

— della Mano .................. ced REISER PARERI 20.90.501 31.100 
det polso iii rile nre 20.90.503 46.400 
= Gel GOMio iii A I i e 20.920.505 46.400 
Allacciatura: l 

— elemento Mobile .............,.... elia 20.91.501 18.750 
— elemento fisso .............. rv cerervecerorizereseori 20.91.503 18.750 
Articolazione funzionale per fa flasso-estensione con bloccaggio del 

gomito a fazione... 20.91.505 543.200 
— unità sollevamento avambraccio ...............-vc0 cit 20.91.506 240.000 
— revisione 20.91.507 61.950 
— cavetto trazione .................00000 SRI A RA a 20.91.508 41.550 
Aste articolate laterali per la flesso-estensione con bloccaggio, a tra- 

zione 20.91.509 574.850 
— particolari meccanismo interno ............................ 20.91.510 183.000 
-— revisione 20.91,511 78.600 
-— Cavetto trazione .......... ROSSE RR A talia dosare 20.91.512 41,550 
Attacco: 

— per mano .....................00.%% siano sr rente 20.91.513 269.100 
— Def gancio ...............,....00000 drei cala ICRA I e 20.91.515 269.100 
Braccialino: 

— conallacciature ..................... Caine RE 20.91.517 69.550 


— conaliacciature ed aste ............ FRRRISRI Aa LaRGrAgneri _ 20.91,519 190.400 
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine: : 
— per protesi per amputazione di avambraccio: 

—-‘unilateralo ‘....... Lina ira rana anti PET 20.91.8521 82.050 


— bilaterale 20.91.523 145.200 
— parziale per amputazione avambraccio: 

— unilaterale ............ Lc errrrrrecosaro: RIA 20.91.525 79.150 

— bilaterale ......... sura nera dauesani ata lzandesai 20.91.527 158.000 
— per protesi per amputazione di braccio ....... sode REI IIE 20.91.529 170.900 
— parziale peramputazione di braccio ...... oviadi ian rasato 20.91.531 82.350 
Calotta di presa del moncone, per la prono-supinazione attiva su mo- 
dello di gesso negativo e positivo ......... Lair ATRIA dl 20.91.533 159.550 
— TFEVISIONE Li... sad ii PERO 20.981.535 31.100 
Cinghia ed attacco con fibbia Rea tata in ana sa 20.91.537 16.750 
+— attacco con fibbia ................... Fuel aio ele ni 20.91.5399 8.950 
— cinghia ......... SIRINGA E enna 20.91.541 8.500 
Cuscinetto salva indumenti ............... RE case E 20.91.543 26.450 


RO 
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Filo di trazione con reiativi attacchi: 

— per protesi per amputazione di avambraccio .................. 
— per protesi per amputazione di braccio ..............., RC 
Gancio funzionale con attacco: 

— tipo standard inlegaleggera ...... SAR ERRO a 
— tipo per lavoro pesante in acciaio ........................... 
— revisione 

— elastico perchiusura n.5 pezzi ................. 0000 dava 
— molla semplice per chiusura .................. saranno 
— molla doppia per chiusura .................... SR Lao 
— rivestimento ganasce n. 10 pezzi .........................00. 
Guaina con attacchi terminali .....................000, Fidia 
Guanto di rivestimento: 

mi GOSMBLCO pit ada ae MARA TIR 
— dipelle permanocortopedica .................. re ccererrrt 
ri MANCA: ie ei ai al palo 
invasatura e relativo prolungamento su modetto di gesso negativo e po- 
sitivo: 

— per amputazione di Avambraccio .................... pila 
— c.s. con nvestimento totale al silicone ....................... 
— adattamento 

— per amputazione di braccio ........ satana api pula 
— c.s. con nvestimento totale al sIlicone ....................... 
— adattamento 

Mano: 

— reversibile 

— revisione 

— Ineversibile 

— revisione 

Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito ........... 
— revisione 

Polso: 

— arotazione passiva ..................L01c 00 rr rearerorite 
— revisione 

— arotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano 
Edel GANCIO... iii aa ein 
— revisione 

— conarticolazione di prono-supinazione attiva ................ si 
— revisione 

— conarticolazione sferica passiva, con bloccaggio .............. 
— revisione 

Armatura metallica: 

-- revisione 

— braccialino MEtallico ...............0 000000 sunniti 


PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE 


involucro MOrdido .................... dadasetne siano eiziaa 
Gruppo dita (INdiCE@EMEdI0) ............. LL ecececcrrrerericinaa 
PONICO" iii aiar dina 
Biella e leva collegamento ................ Le eererrrerensneo 
Attacco filettato... cirie ren ata 
Molla ChIUSUrA ............. cb dira tt 
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n] 


20.91.545 
20.91.547 


20.91.549 
20.91.551 
20.91.553 
20.91.555 
20.91.557 
20.91.559 
20.91.561 
20.91.563 


20.91.5685 
20.91.567 
20.91.569 


20.91.571 
20.91.572 
20.91.573 
20.91.575 
20.91.576 
20.91.577 


20.91.579 
20.91.581 
20.91.583 
20.91.585 
20.91.587 
20.91.589 


20.91.591 
20.91.593 


20.91.595 
20.91.597 
20.91.599 
20.91.601 
20.91.603 
20.91.605 


20.91.607 
20.91.8609 


20,91.620 
20.91.622 
20.91,624 
20.91,626 
20.91.628 
20.91.6630 


27.000 
239.250 
931.500 

27.000 


229.450 
46.400 
494.450 
46.400 
248.850 
46.400 


38.700 
15.550 


269.100 
31.100 
491.600 
46.400 
243.100 
46.400 


36.150 
130.100 


86.200 
27.650 
23.500 
48.050 
39.450 
11.800 


10-1-1989 


Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 9 
[cosce | meo — 
PROTESI! FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA 
ESTERNA felettrica) O ENERGIA MISTA 
CORPOREA ED ESTERNA 
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazio- 
ne congenita: 


+— disarticolazione di polso 

— amputazione di avambraccio 

— disarticolazione di gomito 

— amputazione di braccio 

— disarticolazione di spalla 

— amputazione interscapolare 

— peromelia di avambraccio e braccio 
— focomella 

— amelia 


Sono costituite da: 
— mano efettrica 
— manipolatore elettrico per lavoro 
— polso:. 
— fisso 
— a rotazione passiva 
— arotazione attiva 
— arotazione elettrica 
— con rotazione sferica passiva con bloccaggio 
— polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica- 
manipolatore) 
— gomito: 
— con articolazione funzionale libera 
— con articolazione funzionale, con bloccaggio 
— con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rota- 
zione 
— spalla con articolazione a frizione 
— invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione con- 
genita, costruita su modello di gesso negativo e positivo; ad aderenza 
totale con presa olecranica, con o senza rivestimento intero al silicone 
— Componenti elettronici: 
— comandi elettronici 
— comandi mio-elettrici 
— batterie 
+ Carica batterie 
guanto di rivestimento 
— con o senza ancoraggio: 
— bretellaggio con relativi attacchi 
— bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per ico- 
mando dei movimenti 


PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E 
PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, coman- 
do elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio 20.50.100 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; coman- 
do mio-elettrico par l'apertura e chiusura della mano, senza bretellag- 
GIO RTRT 20.51.100 


_ R9— 


9.781.350 


3.977.950 
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Con mano elettrica, articolazione attiva di prono-supinazioné del polso 
comandata dali'apice del moncone, comando mio-elettrico*per l'aper- 
tura e chiusura della mano, senza bretellaggio ................... 20.52.100 4.087.400 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso a comando elettronico, comando mic-elettrico per l'apertura e 
chiusura della mano, senza bretellaggio ...................,.0.. 20.53.100 5.567.400 


Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supina- 
zione deila mano, senza bretellaggio ....................000000. 20.54.100 5.237.750 


PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico» 
fazione del gomito con aste laterali articolate per ta flesso-estensione 
del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l’apertura e chiu- 
sura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi . 20.55.100 4.714.750 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del 
polso, con aste taterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
del gomito a trazione, con comando mio-eiettrico per l'apertura-chiusa 
e pronio-supinazione della mano, con bretellaggio e tili di trazione e re- 
lativi-attacchi.. aria lara 20.56.100 5.976.750 


PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI BRACCIO (senza guanto 
cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste la- 
terali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a tra- 
zione, articofazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, 
con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con 
bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi ........ RARA 20.57.100 4.783.650 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per ia prono-supinazione del 
poiso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio 
del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione 
del braccio, comando mic-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-su- 
pinazione della mano, con bratellaggio e fili di trazione con relativi at- 
IRCChI nc UT alert 20,58.100 5.958.250 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
“lazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l’apertura- 
chiusura della mana e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di 
ANCOMAGGIO ........crercrtrrere reco resenroericiorarionea 20.59.100 6.185.450 


Con mano elettrica, articolazione etettrica per la prono-supinazione del 
polso, articolazione alettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura 
chiusura e prono-supinazione della mano e flessoestensione e bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio .........:.......... 20.60.100 7.097.000 
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PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE 
INTERSCAPOLARE, OMELIA E FOCOMELIA (sénza guanto cosmetico) 


Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- 
fazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra ro- 
tazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio- 
esettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio ..................., 20.681.100 6.471.900 


Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione de! 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, coman- 
do mio-elettrico per l'aperturachiusura e prono-supinazione delia ma- 
no e flesso estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di anco- 
TEGOIO: 2-3 aiar ila 20.62.100 7.742.550 


Con mano elettrica, articolazione elettrica perla. prono-supinazione del 
polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra 
ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e 
chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloc- 
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio: 


— senza articolazione della spalla ........,.....,.110,.c0r0rs% 20.63.100 7.054.700 
— con articolazione a frizione della spalla ................. Hécdk 20.64.100 7.359.200 
AGGIUNTIVI 


Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bratellaggio 
e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della 


flesso-estensione del gomito) ................ rr rerrrreniriro 20,85.701 225.550 
Manipolatore elettrico per lavoro per tutti i tipi di protesi funzionali che 

utilizzano l'energia esterna (elettrica) ..... SERTERE TAI Meta 20.85.801 1.966.850 
Guanto di rivestimento: 

— COSMETICO ............. 000000, dior an siotss 20.85.803 151.600 
— dipellepermanocortopedica ................. rece rrrrreiee 20.85.805 48.950 
— UIFIIANCA Liana al paio 20.85.5809 33.400 


Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam- 
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la 


corrente, senza fili di collegamento ................... ttt 20,85,813 311.450 
Rivestimento totale al SIICONE ............... tre 20.85.817 92.400 
RIPARAZIONI 

Smontaggio e rimontaggio: 

—:Ualla Mano: ioni 20.90.701 46.400 
meidel' polso iii rea an 20.90.703 31.100 
ui ‘Fel'GOMilo: i iinrireneraannoe 20.90.705 46.400 
— {Hoella Spalla; ..L.-:.-si iii rain 20.90.707 47.750 
— dei componenti elettronici .............1c0scc0srrisesesnoo 20.90.709 31.100 
Guanto di rivestimento: 

=inifilancal: ea nina ricca ona ai paio 20.91.699 33.400 
=: IN pelle:. iii ilo 20.91.700 48.950 
n COSMELCO ‘siria e ne see a 20.91.701 151.600 


gra 
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Mana: 
— Innesto rapido ..................010 00 rerrrrrereeicio Da 20.91.702 581.550 
—r COMPIGTA Licia iicrnvaiiiinnirogeà 20.91.7093 2.092.580 
call aa varato 20.91.704 95.900 
— involucro morbido (armatura di plastica) . ..................... 20.91.705 99.550 
= ipollic@i-l cis nanbeeni talia aiantena 20.91.706 70.800 
— MECCANISMO INTEMO ............ be tterrrrrerrosroneso, 20.91.707 511.450 
— dita (indice-medio) ................ ATRIA rta 20.91.708 309.250 
— revisione meccanismo INterno ..............,..:. Lv 20:91.709 64.600 
csc TIZIONO ivi iaia nata aan e 20.91.710 188.100 
— telaio completo ................. e ada a 20.91.711 567.000 
— Attacco ....... 10 0cecerrrrcesero delia banane 20.91.712 91.300 
— revisione telaio completa .................00 cer recererre 20.91.713 97.250 
— miotora e 1° riduttore ............ LL 00cr crete r rar icegate 20.91.714 232.300 
— MATOF8 SIEttrico ..............0 vec eireirrirerrserironeo 20.91.715 171.650 
— manipolatore Elettrico .....................- rin 20.91.7186 1.966.850 
Polso: 
— arotazione passiva .....................0 vece 20.91.7217 55.700 
— TEVISIONE ..........0 0000 REVO ERI REA CTR 20.91.7419 16.000 
— arotazione altiva ................ Lc ice err ere so rerr0reneo 20.91.721 523.450 
— FEVISIONE .........-1001- SRI E a pressa 20.91.7293 194.250 
— arotazione glettrica .................... e rvrrrrrireineo 20.91.725 1.059.950 
— revisione ................. se ann lele 20.91.7227 129.650 
— attacco parte mano ......... lla ine 20.91.729 496.450 
— attacco parte avambraccio . lola illa adr pata 20.91.731 157.900 
— motore elettrico ....... sessecaresceeconeseo:ieosecreones sa | 20.91.7393 171.650 
Invasatura completa per avambiaccio su modello di gesso negativo e 
POSHIVO! iii rinite rare se ana 20.91.735 1.174.600 
— adattamento .............-.....0-0 rire resine 20.91.737 162.200 
Catotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e 
POSITIVO! ici Liza ends siae 20.91.739 471.000, 
Gomito: 
— completo attivo (cinematico) .......... Colico eta 20.91.741 790.050 
—: FOVISIONO: | ucraino rinato 20.91.743 129.650 
— asta dentata o particolari dei bloccaggio ..................... 20.91.744 232.300 
— elettrico COMPITO: .............. Ls Pi iena 20.91.745 1.405.700 
— meccanismo interno ............ Dara lenire 20.91.747 744.100 
— sostituzione dei due MOtori .................L. crt 20.91.748 310.550 
= FEVISIONO: vicaria et 20.91.749 129.750 
— involucro estetico .............0.0tt aura Fearingiicea 20.91.751 118.950 
— telai0 ESÌTAMO ...........10000ssctrtrrrrrrirereereneoo 20.91.753 513.550 
i IEVISIONO: cl irrioiaiie Lipiie 20.91.755 129,750 
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positi- 
VO: LI STRETTI AITINA VINTI TATTO TRITO LIE 20.91.757 1.177.600 
— adattamento ...............110 0000 rr creecrrenecereraeoo 20.91.759 162.200 
— bretellaggio completo semplice .......................0100 20.91.7681 82.050 
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la fiesso-e- 
stensione del GOMIto ................ cc rrrererrrenazirereseo 20.91.763 118.950 
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per ia fiesso-e- 
stensione del gomito con moltiplicatore di movimento ............. 20.91.7864 138.800 
— tretellaggio completo di fili trazione con trazione per la fiessoe- | 
stensione del gornito con compensatore per bilaterale ............. 20.91.765 238.150 


Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360* per la intercam- 
biabilità fra mano etettrica 6 manipolatore elettrico con inserti per la 
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corrente, senza fili di collegamento .................. Season na 20.91.7668 
Spalla: 
— articolazione a frizione ................. vlarir atene pan 20.91.767 
— revisione ............ LEARN UTENTI 20.91.769 
— collegamento estetico gomito/spalla ................... sassa 20.91.771 
invasatura su modello di gesso per disarticolazione 0 amputazione in- 
terscapolare o amelia o focomelia ...............00060, RIA 20.91.7793 
+— mvestimento interno totale al silicone ................... pv 20.91.774 
Batterie: 
— esterna B volt .............. Sarai acireale 20.91.778 
— estera 12 volt ....... silla rane salerno aa 20.91.779 
— interna B Volt ............... 00 eererererarerrereeniana 20.91.780 
— interna 12 volt ....... PISTONI ea ento 20.91.781 
—  Iravisione:batteriò .......;.i/isiini i ea 20.91.783 
— presa sull'invasatura per la ricarica della batteria ....... ndr 20.91.7895 
— Canca batteria ............ ROTTI sera calde ssas 20.391.787 
— carica batteria automatico ...............L.. ct 20.91.789 
— revisione 20.981.791 
— cavidiraccordo batterie esterne ......................0,. pri 20.91.7993 
Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio: 
— elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando 
mio-elettrico .......... scalza ani sciare RETAEPESA 20.91.795 
— revisione 20.91.797 
— parte terminale dei circuito elettronico ...,v............. 20.91.799 
— revisione 20.91.801 
— cavi di collegamento con connettori ..............L rr 20.91.803 
— gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batterie . 20.91.805 
— rdemsenzainterruttore e presa ....... IO SERE EOTRARE 20.91.807 
Circuiti con amplificatore doppio: 
— amplificatore a due canali per comando mioelettrico . .......... 20.91.809 
— revisione 20. 91.811 
— parte terminale circuito elettronico ............ Lt 20.91.813 
— revisione 20.91.815 
— cavodicollegamento con connettore .............. IIS 20.91.817 
Circuito comando elettronico: î 
+ micro-interruttore o micro-sensore per comando elettronico ...... 20.91.819 
— parte terminale circuito elettronico ..................000, dr 20.91.8214 
— revisione 20.91.823 
— cavo di collegamento ...............0c cr rrrrrerrrareneneo 20.91.825 


311.450 


502.850 
07.250 
243.450 


1.986.050 
92.400 


166.250 
221 ,800 
129.300 
162.750 
60.400 
17.850 
69.250 
191.700 
16.000 ‘ 
109.350 


845.400 

64.600 
295.250 

97.250 
153.450 
191.700 
144.000 
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AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE (22) 
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta da! tecnico ortopedìi- 
co abilitato 
Si suddividono in: 
— BASTONI, STAMPELLE, TRIPODI, QUADRIPODI, DEAMBULATORI 
— STABILIZZATORI 
— CARROZZELLE: 
per BAMBINI: seggioloni, passeggini, pieghevoli 
per ADULTI: sedie, poltrone, pieghevoli, a manovella, per strada a 
motore a scoppio, elettriche 
— BICICLETTE A TRE RUOTE 


BASTONE CON PUNTALE DI APPOGGIO 


FISSO: orione arie acer 


STAMPELLA CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 


Fissa 

Regolabiie nella parte inferiore ...............L eri 
Regolabile nella parte superiore ed inferiore ..................... 
Regolabile nella parte inferiore, con ammortizzatore ............... 
Regolabile nella parte superiore ed inferiore con ammortizzatore ..... 


STAMPELLA CON APPOGGIO SOTTO ASCELLARE E PUNTALE DI 
APPOGGIO 


Fissa 
Regolabile .;.iiciciciciicari ine nia er sins 


TRIPODE 


Fisso 
Regolabile iii eine pi a 
Con appoggio antibrachiale ............ LL... 0e0er00 Suasa 


QUADRIPODE 


Regolabile ...................,00600 diaconi 


DEAMBULATORI IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO O LEGA LEGGERA 


È l’attrezzo ideato per tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzio» 
nalità degli arti inferiori, oppure dove il soggetto ha una certa difficoltà 
a reggersi convenientemente. 

L'eventuale sedile offre la possibilità della posizione di riposo durante 
la deambulazione. 

Occorre avere l'avvertenza di non affidare il deambulatore a soggetti 


22.01.001 
22.01.0093 


22.01.011 
22.01.013 
22.01.015 
22,01.017 
22.01.019 


22.01.025 
22,01.027 


22.01,031 
22.01.0393 
22.01.0395 


22.01,041 
22.01.043 
22.01.0458 
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19.100 


16.700 
20.950 
24.150 
22.500 
27.500 


25.800 
29.150 


20.950 
27.500 
29.150 


25.900 
29.900 
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privi di equilibrio statico onde evitare i) rischio di ribaltamento laterale 
del deambulatore. 
Si suddividono in: 
— rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento 
— articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere 
— scorrevole su ruote piroettanti 
— cono senza arresto di stazionamento 
— cono senza arresto azionabile nella fase di deambulazione 
+— conosenza ascellari sfitabili e registrabili in altezza 
— cono senza sedile imbottito e rivestito 


Dimensioni orientative: 

piccolo - fino a cm. 45 di altezza appoggio mani da terra 
medio - fino a cm. 60 di altezza appoggio mani da terra 
grande - fino a cm. 75 di altezza appoggio mani da terra 


RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO 


PICCOIO: citi CIA 22.05.001 106.450 
Medio: inline tatr E de 22.05.003 113.350 
Grande: Liri ann LETI Rai i 22.05.005 113.350 


PICCOlO:-. iii ie at Sie nato 22.11.001 150.450 
Medio. iii ep alla dieta at ate 22,11.003 198.500 
prandelli e LIRE Rene sa 22.11.005 212.600 


CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI STRISCIAMENTO, REGOLABILE 


IN ALTEZZA 

piccolo»: ra 22.15.001 165.200 
Medio. circa lean d'assi brano 22.15.003 180.050 
grande . 22.15.005 187.600 


SCORREVOLE SU RUOTE PIROETTANTI 


senza arresto di stazionamento 


=. DIOCOIO: cirie 22.21.001 191.450 
medio: luo Crane enne 22.21.003 205.750 
— grande ........... puesaase carasentà VIa 22.21.005 219.800 
con arresto di stazionamento a pedale: 

=. PIOCONO) siii hap at i Te rr 22.21.007 226.900 
— MAdio:.... cisti rara nine Lirio ee $ 22.21.009 241.000 
— grande ............... PIRRO ARE RI RR NPI FEE 22.21.011 255.300 
senza arresto azionabile a mano: 

= PICCOIO:. Licinio i i aio 22.21.019 255.300 
MB: TR nere 22.21,021 270,250 
— grande ...... RR RARA I lag tasca 22.21.023 294.300 


scorrevole su ruote piroettanti con divisorio intermedio, con sostegno 


pettorale, registrabile in altezza 
i PIOSOIO: Lin irta ea TRONO seta 22.25.001 297,900 


— grande .......... VIA RTEI EEE siae pietra . 22.25.0039 333.400 
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AGGIUNTIVI 

Ascellari (al paio) ..................... ceri 25.85.01 20.300 
Sedile imbottito e rivestito ..................... erre 22.85.013 20.300 
Regolabile in altezza ................... 0000 rcrrerrenireonea 22.85.015 40.600 


PER DEAMBULAZIONE A CARPONI, CON .FASCIA DI APPOGGIO 


registrabile in altezza, o piano di appoggio ................00.0.0 22.31.001 170.150 


STARILIZZATORI 


PER STATICA PRONO 


composto da: 

— struttura per l'appoggio sul tavolo con sostegni del tronco, ginoc- 

chia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili. Appoggia piedi regi- 

strabifi iN Altezza ...............00000. reina rgaite 22.35.001 474.700 
— struttura con regolazione in altezza e inclinazione; sostegni del 

tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili in altezza, 


con appoggiapiedi registrabili in altezza. .................. 22.35.003 610.200 
AGGIUNTIVI 
Tavolo da favoro posizionabile ........................... ea 22.85.023 162.700 


IN POSIZIONE ERETTA 


composto da: 
— struttura con regolazione in altezza delle prese sul torace, sul baci. 
no, ginocchia e piedi. Pedana antiscivolo. Ruote piroettanti 0 sfere ... 22.35.005 467.900 


TAVOLO STABILIZZATORE INCLINABILE 


composto da: 

— telaio metallico, piano regolabile da 0° a 180° a frizione 
corredato da: 

— due cunei appoggiapiedi, graduabili 

— dus cinghie di fissaggio 

— imbottitura e rivestimento in materiaie lavabile 


— quattro ruote piroettanti, dicui duecon freno .................. 22.35.007 844.350 
SOLLEVA AMMALATI 

È un ausilio atto a sollevare e trasiare un ammalato inerte, applicato su 

un supporto mobile 0 fisso. 

Munito di fasce di contenzione del malato con apposite catene e ganci 

di sostegno. 

— tipo meccanico o idraulico ......... Aaa RA 22.41.001 658.350 
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CARROZZELLE PER BAMBINI 
SEGGIOLONE 


È impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi 
di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e 
ncreativa: 

— con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente 
— poggia piedi regolabili in altezza 


— ruota piroettanti 

— inposizione normale di lavoro .............0r0 00 rr erre 22.45.051 514.450 
AGGIUNTIVI 
cinghia pettorale ................ irihasica rasati SARRI 22.85.055 18.650 
cinturino ferma piedi .................L0 rv rcrrrerrrenicorione 22.85.057 3.500 
cuneo divaricatore imbottito regolabile con anima infegno ......... 22.85.059 32.650 
cuscinetto di spinta laterale .................... 0 22.85.061 32.650 
PASSEGGINI 


CHIUDIBILE AD OMBRELLO 


Accoglie favorevolmente il piccoio paziente e permette ail'accompa- 
gnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino. 

Ha le seguenti caratteristiche: 

— sedile larghezza cm. 38, profondità minima cm. 28 

— schienale larghezza cm. 38, altezza minima cm. 50 

È facilmente trasportabile in auto. 

— con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi 


— con 4 ruote 
— concinghia pettorale ............. RAROPIRISTARA anioratea Sea 22.458.101 474.600 
AGGIUNTIVI 
— nduttore di larghezza del sedile ......................01000 22.85.101 69.900 
— cuneo divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile ........... 22.85.103 81.350 


CARROZZELLE PIEGHEVOLI 
TIPO UNIVERSALE PER BAMBINI 


Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti 
Cod. 22.51.111 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate 
degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'infermo ............. 22.45.1093 450.250 


CARROZZELLA PIEGHEVOLE PER BAMBINI 


Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità 
di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto 0 
semi coricato. È riducibile per favorire il trasporto in auto: 

— schienate inclinabile a diverse posizioni 

— schienate, sedile e laterali imbottiti e rivestiti 
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— appoggia testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali 
— appoggia piedi e appoggia gambe regolabili in altezza 
— freni di stazionamento 


— druote dI 2000 WOMM .. Lira 22.45.105 704.350 
AGGIUNTIVI 

Cinghia pettdrale ............... erre rire eniaie so 22.85.153 18.650 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile .....................6... 22.85.157 32.650 
Cuscinetto di spinta lateraie per scoliosi ........................ 22.85.159 32.650 
Tavolino normale ................ certe 22.85.171 38.850 
Tavolino con incavo avvolgente e DOrdi ......................... 22.85.173 74.800 
CARROZZELLE PER ADULTI 

SEDIA A COMODA 


È impiegata per ‘tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione autono- 
ma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti affetti da incontinenza. 
Di limitato ingombro per renderla adatta anche, per il W.C. 

— imbottita 

— con 4 ruote piroettanti I minimo 100 mim 

— freni 

— dispositivo W.C. estraibile 

— pedane regolabili in altezza 

— braccioli imbottiti estraibili 0 ribaltabili ...............,..00,, 22.51.001 311.850 
Poltrona a comoda imbottita con 4 ruote piroettanti di em. 2, di cui 2 
ruote frenanti, dispositivo W.C. estraibile, spalliera reclinabile a 90°, pe- 
dane a inclinazione regolabile con appoggio polpacci e poggia piede 


regolabile, braccioli estraibili intubo di acciaio cromato ............ 22.51.003 459.400 
Tavolino.normale:.-....-ii.reniicpera Gna rear 22,85.209 42.050 
RIGIDA IMBOTTITA 


— Schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile 

— freni di stazionamento 

— 2ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano 2 600 mim 
— 2 ruote piccole piroettanti anteriori o posteriori 2) 200 mim 


— con dispositivo W.C. ............. Lee errcrererrecerire ne 22.51.101 569.150 
— senza dispositivo W.C. .....,.........,, e drrerrariineera 22.551.103 525.900 
AGGIUNTIVI 

Cinghia pettorale: aaa inietta 22.85.255 20.550 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile ...................000t 22.865.259 35.950 
Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi ................... pesa 22.85.261 35.950 
Due fiancate estraibili .................L erre 22.85.263 58.300 
Gomma dura pneumatica, sulle quattro ruote .................... 22 85.265 24.000 
Prolunga SChIENAIO .............. LL rrrrrererarirenicenea 22.85.2687 77.200 
Protezione laterale parietale ..................-- i ieeirererioo 22.85.2069 71.950 
Ruota fissa S mm. 600 completa di anello corrimano ........ Teedaa 22.85.279 102.850 
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Sistema monoguida unilaterale .......................0100000 22.85.281 274.400 
Tavolino normale .................... ci errrrizi zi rericro: 22.85.2899 42.800 
Tavolino con incavo avvolgente € DOrdi ...................... 22.85.2981 82.350 
Variazione larghezza (inferiore a cm. 40 superiore a cm. 45) .......... 22.85.2907 111.500 
PIEGHEVOLI 


TIPO UNIVERSALE PER ADULTI per casa e passeggio 


— 2 ruote grandi minimo 2 600 mim gommate piene con anelio scorri- 

mano 

+ 2 ruote piccole piroettanti 2 200 mim minimo 

— freni di stazionamento 

— braccioli imbottiti 

— fiancate fisse 

— schienale fisso e sedile in materiale plastico .................. 22.51.1119 | 533.650 


TIPO CON STABILIZZATORE PER ADULTI 


Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22.51.111 con 
Paggiunta delie fiancate estraibili che offrono ia possibilità della trasia- 
zione laterale su ambo i iati, delia rotazione antero-posteriore delle pe- 
- dane per ridurre l'ingombro in lunghezza. Dispone di un telaio partico- 
larmente adaito per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre 
aderente al suolo. 
Gommatura a sezione larga delle ruote ......................... 22.51.115 701.500 


TIPO DA TRANSITO PER ADULTI 


E particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che 
vivendo intensamente, hanno necessità di transitare autonomamente 
attraverso anguste aperture, come ie porte di certi ascensori, uffici, ba- 
gni, oltre ad essere facilmente riducibile per it suo trasporto in auto. 
— con azionamento autonomo mediante due volanti laterali 

— fiancate estraibili 

— pedane girevoli e sfilabili 

— freni di stazionamento 

— due ruote posteriori di diametro minimo di mm 300 


— due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200 ....... 22.51.121 701.500 
AGGIUNTIVI 

Cinghia pettorale ..................... Lr rr rr errirrerioio no 22.85.303 19.650 
Cuneo divaricatore imbottito regolabile ......................... 22.85.307 34.300 
Cuscinetto di spinta iaterale per Scoliosi ....................,,.. 22.85.309 34.300 
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza 22.85.317 90.100 
Protezione laterale parietale bilaterale .......................... 22.85.3189 68.700 
Prolunga schienale ..................0 0000 tere rire rie e0e 20.85.321 73.700 
Schienale regolabile .................- bei 22.985.333 73.700 
Sedile forato con dispositivo WC. ........-.0. rr 22.85.335 49.050 
Sedile imbottito con cuneo divaricatore ...................,...... 22,85.337 52.400 
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Sedile rigido imbottito e rivestito, asportabile .................... 22.85.3399 49.050 
Sistema monoguida unilaterale .................... ect 22.85.341 262.100 
Tavolino normale ..............0 cc rrerrrrrericreracionionaa 22.685.347 40.850 
Tavolino con incavo avvolgente e DOrdi ......................... 22.85.3949 78.600 
Variazione larghezza (inferiore a cm. 400 superiore acm. 45) ........ 22.85.3565 106.250 
CARROZZELLE PER STRADA 

CON TRAZIONE A MANOVELLA 


— 3 ruote per strada minimo & 600 mim 

— freni di stazionamento sulle ruote posteriori 

+ freno sulla ruota anteriore 

— schienale, sedili e braccioli imbottiti 

— fanaleria regolamentare 

— pompa 

— segnalatore acustico 

— manovella per propulsione a destra esterna ................... 22.51.125 711.750 
— manovella per propulsione a sinistra esterna .................. 22.51.127 711.750 


AGGIUNTIVI 


Manubrio snodabile ...............LeLeererrrtto sacello SERATE 22.85.403 70.100 
Sterzo a pedale .................6,,.0000 RESTINA ia è 22,85.409 116,950 


CON MOTORE A SCOPPIO 


È consigliata per soggetti che non hanno l’uso degli arti inferiori, ma la 

piena efficienza di queiti superiori, che devono compiere iunghi percor- 

si, superare forti salite 0 percorrere strade accidentate, perché l'uso del 

cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza 

erogata dal motore. Si impone la presenza psichica. 

— motore a scoppio di 48 cc. 

— cambio di velocità o frizione automatica 

— sospensioni telescopiche 

— ruote con freni regolamentari 

— sedile, schienale e braccioli imbottiti 

— fanaleria regolamentare 

— segnalatore acustico 

T— messa inmoto da fermo tramite manovella o leva a mano che è uti- 

lizzabile anche per la trazione a motore spento 

— concambicatre velocità .......................,...0.000< 22.51.131 2.171.000 
— CONMONO MANCA. ...........iirrerrnrnerro rienza» 2251193 1.931.750 


CARROZZELLA ELETTRICA CON COMANDO DI GUIDA 
ELETTRONICO 


È destinato a portatori di gravi lesioni agli organi di movimento 

— è alimentata da accumulatori ricaricabili al piombo a 24 volt con 
scarica minima di 74 km/ora. 

— supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo 
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— sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore, sia ton freni 
meccanici che agiscono sulle ruote grandi 

— carica batteria 

— pedana appoggia piedi 

— 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata 

— schienale, sediti e braccioli imbottiti 


con comando a destra ................. RARA IR ESA SENI: 22.51.1395 3.303.750 
con comando a sinistra ..................LL ve rerrrerinioneso 22.651.137 3.303.750 
AGGIUNTIVI 
Comando elettronico. 
min: ® DOCOR: rincontra 22.85.501 274.400 
— amento ................. jade Lenci 22.85.503 212.950 
PIO: iii ANTE RRITTT N mete i 22.85.505 212.950 
BICICLETTA A TRE RUOTE 
Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno. Adattata al pa- 

LAZIONE: Lori A EI RIOT RA 22.51.141 576.150 
AGGIUNTIVI 
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio .................0.00,, 22.85,551 88.450 
Pedaliera regolabile: 
— semplice 22.85,555 40.850 
— CONINQNANAGGIO LL... irritato 22.85.557 57.200 
Spalliera concava avvolgente con cinghia ....................... 22.85.561 93.600 
Staffa al pedale con allacciatura ..................00 er 22.85.565 65.500 
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SEZZZE: nà 


PROTESI ACUSTICHE (24) 


La fornitura di questi presidi è fatta dalle ditte iscritte negli etenchi regio- 
nali predisposti, in conformità ai principi e ai criteri di cui al presente 
decreta. 

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico esterno 
indossabile avente la funzione di amplificare ed eventualmente 
modificare il messaggio sonoro, ai tini della correzione qualitativa e 
quantitativa del deficit uditivo. 

Gii apparecchi acustici fornibili a totale carico delle USL possono 
presentarsi in diverse configurazioni: a scatola, ad occhiale, re- 
troauricolare, in funzione di esigenze tecniche od applicative. 

La classificazione degli apparecchi acustici, aggiornata rispetto a 
quella indicata nell'articolo 7? del D.M. 2/3/84, viene effettuata in 
base ad alcune caratteristiche tecniche degli stessi, come segue: 


— Categoria A: protesi acustiche con potenza massima non limitabile. 

— Categoria B: protesi acustiche con potenza massima limitabile tramite 
compressione oppure AGC- 0 AGC-0. 

— Categoria C: protesi acustiche con potenza massima limitabile parti 
colarmente elevata, per sordità gravi e profonde. 

— Categoria D: sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed ortofo- 
nica; atti a migliorare la vita di relazione dell'ipoacusico. 


La descrizione tecnica dettagliata di ciascuna categoria, è indicata alle 
pagine seguenti. 

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno o 
esterno), debbono essere applicate mediante un auricolare di con- 
duzione del suono realizzato su misura (vedi Aggiuntivi). 

Tutte le protesi acustiche di categoria A, B e C, gli apparecchi di catego- 
ria D, devono essere consegnate funzionanti ovvero con pila/e inserita/e. 


PROCEDURA DI PRESCRIZIONE 


La prescrizione dello specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia della 
USL, redatta in conformità al primo comma dell'art. 2 del D.M. 2/3/84, 
deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile 
attraverso: 

a) l'esame audiometrico tonale liminare e, qualora l'età, lo stato psico- 
neurologico, il livello di collaborazione e la soglia audiometrica lo per- 
mettano, una o più-prove sopraliminari per la determinazione del 
recruitment. 

6) L'esame audiometrico vocale con la determinazione della curva di ar- 
ticolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto «a» lo per- 
mettano. 

c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali 
evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l’audio- 
metria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità 
di quest'ultima, 1 test sopraliminari tonali possono essere sostituiti dalle 
prove impedenzometriche di reflessometria stapediale. Gii esami deb- 
bono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato. 

La prescrizione è etfattuata in conformità al successivo allegato 1, pre- 
scrizione protesi acustica e collaudo tecnico (parte A riservata ai medico 
Specialista). 

Il cambio periodico dei soli auricolari su misura e le eventuali riparazioni 
delle protesi possono essere prescritte mediante breve relazione dello 
specialista senza avvalersi dell’allegato 1, parte A. 
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APPLICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE 


L'applicazione della protesi prescritta è compito dell'audioprotesista, e 
si svolge in tre fasi: 

1) esami preliminari per la individuazione del modello di protesi e rileva- 
mento dell'impronta del condotto uditivo; 

2) adattamento; 

3) addestramento protesico e assistenza iniziale 


1) Gli esami preliminari ai fini protesici comprendono: 

a) riscontro ove possibile, delle caratteristiche dinamiche del campo 
uditivo; 

b) esame otoscopico ai fini del rilevamento dell'impronta; 

c) prove di individuazione del modello di protesi -e dell'auricotare. 


2) Adattamento 

a) verifica audjometrica delle scelte effettuate nella fase precedente; 
b) regolazione della protesi prescelta; 

c) controllo dell'adattamento dell’auricolare e modifiche eventuali; 

d) controllo finale del guadagno protesico; 

e) esecuzione dei primi controlli per la verifica e la taratura della protesi 
in funzione delle prime esperienze del debole d'udito. 


3) Addestramento protesico 

* Istruzione all'utilizzo ottimale della protesi. 

L'azienda fornitrice deve compilare la scheda di cui all’aliegato 1 (parte 
B) in duplice copia, di cui una destinata alla USL e l'altra all'utente. 


PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA A 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

— potenza massima non limitabile 

— controllo di volume 

— controllo di tono* 

— bobina telefonica (e/o ingresso audio**) 

— guadagno di picco, al massimo volume, norì inferiore a 54 dB. (Norme 
CEI accoppiatore IEC 711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite 
dai costruttore) 

— uscita massima non inferiore a 122 dB (Norme CEI accoppiatore IEC 
711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 

* tale dispositivo non risulta indispensabile se trattasi di applicazione con 
trasduttori ossei. 

** tale dispositivo non risulta indispensabile se la necessità di riabilitazione 
dell'ipoacusico non lo richiede. 

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia senza recruitment evi- 
denziabile. 


— 103 — 


Scrie generale - n. 7 


10-1-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7 
'————————_tc_—114#@+@6 +——t@t6kttkhkttr. We mr 


[cosce _]_ memo __ 
Tipo a scatola 


Con trasduttore in uscita: vibratore 088e0 --.--..................... 24,11.101 584.000 


Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo . -.-.-...............0.... 24.11,101 584.000 
Tipo ad occhiale 

Con trasduttore in uscita: vibratore 08860 .......................... 24,11,101 584.000 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo .......................... 24.11.1014 584.000 
Tipo retroauricolare ; 

Con trasduttore in uscita: vibratore 05860 .......................... 24,11.101 584.000 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo .......................... 24.11.101 584.000 


PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA 6 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

— potenza massima limitab:le tramite la compressione oppure AGC-! è 
AGC-0 

— controllo di volume 

— controllo di tono 0 PC 

— bobina telefonica e/o ingresso audio 

— guadagno di picco, al massimo volume non inferiore a 54 dB {Norme 
CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche for- 
nite dal costruttore) 

— pressione sonora massima riconducibile ad una potenza di picco non 
superiore a 126 dB SPL (Norme CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza 
su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia con recruitment evi- 
denziabile o comunque con campo dinamico ristretto. 


Tipo a scatola 

Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo 24.31.301 718.000 
Tipo ad occhiale 

Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo o vibratore 0sse0 ......... 24.31.301 718.000 
Tipo retroauricoiare 

Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo 24.31.301 718.000 
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PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA © 


Le caratteristiche di tali apparecchi sono: 

—- potenza massima limitabile 

= controllo di volume 

— controllo di tono 0 PC 

— bobina telefonica e/o ingresso audio 

— guadagno di picco al massimo volume non inferiore a 78 dB (Norme 
CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche for- 
nite dal costruttore). 

— pressione sonora massima di picco uguale o superiore a 140 dB SPL, 
nconducibile a 126 dB SPL (norme CEI, accoppiatore IEC 711; equiva- 
lenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore). 

Tali apparecchi sono indicati esclusivamente nei casi di ipoacusie gravi 
0 profonde, 


Tipo a scatola 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo .......................... 24.51,501 770.000 


Tipo ad occhiale 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo ........................,, 24.51,501 770.000 


Tipo retroauricolare 
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo ........................., 24.51.501 770.000 


APPLICAZIONI BINAURALI 


Le protesi acustiche delle categorie A, B e C trovano applicazione, quando 
prescritte, con sistema binaurale, vale a dire un apparecchio per ciascun 
orecchio. 

L'applicazione binaurale, indicata nei casi di ipoacusia bilaterale, offre 
il vantaggio di un migliore ascolto direzionale, di un miglioramento del 
guadagno acustico e di una migliore discriminazione delia parola in am- 
biente rumoroso. 

in tal caso viene applicato il prezzo indicato per ciascun apparecchio. 


SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED ORTO- 
FONICA DI CATEGORIA «D» 


Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare 
che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizza- 
zione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. 
Ogni sistema deve essere composto da: 

A) 1 trasmettitore 

B) 1 ricevitore 

C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnetico 0 per collegamento elettrico 
D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica 


Trasmettitore 

+— a modulazione di frequenza (FM) ............... cere 24.41.401 973.000 
— a raggi Infrarossi (IR) .................. ri 24.41.403 973.000 
Ricevitore 

— a modulazione di frequenza (FM) .............................., 24.41.405 920.000 
— a raggi infrarossi (IR) ..................... rr 24.41.407 920.000 
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AGGIUNTIVI 


Auricolari su misura per apparecchi acustici (mediante if rilevamento del. 
l'impronta del condotto uditivo) 


— Ricevitore rigido (normale)... ..................... 24.85.001 48.000 
— Ricevitore morbido (normale) ........................ 24.85.002 45.000 
— Canale rigido (peduncolo) .........................0b vt 24.85.005 40.000 
— Canale morbido (peduncolo). ..........................., 24.885.006 40.000 
— Conchiglia rigida o scheletro (secret ear) ........................ 24.85.009 45.000 
— Conchiglia morbida (coki) (secret-ear) ........................... 24.85.010 50.000 
RIPARAZIONI 

Mano d’apera e FEVvisIione ................ Le rcerrrrrriririnoe 24.90,001 21.650 


L'importo della mano d’opera va aggiunto una sola volta al prezza 
dei singoli componenti. 


TIPO A SCATOLA 

Bobina telefonica ............... errare 24.91.001 12.650 
Bocchettone uscita 0 tubetti di raccordo microfono o ricevitore ... 24.91.003 3.300 
Clips (la mano d'opera non è da conteggiare) ................... 24.91.005 5.100 
Commutatore ................. bri 24.891.007 12.900 
Condensatore .............. e dliesana Dania 24.91.009 4.350 
Contatti pila... ...:--/:ssiriree ire ia 24.91.011 4.500 
Coperchio pila (ta mano d'opera non è da conteggiare) .......... 24.91.013 7.400 
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare) .......... 24.91.0185 4.350 
DIODO ille aaa ea 24.91.017 11.550 
Involucro completo ................. ee rrrrrrererererinine: Ta 24.91.019 29.750 
Involucro per protesi speciale ..........................0 24.91,021 35.350 
Microfono (completo di SOSpensione) .......................0 24.91.023 41.700 
Microfono per protesi speciale HI-FI ..........................0.. 24.91.0265 60.150 
Microfono speciale electret. ...........,...,b tt 24.91.027 60.150 
Parte anteriore o posteriore dell'involucro ........................ 24.91.029 16.050 
Potenziomietto ivi ene 24.91.0931 29.150 
Presa COrdino ...............L Lea IA a 24.91.033 4.000 
Resisienza! ill nea a te ava 24.891.035 3.300 
Resistenza variabile (trimmer) ................ erro 24.91.0397 19.200. 
Ricevitori alta fedeltà HI-FÎ ..................... Lee 24.91.039 56.250 
Ricevitori speciali costruiti espressamente per la protesi .......... 24.91.041 16,300 
Rotellina potenziometro .................... o 24.91,045 6.800 
Sospensioni... crinale 24.91.047 3.300 
Supporto microfono o ricevitore o vibratore ...................... 24.91.049 3.300 
TMANSISION cirie ae arr era 24.91.051 11.550 
Trasformatore... iena iloreriaeaallat 24.91.053 14.200 
TIPO AD OCCHIALE 

Alloggio pila con perno {la mano d'opera non è da conteggiare) 24.91.101 6.550 
Alloggio pila estraibile (fa mano d'opera non è da conteggiare) ... 24.91.103 5.450 
Astina attiva completa di coperchio .............................. 24.91.105 49.350 
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Astina per apparecchio specialò ................. er 24.91.107 44.850 
Astina vuota (la mano d'opera non é da conteg.}................. 24.91.109 31.950 
Bobina telefonica ................... eri 24,91.111 12.900 
Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore ...... 24.91.1413 3.300 
Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare) ................ 24.91.1185 3.900 
Cerniera con contatti 24.941.117 16.050 
Circuito amplificatore {blocchetto-integrato) ...................... 24.91.119 72.050 
Circuito integrato ................... rr 24.91,121 31.950 
Commutatore... alain 24,91.123 12.900 
CONdensatore: i... ria e ie 24.91.1265 4.350 
Contatti pila... ae i 24,91,127 4,350 
Coperchio a spina ............... erre 24.91.129 5.450 
Diodo ....... COIN RA RARE E TRO ei 24.91.131 11.550 
Fili di collegamento .................. e 24.91.133 2.650 
Filo:frontaje: ili RARI ie 24.91.135 9.600 
Frontale con filo passante (la mano d'opera non è da conteggiare) . 24.91.4137 28.800 
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare) . 24.917.139 18.350 
Frontale standard speciale (con contatti) (la mano d'opera non è da 

conteggiare)... (ein iaia da e eran 24,91.141 21.150 
Gomma per VIDIAIore ...........L... i 24,91.143 5.350 
Microfono completo di sospensioni ......................., 24.91.145 41.700 
Microfono per apparecchi speciali Hi-Fi 24.91.147 60.150 
Microfono speciale direzionale HI-FI 24.91.140. 73.750 
Perno di connessione fra i semi-invofucri ........................ 24.91.151 3.050 
Piastrina per vibratore ....................... bb en 24.91.153 3.300 
Potenziometro con interruttore .................. 24.91.155 16.500 
Potenziometro con interruttore per protesi speciaie ............... 24.91.157 31.950 
Potenziometro (senza interruttore) .......................000 24.91.1659 14.450 
Resistenza! ..i.li.iciaonea eiaa ” 24.91.161 3.300 
Resistenza variabile (trimmer) ................ 24.91.163 19.300 
Ricevitore (completo di SOSpensioni}........... Le 24.91.165 42.400 
Ricevitore per protesi speciale HI-FI ...................., vee 24.91.167 60.150 
Rinforzi di metallo per chiusura semi-involucri .............. ERA 24.91.169 1.800 
SOSPENSIONI cirie ida ara careih 24.91.171 3.300 
Supporto microfono o ricevitore o vibratore ...................... 24.91.173 3.300 
Tempiette (Ia mano d'opera non è da conteggiare) .............., 24.91.175 5.450 
Transistor siii e cita 24.91.177 11.550 
Vibratore completo di sospensioni ................... CESTI 24.91.179 42.400 
TIPO RETRO AURICOLARE 

Alloggio pila (la mano d'opera non è da conteggiare) ....... BASE 24.91.201 6.550 
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare) ... 24.91.203 5.700 
bobina telefonica ....... RETORICA ETTI OO RIOT APERTO SICA 24.91.205 12.650 
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore ... 24.91.207 12.400 
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato) 24.91.209 72.050 
Circuito integrato ................... Lire 24.91.211 31.950 
Gommutatore i; nica 24.91.2193 12.650 
Gondensatore: .;.3.-i narnia rare 24.91.2175 4.350 
Contatti:pila ii a 24.91.217 4.500 
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare) .......... 24.91.219 1.800 
DIOdO: rn ANI ARR RR use 24.91.2241 11.550 
Fili di collegamento .............. rire . 24,91.223 2.800 
Involucro completo ..................L brr 24.91.225 28.200 
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[se] o 


Mascherina per microfono .................L i 24.91.227 3.900 
Microfono completo di sospensioni ................. pe anlrteta 24.91.229 42.400 
Microfono direzionale compieto di sospensioni................... 24.91.2391 48.300 
Microfono per protesi Speciale HI-FI .................... 24.91.233 60.150 
Microfono speciale direzionale HI-FI ................... 24.91.2395 73.750 
Micrafono speciale electret...................... Ilda falda e 24.,91.237 60.150 
Perno di connessione tra i semi-involucri ........................ 24.91.239 3.050 
Potenziometro con interruttore ..................,.......0bt 24.91.241 16.500 
Potenziometro con interruttore per protesi speciale ............... 24.91.243 31.950 
Potenziometro (senza interruttore) ..........................,..., 24.91.245 31.950 
Potenziometro senza interruttore per protesi speciale 24.91.247 36.800 
Potenziometro speciale per protesi con microfono direzionale .... 24.91.249 54.450 
Raccordo con alloggiamento all'interno della protesi ............. 24.91.251 6.550 
Raccordo (curvetta) {mano d'opera non da conteggiare) .......... 24.91.253 1.350 
Raccordo senza alloggiamento all'interno delia protesi ........... 24.91.255 4.150 
RESISIONZA: tra SEZ RI 24.91.257 3.300 
Resistenza variabile (trimmer) ....................- 24.91.259 19.200 
Ricevitore completo di Sospensioni ................ rr 24.91.261 42.400 
Ricevitore per protési speciale HI-FI .................. vr 24.91.263 60.150 
Ricevitore speciale electret......................... i 24.91.265 60.150 
Rinforzi metallo per chiusura semi-involucri ...................... 24.91,267 . 1.800 
Sospensioni... iui e piana ; 24.91.269 3.300 
Supporto microfono 0 ricevitore ......................--0000 24.91.271 3.300 
TIANSIStOr pit I LA LL RR N RE 24.91.273 12.150 


TIPO SISTEMI SPECIALI 


Sostituzione accumulatori .................. ia 24.91.3901 15.650 
Sostituzione microfono ................... 24.91.3039 29.050 
Sostituzione laccio magneticoX FM e X IR ......................, 24.91.3085 10.700 
Sostituzione Antenna .... ...........0 ber 24.91.307 4.150 
Sostituzione oscillatore ........................ ia 24.91.309 15.650 
SOStituzione INVOIUCCO LL... arcaico 24.891.311 47.250 
Sostituzione potenziometro di volume 24.91.3193 22.350 
Riparzione del circuito elettronico apparecchio trasmettitore ...... 24.91.315 83.700 
Riparazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore ........ 24.91.3417 83.700 
Cordino ricevitore (la mano d'opera non da conteggiare) ......... 24.91.319 13.250 
Cordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare) .. 24.91.321 21.400 


Indultore magnetico ........... erre 24.91.323 21.400 
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(ALLEGATO N. 1) 
PARTE A (riservata al medico specialista) 
PRESCRIZIONE PROTESI ACUSTICA E COLLAUDO TECNICO 


Presidio specialistico data ............. der aaia rada 


O prima protesizzazione 


O protesizzazione successiva 


Paziente: COGNOMI: iii aa Nome ir eleninaa sel 
‘Data di nascita ...................... endentoro (età .......... ) 
Luogo di nascita ...............10- Lev rriia DOMICILIO... iii 
ESAME OTOSCOPICO 
AUD ian E E ATI AIR RETI RIA SANTE Lai 
ASK aiar ie ia 


EPOCA PRESUMIBILE DI INSORGENZA DELLA SORDITÀ 


O pre-linguale (*) 
O prenatale D) perinatale O postnatale O) peri-linguale 


O posi-linguale 


CAUSA PRESUMIBILE DELLA SORDITÀ 


BA e I I ORI ORA RO ORD RR O OROOOT A RR OROROR SSR n 9 RO 44 ge 04 000 


CARATTERI AUDIOMETRICI DELL'IPOACUSIA 


A) BILATERALITÀ 
O bilaterale con simmetria interaurale O più grave a Dx 
O bilaterale con'asimmetrie apprezzabili interaurali DJ più grave a Sx 


{*} Per periodo « linguale », cioè di sviluppo fisiologico del linguaggio verbale, viene in questa sede inteso il periodo che va dai 
18 mesi ai 3 anni e 6 mes. 
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8) SONO PRESENTI RESIDUI UDITIVI SFRUTTABILI SU TUTTE LE FREQUENZE DEL PARLATO 
(DA 250 Hz A 400 Hz}? 


O Si O) No [nat Solo a Dx O Solo a Sn 


C) TIPO DI IPOACUSIA 


Ci trasmissiva {o conduttiva) DU mista 
O neurosensoriale cocleare (0 recettiva) O neurosensoriale retro-cocleare 
O centrale OD) percettiva a sede non definibile 


D) PERDITA MEDIA PER LE FREQUENZE 500-1000-2000 Hz (*) 


orecchio migliore: LI] a media O 65-79 dg ipoacusia medio grave 

O] deri grave [U] 95 dB ed oitre ipoacusia profonda 
orecchio peggiore: [O] 50-64 dB CU) 65-79 dB 

CI 80-94 dB CI 95 48 ed oltre 
perdita complessiva bilaterale CU] 50:54 dB CI 65-79 de 
(valutazione in campo libero) 

CD] 80.94 de C] 95 dB ed oltre 

ESAMI ESEGUITI (ALLEGATI) 
C] audiometria tonale liminare CD] condizionata 
CI audiometria tonale sopraliminare CI non condizionata 
L] audiometria vocale 
ÙU impedenzometria O) timpanometria O riftessometria stapediale 


LU] Potenziali evocati uditivi (indicare la metodica ed il tipo di stimolo impiegato) ....................... 


VI SERRORR RR AE A PR ET PIO TESI TETTI 
{*) Taratura audiometrica secondo norme ISO ANSI. Nel caso sia stato possibile impiagare solo stimoli acustici non caratterizzati in 
TVGINELA GR SI CERA, la perdita media si riferisce alla soglia ricavata con tale stimolazione, dopo adeguata conversione da dB SPL 
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SONO PRESENTI DISTURBI EVIDENTI A CARICO DI ALTRI ORGANI 
O APPARATI COINVOLTI NELLA COMUNICAZIONE? 


O No O psico-comportamentali O neurologici O matformativi O altri organi di senso 


ENTITA' DELL'HANDICAP COMUNICATIVO GLOBALE UDITIVO ED EXTRA-UDITIVO {GIUDIZIO 
PURAMENTE INDICATIVO) 


O lieve O medio O grave O molto grave 


DATI RELATIVI ALLA PROTESI 
A) CARATTERISTICHE DI BASE DELLA PROTESI PRESCRITTA 


DO categoria A O categoria B O categoria C O Categoria D Cl Dx 
O Sx 
O binaurale O bilaterale O monoaurale 
CD) va 
DU retroauricoiare O a scatola CD ad occhiale Ci vo 


B) NEL CASO DI DIFFERENTE PROTESIZZAZIONE FRA LE DUE ORECCHIE, SI PRESCRIVE: 


E) SE LA PRESENTE PRESCRIZIONE Si RIFERISCE AD UN CAMBIO O SOSTITUZIONE Di UNA 
PROTESI, INDICARNE 1 MOTIVI 


ii RO E i i N RR GR RS n 


IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE ACUSTICA E FONIATRICA È STATO CONCORDATO? 
DO Si O con il paziente [un con i familiari DO) con altri operatori sanitari 
O No;per |. seguenti motivi: xi; aiar ne 


SI PRESCRIVONO CONTROLLI AUDIOLOGICI DOPO L'APPLICAZIONE DELLA PROTESI 


Tcontrollo >.za:i i rana 2° controllo -.................. 


FIRMA REGGE DEL MEDICO SPECIALISTA 
TIMBRO DEL. PRESIDIO 


COLLAUDO 
DICHIARAZIONE di bffettuato collaudo ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 Marzo 1984 G.U. n. 80 del 21/3/64. 


TIMBRO E FIRMA 
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PARTE 8 (riservata all'Azienda e all'Audioprotesista) 
SCHEDA TECNICA DELLA PROTESI! ACUSTICA FORNITA 


AI Signore data di nascita _________Con prescrizione in 


data per [i] E] apparecchi acustici di categoria: 


DX G QQ sx [Y] e/o un sistema di categoria [D] tipo È sono 
stati consegnati {1] apparecchi acustici di categoria: 


px fl @ Osa 


DX n° matricola madello ___ Sk n° matricola ——__ __. modello —_ 
con dotazione di pila tipo — ________Gre di funzionamento n° 
D] tipo modello ____ 
Apparecchi acustici Sisterna di categoria D 
DX Sx 
Guadagno di picco MAI FIAS) » | Portata minima (FM) m lineari 
Guadagno medio (HAIC) dB 
al massimo volume 
Potenza di picco  — a ÎPLy Portata minima (IR) m? O m lineari 
Potenza media (HAIC) — ____ ____dBSPL 
Banda di risposta da — A T9€_H2 DX ingresso audio C] laccio magnetico O 
Banda di risposta da VASO, _8 —P—_—_yHZ SK 


1 camandi degli apparecchi acustici, in condizioni d'uso, risultano cosi posizionati: 


Comando: Volume PC AGC Toni: Gravi Medi Acuti 
DX na O O O 
Sx foua Code, pa O O O 
Guadagno medio HAIC Potenza di picco 
In tali condizioni la protesi eroga: Dx db ——.______m_ dB 
Sx dB —_____ 


Gli auricolari usati sono di tipo in materiale 


ventilate [Si] 

Si dichiara che gli auricolari su misura sono stati costruiti a seguito del rilevamento dell'impronta del condotto 
uditivo (per eventuali verifiche la USL può richiedere, entro 20 giorni dalla consegna, il calco dell'impronta 
del condotto uditivo esterno). 


Si dichiara che le protesi indicate sono state testate singolarmente con Orecchio Elettronico. 


L'Azienda fornitrice L'Audioprotesista 
{Timbro e Firma) (Firma) 
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pizza 


PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI 
PER LA COMUNICAZIONE (25) 


Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elet- 
tronico atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla 
mancanza delle corde vocali asportate. 

La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale 
successiva alla asportazione delle corde vocali perchè, grazie alla 
sua capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità unifor- 
me, senza possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad 
un facile apprendimento dell'uso da parte del paziente. 

La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre ie 
tonalità, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, 
che meglio si avvicina alla voce normale. 


— protesi fonetica a sistema elettromeccanico .................... 25.51.501 375.350 
— protesi fonetica a sisterna elettronico .................... 25.51.505 440.750 
RIPARAZIONI 


Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto 
una sola volta a! prezzo dei singoli componenti) ................. 25.91.000 20.800 


TIPO ELETTROMECCANICO 


Accumulatore DK/225 ai nikel-cadmio (la mano d'opera non è da 


conteggiare)... ata 25.91.001 21.215 
Alimentatore (la mano d'opera non è da contegg.) ............... 25.91.003 27.040 
Astuccio in legno (ila mano d'opera non è da conteggiare) ....... 25.91.005 23.505 
Base inferiore con molla (Ila mano d'opera non é da conteggiare) 25.91.007 15.290 
Bobina completa di magnete ........................-... 04, 25.91.009 22.360 
Condensatore” cine pra 25.91,011. 14.665 
Contatto interno astuccio in legno (ia mano d'opera non è da 

conteggiare)... ee iii er 25.91.013 15.290 
Diodo: LED salini Aa 25.91.015 4.055 
Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare) .. 25.91.017 1.870 
Fodero:di:SK&i i... licia 25.91.019 5.930 
Ghiera codronata filettata ................... rea 25.91 .021 3.535 
Ghiera di metalio {ta mano d'opera non è da conteggiare)........ 25.91.023 3.535 
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) .... 25.91.025 16.430 
Molla pistone ................. 25.91.027 1.455 
PISTONE... 25.91.029 3.535 
Pulsante 25.91 .031 2.290 
Testina parte inferiore {ia mano d'opera non è da conteggiare) ... 25.91.033 6.450 
Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare) .. 25.91.035 7.590 
Torretta completa di componenti elettronici ...................... 25.91 .037 27.040 


TIPO ELETTRONICO 


Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio assemblato (la mano d'opera 


non e da conteggiare) ................... 25.91.101 21.215 
Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare) ............ 25.91.103 27.040 
Astuccio legno skai (la mano d'opera non è da conteggiare) ..... 25.91.105 23.500 
Base inferiore con molla (ia mano d'opera non è da conteggiare) 25.91.107 15.290 
Capsula magnetica ........., SERIA Reach petali 25.91.109 16.430 
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Circuito elettronico integrato 25.91.1311 39.520 
Condensatore al tantalio (Ia mano d'opera non è da conteggiare) . 25.91.113 15.810 
Contatti interni alimentatori (la mano d'opera non è da conteggiare) 25.91.115 18.200 
Diodo LED... citi ialala Litt 25.91.117 4.055 
Diodo ZENER 25.91.119 4.055 
Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare) .. 25.91.121 1.870 
Chiera codronata filettata ...................... 25.91.123 3.535 
Ghiera metallica (Ia mano d'opera non è da conteggiare) 25.91.125 3.535 
Guscio piastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) .... 25.91 .127 16.430 
Membrana testina (la mano d'opera non è da conteggiare ........ 25.91.129 1.870 
Pulsante 25.91.1311 2.290 
Testina... ii. ire ieri 25.91.133 13.520 
Trimmeficaga ila re 25,91.135 4.055 
Contenitore in metallo per accumulatori (la mano d'opera non è da 

CONTEGgiare):. iii Tania 25.91.137 9.150 
Contatto in acciaio con punto in argento ......................... 25.91.139 8.010 
Testina centrale con molieggiamento ..........................., 25.91.141 4.575 
Viti di speciale tenuta @ 1 mm. ................:.. 25.91.143 3.430 
CANNULA TRACHEALE 


Dispositivo in plastica 0 metallo per la respirazione dei soggetti tracheo- 
tomizzati. Fornibili in numero di due l'anno salvo diversa prescrizione 


medica: 

—in plastica: 3. Irene iaia 25.55.001 38.000 
— in metallo a due pezzi.................. be |  25.55.017 19.000 
— in metallo a tre pezzi ...................00 25.55.019 22.000 


PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61) 


A questo tipo di presidi appartengono dispositivi elettromeccanici 
ed elettronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impos- 
.Sibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale. 


COMUNICATORE ALFABETICO 


Macchina per scrivere elettronica miniaturizzata portatile. La tastie- 
ra consiste in 26 lettere dell'aifabeto disposte in modo da permette- 
re di raggiungere fino a 83 battute al minuto ................,.... i 25.61.701 912.400 


COMUNICATORE SIMBOLICO 


Nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico. Si- 

stema basato su simboti posti su 100 {o 16) caselle, setezionabili 

tramite una luce che viene pilotata dall'utente. 

Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune: 

— vergione: 100%... rire a ria 25.61.721 2.315.150 
- versione 16 .......... TRATTO RAI RE 25.61.723 988.000 


COMUNICATORE TELEFONICO 

Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordomuti utiliz» 

zando il normale apparecchio telefonico sostituendo al messaggio ver- 

bale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi è messaggi 

di allarme in voce, prememorizzati destinati agli utenti .............. 25.61.731 800.000 
Può essere concesso soltanto ai sordomuti riconosciuti ai sensi della L. 

381/70. 
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PROTESI OCULARI (26) 


PROTESI SU MISURA: i 

Serie di due protesi in vetro. ..................... 26.11.001 279.360 
Serie di due protesi in vetro per cavità deformi ..................... 26.11.003 299.770 
Una protesi in resina ................. arresi piloti 26.13.0065 218.025 
Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici . 26.15.007 422.330 
Serie di due protesi in vetro pecuncolate mobili per interventi speciali . 26.15.009 436.045 
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici .... 26.15.011 272.555 
Una protesi peduncolata mobile in resina per interventi speciali. ...... 26.15.013 237.025 
AGGIUNTIVI 


Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della pre- 
cedente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in resi- 
. na, importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna 
FOMMUPA::ciiiiin ari 26.85.001 200.000 


PROTESI DA COLLEZIONE: 


Una protesi provvisoria in Vetro. ................. rr 26.17.001 90.000 
Una protesi provvisoria in resina ...........................0..... 26.17.003 150.000 
NOTA: 

1) La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità of- 

talmiche; 


2) Le protesi in vetro su misura per cavità deformi si rifériscono a cavità 
anoftalmiche che presentano irregolarità; 

3) Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche che 
tollerano le resine; 

4) Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo, sono indicate 
ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico; 

5) Le protesi in resina a guscio per ricoprimento del bultio, come ai quar- 
to punto, vengono applicate se la resina è tollerata; 

6) Le protesi peduncotate mobili in vetro per interventi speciali sono indi- 
cate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per prote- 
sì mobili; 

7) Le protesi peduncolate mobili in resina, come al sesto punto, vengo- 
no applicate se fa resina è tollerata; 

B) Il prezzo indicato per fe protesi da collezione in resina è comprensivo 
di eventuali ritocchi e lievi modifiche. 
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ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E 
SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato 

Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di arto 
inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e conse- 
gnati senza intervento di manodopera. 


CALZATURA 


Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompa- 
gnamento (che non comporta né il modello di gesso né la forma): 


— bassadal 34 a1468..,.............. berretto al paio 27.14,001 87.050 
— altadal 348146 ................. 0000 al paio 27.14.003 92.400 
Guneo per alluce valgo, con applicazione .....................06. 27.14.005 20.000 
Cuneo per dita a martello con applicazione ....................., 27.14.007 29.700 
Divaricatore per alluce valgo con applicazione .................... 27.14.009 28.400 
Laccio: 

= COMO... lit te ia nere 27.14,011 655 
=. IUNGO rici aa en 27.14.013 875 
PER TUTORE DI ARTO INFERIORE 

Calza di fana intera (coscia, gamba, piede) 

-——: per paraplegicl' i... iaia prantiotaeni aa 27.136.001 49.150 
Coprifibbia: ....- 0-1 CE arr 27.16.003 2.400 
Laccio 27.16.005 655 
Telaio-supporto registrabite per lussato d'anca, gessato ..... punge 27.16.007 96.650 
PER CORSETTO 

Laccio: 

cm CONDI iii ia 27.18.001 545 
—.IUAGO: iran een a ee aaa 27.18.0093 655 
PER PROTESI DI ARTO INFERIORE 

Per amputazione di gamba: 

Coprimoncone: 

— dicotone leggero .................L... ctr 27.19.001 9.300 
— Gilana leggera ... iii pia 27.19.003 13.850 
— di nylon ....a..,.. vert (RR ana 27.19.005 10.900 
Coscialino per protesi ad appoggio!totale ....................... 27.39.007 ‘24.900 
Per amputazione di coscia: 

Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica ...... 27.19.015 9.850 
Coprimoncone: 

— di CORONE LEGgero ................. treno 27.19.017 9.300 
— dilana leggera ........... RETE ARE OSE Tuaavana 27.19,019 13.850 
ni: BERE CI CARCERE RO CORI EOGO NE RT SOCIET OOO 27.19.021 10.900 
— Maglia tubolare di misure varie minimo Kg.1.................. 27.19.023 20.550 
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PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE 


Calza coprimoncone: 

-di cotone leggero .................. ri 
-Ui-lana-leggera:: cibi ina ade ea 
- di nyton 


Guanto: 

- di pelle di rivestimento .................i.. erre al paio 
- di filanca di rivestimento .........................0 al paio 
- Maglia tubolare di misure varie minimo Kg. 1 


VARI 


Puntali antisdrucciolo: 
— per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e 
QUAGDFIDOdE: Lilia Va ee 


— per stampella con appoggio sottoascellare ..................., * 


= DB PHOND ira 
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27.20.001 
27.20.003 
27.20.0065 


27.20.009 
27.20.013 


27.20.023" 


27.22.001 
27.22.003 
27.22,005 


Serie generale - n. 7 


7.000 
9.850 
10.900 


83.100 
24.000 
19.000 
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PRESIDI ADDOMINALI (28) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dai tecnico oriopedi- 
co abilitato. 


VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA 


Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia) altacm. 18 .......... 28.01.001 86.000 
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta 

CM: 20: aa ra a ROCRESTTERAO 28.01.003 100.250 
Per sventramento SEMPIlIcCa .......... Lira 28.01.005 97.450 


Per sventramento, addome pendulo, con rirante sovrapubico ed even- 
tuale bretelle, su misura: 


— per uomo cm. 100 ..:............. birre 28.01.007 164.600 
— per uomo cm. 120 ............... bere rrre rire rire nenoa 28.01.009 186.350 
— per uomo oltre cm. 120 ...........- cei 28.01.011 200.550 
— perdonnacm. 100 ................00 00 ecc rrreererizeneoo 28.01.013 171.850 
— perdonna fino cm. 120 ................... Leve 28.01.015 200.550 
— perdonnaoltre cm. 120................ vertere erre reso 28.01.017 214.050 


Per dilatazione gastrica (gastrectasia, diastasi dei retti, esiti di lapara- 
tomia, nefrectomia, colecistotemia, etc.) su misura: 


— finoacm.100.............0.0c 0 rrrarce ri rrorererrenronte 28.01.019 121.700 
— oltre cm. 100 .................0, PRESIORCA RA AA 28.01.021 143.200 
Per gravidanza ...............00,00c cr rerr risorse rereosene 28.01.0239 78.850 
Per gravidanza con rinforzo pubico, SU Misura .................... 28.01.025 143.200 
Post-gravidanza ............L.1 ecs ce rrrirererieeeererioneeo 28.01.027 100.250 


CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI 


Passono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili. 
Inguinali semplici: 


— intessutoelastico ........................, ER ZO: 28.05.001 . 50.100 
— amolla ......... FERIRE RIO RARE EAT 28.05.003 57.450 
inguinale doppio: 

— intessuto Elastico ..................0. br rrtrrrrreroreneo 28.05.005 57.450 
n MONA iii RESPIRA RT An RES 28.05.007 71.600 
CSurale: 

— semplice 28.05.009 57,450 
= GOPPlo iii ira Valli ati rai 28.05.011 64.250 
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio: 

me MOMABIO ii a Tana 28.05.0013 78.850 
— perernia voluminosa ............... SIA ina 28.05.015 100.250 
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PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29) 


Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che 
abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli 
occhi con correzione. 


AUSILI PERCETTIVI 


Bastone bianco rigido o pieghevole in materiale sintetico. .......... 29.01.001 19.100 
Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo. ...... sa 29.01.007 135.200 
Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo ...... pagata 29.01.011 135.000 
Sveglia. tattile; lrn 29.01.013 63.200 
Termometro tattile 0 SONOTO ................... brr 29.01.015 120.650 
Tavoletta per scrittura Braille,in metallo, con punteruolo: 

— formato tascabile... .............. e rrrrcrrrrrererara na 29.01.051 21.000 
— formato medio con almeno 22 righe di 24 caselle Diraed aaa dara 29.01.053 63.900 
Macchina dattilo Braille per pagine con formato non inferiore a cm. 22 x 35 29.01.1401 801.000 
Apparecchio per la matematica-cubaritmo con dotazione a di 100 

CUDEMI iii RR RITI Rana 29.01.131 50.000 


Piano di gomma con ribaltine fermafoglio, 4 cerniere, struttura in mate 
riale piastico antiurto, dimensioni utili cm. 20 x 30 concedibile a soggetti 
che frequentino corsi di riabilitazione. .....................0.. 6 : 29.01.151 60.000 


PRESIDI! OTTICI CORRETTIVI 


Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano 
un reale beneficio visivo. 

Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzio- 
ne non è ottenibile con le lenti oftalmiche. 


tente oftalmica per vicino e per lontano: 


— da +0-2,25a +0-4sferica diametro 60 ..................... 29.02,001 10.800 
— da +0-2,25a +0-4sferica diametro 65..................... 29.02.003 11.900 
— da +0)-0,25a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60 ........ 29.02.005 11.900 
— da +0-0,25a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65 ........ 29.02.007 13.000 
— da +0-2,25a +0-4sfericacilindro sino a 2 diametro 60 ........ 29.02.009 14.050 
— da +0-2,25a +0-4sfericacilindro sino a 2 diametro 65 ........ 29.02.0711 15.150 
— da-2,25a-4sfericaaltitanio diametro 65 .................... 29.02.013 23.450 
— da-4,25a-Bsfericaaltitaniodiametro 60 .................. io 29.02.015 21.950 
— da-425a-Ssfericaaltitanio diametro 65 ..................., 29.02.017 27.350 
— da-8,25a-12sfericaaltitanio diametro 60 .................., 29.02.019 28.450 
— da-8,25a-12sfericaaltitanio diametro 65 ................... 29.02.021 30.800 
— da-12,25a-16sferica altitanio diametro 60 .................. 29.02.023 32.450 
— da-16,25a-20sfericaaltitanio diametro 60 .................. 29.02.025 36.750 
— da -20,25 a oltra 23 sfarica al titanio diametro 60 ............ 29.02.027 40.550 
— oltre le 23 diotrie, per ogni diotria ......................0..,+ 29.02.028 5.400 
— da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 60 .................. 29.02.029 23.250 
— da +2,25a +4sfericaaltitanio diametro 65 .................. 29.02.031 24.350 
— da +4,25a +Bsfericaaltitanio diametro 60 ................., 29.02.033 24.900 
— da +4,25a +B8sfericaaltitanio diametro 65 ..... dorico 1 29.02.0395 27.050 
— da +8,25a +12sfericaaltitanio diametro 60 ...,............. 29.02.0397 28.100 
— da +12,25a +16sfericaaltitanio diametro 60................ 29.02.039 30.300 
— da + 16,25 aoltre sferica al titanio diametro 60................ 29.02.041 37.850 
— da + 19, per ogni diotria .....................--L ver 29.02.043 5.400 
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Lente a contatto: 


cu IGIENE 29.02.1091 118.000 
— TONOIRA: iii nt ea 29.02.103 137.700 
— gas-permeabile (semirigida) ............. 29.02.105 157.350 


Lente in materiale plastico termo-indurente: 


sferica diametro 60 da 10,25a4................... ber 29.02.201 13.000 
sferica diametro 65 da + 0,25 a4................ 29.02.203 14.300 
sférica diametro 60 da + 4,25 a48....,.............. Lr 29.02.205 25.950 
sferica diametro 65 da + 4,25 a 8................. 29.02.207 32.750 
sferica diametro 60 da + 8,25 a 12....................,00. 29.02.209 33.750 
sferica diametro 65 da = 8,25 a 12............... cc 29.02.211 37.300 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 0,25 a 4................ 29.02.2413 16.850 
torica cilindro fino a 2 diametro 65.da 0,25 a 4................ 29.02.215 19.250 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 4,25 a 6................ 29.02.217 23.600 
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 4,25 a 6................. 20.02.219 26.800 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 6,25 a 8................ 29.02.221 31.600 
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 6,25 a 8................ 29.02.223 39.800 
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 8,25 a 10 29.02.225 42.200 
torica cilidnro fino a 2 diametro 60 da 10,25 a 12.............. 29.02.227 47.600 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 0,25 a 4................ 29.02.229 21.200 
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 0,25 a.4................. 29.02.231 24.650 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6................ 29.02.233 30.050 
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 4,25 a 6............ PINA 29.02.235 38.700 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 6,25 a 2................ 29.02.2397 38.950 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 29.02.239 48.650 
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 10,25 a 12 ............. 29.02.241 55.700 
torica cilindro fino a 6 diametro 60 da 0,25 a 4................ 29.02,243 29.850 
torica cilindro fino a 6 diametro 65 da 0,25 a 4................ 29.02.,245 35.250 


Lente speciale per afachia: 


asferica lenticolare: 


sfera finor8. +16. dla 29.02,247 70.300 
sfera.fino:8-4:200 siii aaa 29.02.249 75.700 
sfera fino a+ 16 cilindro +2..................b ebbero» 29.02.251 81.100 
sfera fino a + 20 cilindro +2................. beer 29.02.253 86.550 
sfera fino a + 16 cilindrto +4................. 29.02.255 91.950 
sfera fino a + 20 cilindro +4................. 0 29.02.257 97.350 
asferica campo totale: 
sfera fino a + 12, CERIAIIa ara Lara Celant 29.02.259 97.350 
sfera :fino:B4:18-.liinr lean io 29.02.261 102.750 
sfera fino a + 12 cilindro + 2................ 000 erro 29.02.2683 108.150 
sfera fino a+ 16 cilindro +2..............., 00 29.02.265 113.550 
-» sfera fino a+ 12 cilindfo + 4............:... br 29.02.267 119.000 
sfera fino a + 16 cilindro +4.................. 00 29.02.269 124.400 
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RA 


Lente neutra per appalamento peso: 29.03.001 14.000 
Lenti bifocali ingrandenti per soggetti ambliopici: 


— lente bifocate in vetro minerale da 1,5.a 4....,.................. 29.02.301 150.000 
— lente per appaiamento peso in vetro minerale .................. 29.02.3093 85.000 
— lente bifocale in materiale organico da 1,5 a 6................... 29.02.305 150.000 
— lente per appaiamento peso in vetro minerale. .................. 29.02.307 55.000 
AGGIUNTIVI 

Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica com- 

presa: 

Stra:0; 2562. ila e a a i 29.85.001 8.100 
=tra: 205/04. iii ele alora 29.85.003 13.000 
2=8:4,25:0 6. ie) 29.85.005” 20.550 
=tra:6;25.0/80/ RA LE ie 29,85.007 33.550 
Per ie sole lenti oftalmiche: 

- montatura tipo ............... erre ieri 29.85.015 46.500 
applicazione di due lenti ............. RASO E IE GIRL TANA REPR A OA A 29.85.017 21.650 
Cotorazione o smerigliatura .......................... (cadauna) 29.85.019 7.550 
Trattamento antiriflesso multistrato .................... (cadauna) 29.85.021 21.650 


Per lenti a contatto: 
— applicazione in prima fornitura per ogni lente ................... 29.85.023 25.000 


SUSSIDI OTTICI 


Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggono 
un reale beneficio visivo. 

Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto telesco- 
p:, eventuale lente correttiva o occiusoria, astuccio: 


= MONOCUÎArO >... E AT 29.05.001 396.250 
= DINOCuiare sirio ni 29.05.0038 542.200 
— monoculare autolliuminante ...................... 29.05.005 500.500 
Ingranditore ottico 


concedibile agli ipovedenti che non possono avvalersi delia prescrizione 
di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura dei caratteri a stampa di uso 
COTENTO:..n iii Rene 29,05.021 2.500.000 


— 121 — 


10-1-1989 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PROTESI FISIOGNOMICHE (30) 


L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- 
co abilitato, 


PROTESI MAMMARIE ESTERNE 

Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anato- 
mica-cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di ma. 
Stectomia: 

PROTESI! MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA 

Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazio- 


ne, in schiuma di gomma rivestita di tessuto analiergico 
«— nella misura dalla 1* alla 8*, ambidestre ..................... 


PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA 


A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a com- 


posizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica estetica- 
mente naturale, con assorbimento dei calore de! corpo 
— nella misura dalla 12 alfa 13° (da 554115) ................. rl 


— 12 — 
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AUSILI PER INCONTINENTI 
ENTERO-UROSTOMIZZATI (31) 


BORSA PER COLO-ILEO-UROSTOMIZZATI 


E costituita da una borsa in plastica di varie forme, saldata per una 
totale impermeabilità ai liquidi ed agli odori. Con eventuali dispositi- 
vi atti a ridurre la sensibilizzazione della cute peristomale. 


il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non 
può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero massimo di tre al giorno. 
salvo i casi indicati nei singoli codici. 


BORSE ADESIVE SEMPLICI 

In plastica con adesivo a corpo unico con la borsa: 

a fondo chiuso misura piccola .........................-0 31.01.001 765 
a fondo chiuso misura media ........................ 000. 31.01.003 990 
a fondo chiuso misura grande .................... 31.01.005 1.225 
a fondo aperto con morsetto di chiusura ...................-..... 31.01.011 1.555 


BORSE ADESIVE CON FILTRO 


Lato esterno in plastica, lato corpo ricoperto eventualmente in 

tessuto non tessuto; con adesivo ipoallergico parzialmente stacca- 

to; possibilità di utilizzo con cintura addominale di sostegno. Munita 

di efficace filtro in carbone attivo per borse chiuse: 

a.fondo.Chiuso: cu. lla oa een 31.15.001 1.790 
a fondo aperto con morsetto di chiusura ......................... 31.15.003 2.460 


BORSE CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO 
{Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale) 


In plastica, con maggiore resistenza agli odori e più elevata imper- 

meabilità, con adesivo microporoso ipoallergico per una migliore . 

traspirazione della cute. Munita di filtro in carbone attivo: 

a fondo:ChiUso: tiri tela 31.20.001 3.110 


BORSE CON ANELLO PROTETTIVO 
E/O ADESIVO E FILTRO E/O CINTURA 


{Da prescrivere per particolari congizioni della cute peristomale) 


Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non 

tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in 

carbone attivo per borse chiuse: 

a fondo chiuso ......................0000. dbedaricala hai 31.25.001 3.540 
a:fondo aperto... iii Lara 31.25.003 3.930 


— 123 — 


10-1-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7 
— r—_F _—1t12=À2b4P————m————rm_—r—r—r—r—tr_rr—TyEETFTCKXT:TT—T—=@A4 t0tm_Òdbd1mw1_ym_Òw=ee———— EI TIZIA 


[e] nes 


BORSE CON ANELLO PROTETTIVO CON ADESIVO MICROPOROSO 
E FILTRO E/O CINTURA 


(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale) 

Lato esterno in plastica, lato corpo eventuaimente ricoperto in tessuto 

non tessuto o traforato, anello protettivo nella zona peristomale munita 

di filtro in carbone attivo per borsa chiusa: 

afondo Chiuso. .-.-<riiari ao 31.27.001 4.190 
a:fondo aperto... Ar i 31.27.003 4.495 


BORSE CON ANELLO PROTETTIVO CON ADESIVO MICROPOROSO 
E FILTRO E/O CINTURA 


(Da prescrivere in presenza di particolari reattività della cute peristomale) 

Con anello protettivo della zona peristomaie in Karaya, doppia camera 

goffrata e filtro intercambiabile impermeabilizzato, con minimo di due fil- 

tri per sacca, un.massimo di una sacca ogni due giorni: 

&afondo aperto... citi 31.27.005 8.750 


BORSE CON BARRIERA AUTOPORTANTE A PROTEZIONE CUTANEA 
TOTALE 


{Da prescrivere in presenza di particolare reattività della cute peristomale) 

Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto 

0 traforato con barriera a protezione cutanea totale: 

a fondo chiuso con filtro. ................... erre 31.27.009 4.610 
a.fondo aperto... rain 31.27.011 5.125 


Dispositivo a due pezzi ; 

E costitilito da una placca protettiva eventualmente flessibile con 
flangia o adesivo che consente l'aggancio o posizionamento della 
borsa mediante specifico dispositivo. 


Le borse possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto 
e di filtro in carbone attivo: 


placca protettiva con flangia .................. Lera 31.29.001 5.755 
placca protettiva con adesivo ........................ 31.29.002 5.310 
borsa a fondo chiuso con filtro ..................... Lett 31.29.003 1.790 
borsa a fondo aperto .......... STRADA RVIIII 31.29.005 2.090 


BORSA PER UROSTOMIA 


Con adesivo ipodilergico, con dispositivo antireflusso. 
Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto: 
borsa con adesivo ..... PRRZIE RIA NI RITI ALI IRR CE IRON 31.35.001 4.520 


BORSA PER UROSTOMIA CON ADESIVO MICROPOROSO 
{Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale) 


Con adesivo microporoso ed anello protettivo con dispositivo anti- 

reflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da gam- 

ba o da letto: 

borsa con adesivo MICFOPOFOSO .......................... TR 31,35.002 9.040 
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Dispositivo a due pezzi per urostomia. 

È costituito da una placca eventualmente flessibile con flangia che 
consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante speci- 
fico dispositivo. Le sacche possono essere dotate di lato corpo in tessu- 
to non tessuto: 


placca protettiva con flangia .................... vec 31.35.003 5.755 
borsa con flangia con dispositivo antireflusso e sistema di scarico 
raccordabile con raccoglitore da letto 31.35.00? 9.675 


Dispositivi per irrigazione 

Set-irrigazione composto da: i borsa graduata per acqua, 1 confe- 
zione di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto regolazio- 
ne flusso, lubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. (Da erogarsi 


di norma come prima fornitura) 31.24.001 79.000 
irrigatore in confezione singola dotato di cono, rubinetto regolatore 
flusso e Spazzolino ...............0. eri 31.24.003 40.100 


Dispositivo post-irrigazione 
In piastica con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone attivo, 


con lato interno eventualmente in tessuto non tessuto ............ 31.22.001 2.005 
Sacche di scarico per irrigatore ..... MERONE Arata Oa 31.26.001 2.880 
Accessori: 
Placca per isolare la pelle peristomale .......................... 31.85.001 4.070 
Anello di Karaya o in materiale semi-sintetico . ................... 31.85.003 1.395 
Filtro in carbone attivo (solo per sacche che ne sono sprovviste) . 31.85.005 535 
Cintura addominale di sostegno ........................ 31.85.007 9,325 
Tubo di drenaggio per urostomnia ...................... 31.85.009 12.430 
Cono per set-irrigazione .................... 31.85.011 11.245 
Placca per set-irrigazione ,............LL erre. 31.85.013 9.825 
Morsetto per regolatore flusso .......... RIA RA 31.85.015 11.045 
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